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Introduction 


These reports document the major investigations, studies, 
and recommendations made hy Eastman Kodak Company in its technical 
consulting services to the Earth Resources Program. This work was 
done under contract HASVv-2317 beginning in January 1972» Kany other 
suggestions and evaluations were reported to NASA, USDA, and USDI 
personnel in letters, informal reports, and conferences at several 
agency facilities. In addition Kodak technicians produced numerous 
targets and test objects on film and glass for use in verifying the 
performance of printers in government photographic laboratories. 

At Mr. L. Jaffe’s request, technical assistance was extended 
beyond NASA facilities to other government agencies (USDA, USDI, NOAA) 
and to earth resources laboratories in Brazil. This latter work is 
summarized in our report for Work Order No. 9 on 6 February 197b. 
Activity at each facility was authorized under a series of Work Orders 
agreed to by NASA and Kodak. 

In accordance with the terms of our contract this Final Report 
is a bound collection of the reports previously issued for each work 
order. These reports are assembled in chronological sequence with at 
least one report for all work orders except No. 1 , Exploration, and 
No. 2 , Reports. The following table lists the date and title of the 
reports which are page-numbered in ten groups, i.e, first report pages 
1-1 to l- 50 > second report 2-1 to 2-32, etc. 
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This "bable gives the full names for certain Kodak products that 
may be designated by an abbreviated title in these reports; 


Abbreviations 

SO -219 

SO -242 

SO-355 

SO -360 

SO-397 

SO-438 

SO -467 

2402 

2420 

2421 

2422 
2424 
2430 
2443 
2445 

2447 

2448 
3400 
4109 

Wr. 12, etc. 
CC20M, etc. 
EK301 
V-11 

1411 

1811 

MX 64 I 

lb 

Mod. 60 

31A 

BPE 

Niagara 

Rainbow 

Colorado 

Texas 


Fi'oduct Name 

KODAK Direct Electron Recording Film (ESTAR Base) SO-219 

KODAK Aerial Color Film (ESTAR Thin Base) SO-242 

KODAK Low Contrast Fine Gram Aerographic Duplicating Film 
(ESTAR Base) SO-355 

KODAK Aerochrome Duplicating Film (ESTAR Base) SO-360 
KODAK Ektachrome EF Aerographic Film (ESTAR Base) SO-397 
Eastman Electron Recording Film (ESTAR Base) SO-438 
KODAK Aerial Duplicating Film (ESTAR Base) 30-4^7 
KODAK PLUS-X Aerographic Film 2402 (ESTAR Base) 

KODAK Aerographic Duplicating Film 2420 (ESTAR Base) 

KODAK Aerographic Duplicating Film 2421 (ESTAR Base) 

KODAK Aerographic Direct Duplicating Film 2422 (ESTAR Base) 
KODAK Infrared AEROGRAPHIC Film 2424 (ESTAR BASE) 

KODAK Fine Grain Aerial Duplicating Film 2430 (ESTAR Base) 
KODAK Aerochrome Infrared Film 2443 (ESTAR Base) 

KODAK Aerocolor Negative Film 2445 (ESTAR Base) 

KODAK Aerochrome Duplicating Film 2447 (ESTAR Base) 

KODAK Ektachrome liS Aerographic Film 2448 (ESTAR Base) 

KODAK PANATOMIC-X Aerial Film 3400 (ESTAR Thin Base) 

KODAK Ektacolor Print Film 4109 (ESTAR Thick Base) 

KODAK WRATTEN Filter, No. 12, etc. 

KODAK Color Compensating Filter, CC20M, etc. 

KODAK Infrared Cutoff Filter, No. 301 
KODAK VERSAMAT Film Processor Model 11 
KODAK VERSAMAT Film Processor Model I 4 IIM 
Ektachrome Film Processor Model I 8 II 
KODAK VERSAMAT 64 I Chemicals 

KODAK Intensity Scale Sensitometer, Type 1-B, Mod. V 

Eastman Processing Control Sensitometer, Model 60 

Eastman Electronic Densitometer, Model 31A 

KODAK BEACON Precision Enlarger, No. 023-001 

KODAK NIAGARA PRINTER, No. 008-001 

KODAK RAINBOW Continuous Printer, No. 032-001 

KODAK COLORADO Continuous Printer, No. 037-001 

KODAK TEXAS Continuous Enlarging Printer, No. 1-036-E-001 
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PHOTOGRAPHIC CONSULTING SERVICES 
FOR 

EARTH RESOURCES PROGRAM 
AT 

NASA - AMES RESEARCH CENTER 
REPORT ON WORK ORDER NO. 3 


Summary 

This report summarizes the recommendations, procedures, 

and techniques provided by the Kodak Apparatus Division to the Ames 

Research Center to support the Earth Resources Aircraft Program at 

that facility. This work was defined following a visit to Ames by 

Kodak engineers on 25-26 January 1972 and implemented in a second 

session on 22-24 March 1972. 

Recommendations, procedures, and calibration data are 

included for sensitometry, densitometry, laboratory cleanliness, and 

determination of camera exposure. Additional comments are made 

regarding process control procedures and general laboratory operations . 

Calculation of exposure for 2424 film and certain filters will be 

done when NASA provides Kodak with a transmittance curve for the infrared 

2 

blocking filter on the I S camera. 

Use of a regulated voltage supply for densitometers, and 
installation of equipment to aid in film handling and editing is 
recommended . 
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Introduction 


This report summarizes the procedures and recommendations 
provided by Kodak for the Earth Resources Aircraft Program (RRAP) 
conducted by NASA at the Ames Research Center. The task was established 
in Work Order No. 3 issued by NASA Headquarters to Kodak on 31 January 1972. 
The requirements of Work Order No. 3 were derived from information 
obtained in a preliminary assessment of the Ames ERAP facilities made 
by Kodak engineers on 25-26 January 1972. A second visit to implement 
the recommendations was made on 22-24 March 1972. 

The ERAP program uses aerial photography as a tool for 
scientific measurement rather than as simply a pictorial display. 

This use requires special calibration and controls. The materials, 
methods, and recommendations derived under this contract are a unique 
service that is normally not provided by the Eastman Kodak Company to 
its commercial customers. A significant part of this work is the 
establishment of radiometric control for ERAP camera films based on 
comparison of gray scales exposed on Ames instruments and on calibrated 
sensitometers at Kodak. After this calibration is established it is 
expected that NASA will maintain its own sensitometric control by means 
of proper cross-over procedures between successive emulsions. 

This report includes recommendations, procedures, and 
calibration data for sensi tome try, densitometry, laboratory cleanliness, 
and camera exposure determination. Additional comments are made 
regarding process control procedures and general laboratory operations. 
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Photographic Operations 

The ERAP program at Ames involves the flow of film and 
information through two areas - the Ehotogr-aphiG Laboratory and the 
Data Facility, Figure 1 shows the sequence of operations in these 
areas. Although part of different sections in the Ames organization, 
the two groups work closely together in order to maintain output and 
keep image quality high. It is very important that personnel in both 
areas work to meet equal standards for cleanliness and use the same 
methods for handling, labeling and storing film. Both groups must 
appreciate the value of sensitometric controls on film and processing, 
and work to insure that these controls are not lost at any point in 
the production cycle. 

The Photographic Laboratory should remove from the freezer 
a preexposed control strip for each flight emulsion at the time the 
flight film is loaded into the camera. After the flight this strip 
is spliced to the camera film immediately prior to processing. The 
Laboratory should verify that a control strip carrying a proper 
exposure was processed with the camera film and should splice this 
strip between the edited camera photography and the titling leader. 

The calibration of this original gray scale should be furnished to 
all users of either the original film or subsequent prints. 

Comparison of picture densities with those on the printed-through 
gray scale is the basis for radiometric calculations for the imagery. 

Other gray scales may be exposed by the Photographic 
Laboratory on the duplicating film for use in controlling the 
print process. Densities from these strips should be recorded on 
a control chart but are not fundamentally involved in the radiometric 
calibration of the photography. 
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Control of the photographic processor is based on the 
use of properly mixed, uncontaminated solutions in a machine operated 
at standard temperatures and mechanical conditions. The status of 
the process is measured by densitometry of near neutral step scales 
exposed using a calibrated sensitometer on a control film. Processing 
of these control strips should immediately precede processing of the 
camera or print film. Additional control strips should be processed 
at intervals during the work day. 

Usually adequate control is maintained by reading about 
four steps on a strip and plotting the densities on a chart in which 
the center line is the standard density. For color film processors, 
three color densities are plotted along the same control line for a 
step. The following guides are suggested for the permitted deviation 


of the observed densities 

from the control values for color film 

processes : 




Control 

Limits 

Portion of 


Color Balance 

D-log E Curve 

Density 

Spread* 

D min. 

+0.03 

No 


No lower limit 

limits 

D = 0.5 to 0.7 

+0.10 

0.08 

D = 1.8 to 2.1 

±0.15 

0,13 

D max. 

-0.25 

No 


No upper limit 

limits 


* Color balance spread is the absolute range of the deviation 
of the three color densities from the aim line. 

Note that special considerations may prescribe larger or smaller limits 
because of requirements placed on the photography by the users or because 
of unusual processing conditions. 
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A full characteristic curve should be read and plotted 
occasionally, but much time will be saved by reading, plotting, and 
controlling only four density steps. The full curves reveal changes 
in tone reproduction and allow measurement" of speed and gamma as an 
aid in properly placing the scene image on the D-log E curve. 

It is well to correlate sensitometric data with pH or 
specific gravity measurements and with machine data such as temperature, 
time in solution, and replenishment rates. These data assist in 
locating sources of trouble whenever densities fall outside the specified 
limits. The charting and use of chemical and machine data are well 
understood by photographic laboratory personnel at Ames. Process control 
is satisfactory in view of infrequent operation of the processors and a 
relatively light film load. 

Rather than setting arbitrary limits on step densities, it 
is desirable to establish limits by statistical calculation based on 
an extended process run. From this run, limits of 2 or 3 standard 
deviations may be derived for each density value. Control charts 
showing the average value and appropriate limits must be established 
for each type of film that is frequently used. A procedure for 
calculating control limits from statistical analysis of process data 
is given by Bennett and Franklin. 

Printing and processing of duplicates from ERAP films are done 
very well at Ames. Proper density and color balance are maintained on 
prints made on SO-360 color film. Black-and-white duplicates are satis- 
factory but may be too contrasty for some users; possibly use of SO-3,55, 
a print film of lower gamma, would be better than the prints on 2420 film 
in some cases. 

A. Bennett and N. L. Franklin, Statistical Analysis in Chemistry 
and the Chemical Industry, J. Wiley and Sons, New York, 1954, pp. 631-644. 
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Camera Exposure 


The recommendations for camera exposure are based on the 
use of the Kodak Aerial Exposure Computer (R-10) and specially calculated 
film speeds for the following combinations of lenses, films, and filters: 

TABLE I 




Film Speeds for Ames Cameras 

Camera 

Film 

Lens 

Filters 


Vinten 

2402 

1.75 Inch 

Schott GG475 

BG18 


2402 

f/2.8 

Schott OG570 

BG38 


2424 


Schott RG645 

+ C9830 


2443 


Wrl2 + 30B + 

20M 

A-l/A-2 

3400 

6- inch f/6 

Wr. 12 




or 




SO-242 

24 inch f/8 

None 


I^S 

2424 


Wr. 88A 



Effect- Aerial 
Film Speed 

75 

53 

24 

26 

20 


7 

68 


Note: These film speeds are based on the following processing used 

at NASA-Ames; 

3400 - V-11, 85° F, 2 racks, 10 ft/min., MX641 

2402 - V-11, 85°F, 2 racks, 5 ft/min., MX641 

2424 - V-11, 85°F, 2 racks, 5 ft/min., MX641 

2443 - 1411, Standard process 

SO-242 - 1411, Non-standard process 
To obtain the film speeds in the right hand column, a previously 
developed, proprietary computer program was used to relate 
solar altitude to exposure time at an arbitrary lens f/number. 


This calculation is a spectral integration that includes the 
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effects of nominal lens transmittance, the spectral distribution of 
sunlight and haze light vieived vertically from very high altitude, 
and the spectral sensitivity of each film-filter combination. The 
calculated exposure is sufficient to produce a density of 1.0 on 
black-and-white films or 1.5 on the green density record of color 
films from a neutral target of 12% reflectance. This reflectance 
is a useful average value for setting exposure of aerial scenes. 

The R-10 computer was then used "in reverse" by entering 
the previously calculated f/numbers and exposure times at several 
solar altitudes and determining the effective aerial film speed. 

For a given film and filter, these speed values for all solar 
altitudes were identical to within ± 1/3 stop. An average value of 
each film speed is given in Table I. 

2 

A speed value of 68 was calculated for the I S camera 

using the Wr 88A infrared filter. A transmittance curve for the 

infrared blocking filter used with the other color filters was not 

available. We will provide exposure recommendations for these filters 
2 

on the I S camera when this curve is received. 

The effective aerial film speeds in Table I should be used 
along with the correct sun altitude to calculate the proper lens 
f /number and shutter time using the Kodak R-10 computer. In some 
instances, photography of unusually light or dark terrain will require 
deviations from the calculated exposures. These adjustments should be 
based on previous experience in recording these areas. 
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Sensitometric Calibration 

This section provides standard sensitometric curves for the 
camera and print films used in the ERAP program, defines a procedure for 
preparing control strips on flight films, and describes control techniques 
for two Ames sensitometers . 

Calibration Curves 

The curves in Appendix I are from exposures made using a 

th 

calibrated Kodak lb sensitometer on film in the ERAP program. The 11— step 

on each camera film curve is marked in watt-seconds/square meter, while 

print films are calibrated in meter-candle-seconds . Table II itemizes the 

films, filters, and sensitometer data for each of these basic exposures. 

Exposures matching these curves fairly well were made using the Kodak 

Mod. 60 and EG§G Mk. VI sensitometers at Ames. The EG§G instrument at 

0.01 second was used for all color films and for the SO-355 and 2422 

black-and-white films. All Mod. 60 exposures are at 0.1 second. The 

filters used in exposing 2424 and 2402 films simulate the pass band of 

2 

the filters used on the Vinten and I S cameras. 

On 22 March about 250 feet of unexposed film and 12 lb exposures 
were taken to Ames . At least 9 lb exposures and most of the raw stock remain 
at Ames after matching Ames exposures to the lb curves. About 700 feet of 
each film is in Rochester for use in other tests for NASA under this program. 

Radiometric calibration of camera films requires an integration 
of the spectral characteristics of the light incident on the sensitometer 
film plane, the pass band of any camera filters, and the spectral sensitivity 
of the film. The following calculation yields the log exposure at Step 11: 
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Table II 

Calibrated Sensitometric Exposures 
Ames ERAP Films 
Kodak lb Sensitometer 





Exp. 

^Radiometric 

* Photometric 




Time, 

Log E 

Log E 

Film 


Filters 

Secs . 

Step 11 

Step 11 

BP 






2402-117-9 

Wr.59A 

+ EK301C680) + C5900 

0.04 

-4.000 

-0.78 


Wr.23A 

+ EK301C680;) + C5900 

0.04 

-3.932 

-0.78 

2424-16-10 

Wr.36 + 

25 + EK301C760) + C5900 + 
P2043 

0.04 

-4.495 

-0.78 


Wr.88A 

+ C5900 + P2043 

0.04 

-4.316 

-0.78 

5400-188-7-2 

C5900 


0.01 

-3.984 

-1.38 

2420-215-10-5 

None 


0.5 


1.00 

2422-1-16 

None 


1.0 


1.30 

SO-355-9-12-7 

None 


1.0 


1.30 

Color 

2443-104 

C5900 + 

P2043 + Wr.l2 + CCIOM 

0.04 

B/G-4.028 

G/R-4.132 

-0.78 





R/lR-4.713 


2443-104 

C590Q + 

P2043 + Wr.l2 + CC20M 

0.04 

B/G-4.428 

-0.78 



+ CCS OB 


G/R-4.436 

R/IR-5.039 


SO-242-17-2-11 

C5900 


0.04 

B-3.959 

G-3.838 

R-4.024 

-0.78 

SO-360-39-31-1 

Wr.2B + 

Inconel 0.29 

0.2 


0.36 


2 

Photometric exposure is in meter-candle seconds; radiometric exposure in in watt-secs /meter . 
All black and white films processed in Versamat 11, MX641, 10 ft/min, 85“F, two racks 
except SO-355, 1 rack. 

Color films given standard processing in Versamat 1811-1. 

These logarithms do not follow the Briggs Convention, i.e., the mantissa has the same 
sign as the characteristic. 
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(£. • •• f ) S dX 
lb ^ 1 


Log E at 

Step 11 

watt-secs 

* 2 
meter 






where H,, = irradiance at the lb sensitometer film 

lb 

plane [includes the effects of lamp, mirror, 
cover glass, 11 — step of carbon step tablet, 
daylight correction filter (C5900 or C5900 + P2043)] 
f^’*’fjj = filters simulating camera filters 

S = peak normalized spectral sensitivity of film 
t = exposure time 

Appendix II tabulates peak normalized spectral sensitivities for 
ERAP camera films obtained from published spectral sensitivity graphs. 

Exposure at the 11-^ step for duplicating films is specified in meter-candle- 
seconds by comparison with a photometrically calibrated ligh“t“source maintained 
by the Bureau of Standards. Radiometric calibration of print films is usually 
unnecessary. 

Procedure for Making and Storing Control Strips 

In the ERAP program it is important to have calibrated gray 
scale exposures on the camera film emulsions processed with the rolls of 
pictures. While it is possible to expose gray scales on the head or tail 
end of the flight film, these exposures frequently are spoiled by fog 
light or by camera images. To avoid these losses one can use an alternative 
method in which preexposed gray scales are made on the flight emulsion and 
are spliced to the aerial photography immediately prior to processing. 

This second procedure is recommended for use in the ERAP program. 
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When a new camera film is received, it should he compared 
to the previously used film by processing identical sensitometric 
exposures made on a representative sample taken from each coating. 

This test evaluates differences in speed, gamma, or color balance to 
determine any changes in filters or exposure for the new film. After 
this assessment, the sensitometric test strips should be prepared 
according to the following procedure: 

(1) Cut from the outer convolutions of all or most 

of the rolls sufficient footage to provide enough 
18-inch test strips for all camera runs, process 
control needs, and crossover tests with other 
films! 

(2) Randomize these 18-inch strips by tumbling in a 
large container. 

(3) Expose the strips on the correct sensitometer. 

The EGG Model 6 is used for color, 2422, and 
SO-355 films while the Model 60 instrument is 
used for all other black and white films. It 
will help identify strips after processing if 
code marks denoting the kind of film and color 
filter (if any) are exposed on the strip along 
with the gray scale. Such a coding device was 
given to Photo Laboratory personnel on 23 March 1972. 

(4) Package each exposed strip separately in Kodak 
heat seal foil packages. Label each package 
with the date and emulsion number. 

(5) Keep all strips at room temperature for one day 
after exposure, then store in a freezer at 

0° to 10“F. 

(6) Ship to Wallops Island in dry ice a quantity of 
the strips adequate for tests and control use 
with ERAP flights originating at WIS. 

(7) Control strips should be moved from cold storage 
to room temperature at the time that the flight 
film is loaded into the cameras. 
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Sensitometer Control 


Eastman Processing Control Sensitome.ter, Model 60 

The Model 60 sensitometer requires a two minute warm up 
period to stabilize the light output. The useful life of the 
sensitometer lamp is 100 to 150 hours. Light output is essentially 
constant over this time period if the lamp is operated at a constant 
current. Use of an elapsed time meter or a log book will aid in 
replacing the lamp before its useful calibration life is expended. 

Replacement calibrated lamps may be obtained with 
specified values of amperage and distance to the film plane so that 
a known light output is maintained, 

A "master lamp" may be inserted at intervals to provide 
a rigorous check for constant output of the working lamp. These 
suggestions are detailed in the sensitometer manual. 

EG and G Mark VI Sensitometer 

This sensitometer has a repeatability of better than 
+0.02 log exposure from flash to flash providing a 15 to 30 second 
delay is used between flashes. If the machine has been turned off 
for sometime an initial flash should be made before any' film is 
exposed. The output of the EG and G sensitometer is very stable; 
radiance drops only 15% after 200,000 flashes. 

Light intensity on the exposure plane may be nonuniform 
by as much as 12% (0.07 log exposure) from end to end. If very 
accurate calibration is required, a uniformity test should be made 
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by exposing a piece of film in the sensitoraeter exposure plane with 
the step tablet removed. This film should be exposed to yield a 
density of about 1.0 and processed to a gamma of 1.0. Density changes 
in this exposed area now represent variations in log exposure across 
the step tablet plane. This pattern can be used to calibrate future 
sensitometric exposures. 

Recalibration 

A s'ensitometer can be recalibrated to an absolute value by 

comparing its output to that from a sensitometer whose output is known 
til 

at the 11— step. These exposures should be made on the film for which 

the sensitometer will be used most frequently. The two gray scale 

exposures are processed together. 

The 11— step density from the standard exposure and from 

the uncalibrated sensitometer are plotted on the D-log E curve from the 

standard exposure. The log exposure difference between these two 

th 

densities yields the log exposure value to be assigned to the 11 — step 
exposure of the sensitometer of interest. 
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Color Densitometer Control 


General 

Control of a color photographic process is based on 
measurement of dye densities on processed sensitometric strips. 
Densitometer control encompasses both calibration against an 
absolute standard and evaluation of the repeatability of the instrument. 

Most densitometers are designed to operate in normal room 
light and temperatures. However, variations in these factors may 
influence the results obtained. Some instruments stabilize only 
after a warm-up time while others are most stable if the circuitry 
is on continuously. A regulator should be used to provide constant 
line voltage to the densitometer. Most photomultiplier tubes change 
sensitivity with age, and some photo tubes change sensitivity rapidly 
when first exposed to light but reach a stabilized condition when 
fatigued. The densitometer should be calibrated, controlled, and 
used under those conditions which produce the most stable operation. 

Calibration 

Measurements obtained with a densitometer are more 
meaningful if they can be related to some reference instrument or 
precisely defined density measurement technique. Density readings 
obtained on two densitometers may not be comparable unless both 
instruments have been calibrated in the same manner. The most 
practical method for this calibration uses a stablized silver 
step tablet. Calibration density values will be reliable as long 
as the strips have been properly stored and handled. 
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Calibrations are required periodically and whenever some 
critical component in the densitometer is replaced. These components 
include photomultiplier tubes, rectifier tubes, transformers, capacitors, 
diodes, or filters. 

The detailed procedure for calibrating the densitometer 
should be in accord with the "Owners Manual" or "Operation and 
Maintenance Manual" supplied by the manufacturer for that densitometer. 
Before attempting a calibration, the operator should become familiar 
with all of the controls and indicators. 

Visual Densities 

Some color densitometers are also equipped with a "Visual" 
filter. Densities measured through this filter closely approximate the 
densities seen by the human eye, IVhen a visual filter is not available, 
density measurements on color materials should be made with the green 
filter in the light beam. 

A calibrated silver step tablet is used and can be purchased 
from Eastman Kodak Co. if not provided with the densitometer. The 
calibration procedure given in the "Owners Manual" or "Operation and 
Maintenance Manual" should be followed. If such a manual is not 
available one should be obtained from the densitometer manufacturer. 

In lieu of a calibration procedure from the manufacturer, 
these steps may be used: 

1. Plug the densitometer into a regulated source 
of 110 volts ac. 

2. Allow the densitometer to achieve stable 
operation. This may take from 1/2 hour to 
24 hours . 
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3. Select the correct reading aperture. 

In general, use the largest convenient 
aperture up to 3 mm in diameter. 

4. Turn the filter wheel until the visual or green 
filter is in the reading position, 

5. With no film sample in the aperture, 
adjust the "zero adjust knob" until 
the density meter reads 0.00 density. 

6. Place the calibrated silver step tablet 
in the densitometer emulsion surface up. 

7. Select a step on this tablet that has a 
density about 3/4 of the density range of 
the meter. For Example: 

Usually a density within the range of 2.80 
to 3.00 is desirable for instruments which 
read to 4.00, and 2.20 for instruments which 
read to 3.00. 

8. Read the density of the center of this step of 
the tablet. If the density obtained on the 
meter does not agree with the density provided 

on the calibration sheet, adjust the calibration or 
sensitivity of the densitometer until the meter 
reads the specified calibration density. 

9. Re-check the zero with the step tablet removed 
from the aperture. Go back and forth as many 
times as necessary to get the densitometer 
reading correctly at zero and at the calibration 
density. 
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10. Read each step of the calibrated tablet and 
compare the results with the calibration 
supplied. If all steps read within 0.02 of 
the specified values, the densitometer is 
calibrated for reading silver densities. 

11. If densities do not agree within 0.02, adjust 
the densitometer to correct for non-linearity 
as recommended by the manufacturer. If this 
cannot be done, then the densitometer can be 
calibrated only at zero and one other density. 

12. Some densitometers incorporate a reference 
calibration filter. If this filter is available, 
insert it into the beam and take a reading. 

Record this density on a label placed on the 
densitometer. This reference filter is used 

in place of the standard step tablet to monitor 
the densitometer daily and thus prolong the life 
of the calibrated step tablet. For densitometers 
without a built in filter, a uniform silver density 
of about 2.80 may be used. 
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Dye Densities 

I£ a processed sensitometric strip on color film is 
available which represents normal processing for that f-i-lm-j i-t 
can be read on the densitometer and density aims established for 
process control. 

If it is desirable to adjust a densitometer for color 
film so that it will read the color densities of a photographic dye 
system in the same manner as another color densitometer, the following 
procedure should be used. Reasonably good agreement is possible if 
both densitometers use the same filters and have linear amplification. 

If available, use the calibration procedure in the "Operations 
and Maintenance Manual" for the densitometer. If such a procedure is ■ 
not available, proceed as follows: 

1. Plug the densitometer into a regulated source 
of 110 volts ac. 

2. Allow the densitometer to "warm up" until stable 
operation is achieved. Usually this will talce 
at least 30 minutes. 

3. Select the correct reading aperture and place 
it in the densitometer, 

4. Turn the filter selection wheel to position the 
green color filter in the light beam. 

5. With no film in the reading aperture adjust the 
"zero adjust knob" until the density meter reads 
0.00 density. 
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6. Select a step on a color film sensitometric 
strip for which densities are known when read on 
the reference color densitometer. The densities 
should be about 3/4 of the total density range of 
the densitometer meter. 

7. Place the selected step over the reading aperture 
emulsion side up. Read the green density. 

Compare this density with the known value determined 
on the reference densitometer. If the two values 

do not agree, adjust the calibration or sensitivity 
until the density indicated on the meter agrees 
with the standard value. 

8. Remove the strip from the densitometer and re-check 
the ’’zero*' reading. If an adjustment is necessary, 
go back and forth until the densitometer reads both 
zero and the calibration step correctly. 

9. If the densitometer being adjusted is equipped 
with an internal calibration filter, position this 
filter in the light beam and read the green density. 
If the densitometer does not have a reference 
filter, insert a uniform silver density in the beam 
and read the green density. Record this value on 

a label attached to the densitometer. 
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10 . 


Read all steps' of the color film sensitometric 
strip through the blue, green and red filters. 

Compare these density values to the values from 
the reference densitometer. If the densities 
agree within ±0,03 no further calibration is 
required . 

11. If the blue and red densities do not agree with 
the known values, repeat steps 7, 8, and 9 above 
for both the blue filter and the red filter. 

NOTE: 

If the calibration or sensitivity must be adjusted 
for each color filter, this must be done each time 
the densitometer is used to read color material. 

Densitometer Control 

It is important to know if the color densitometer is 
functioning normally or if a change has occurred which requires 
re-calibration or maintenance. The KODAK Transmission Densitometer 
Check Plaque is a valuable tool for detecting densitometer instability 
and malfunctions . 

The procedure for using the Check Plaque is described in 
detail in Kodak pamphlet 637820. The plaque contains seven reading 
areas plus one for zeroing the densitometer. Density readings from 
the plaque are recorded each day for 20 days. The averages of these 
values are the average performance levels for that densitometer. 
Subsequent readings are compared by statistical tests to these aim 
values for evidence of changes in the densitometer. Copies of 
pamphlet 637820 were given to personnel in the Ames photo lab. 
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reproducibility of the 
ORIGINAL PAGE IS POOR 



Laboratory Cleanliness 
General 

It is very important to maintain clean film web surfaces 
in a photographic laboratory producing high-quality reproductions. 
Cleanliness procedures should emphasize careful handling of the 
original record and successive print masters. Foreign particles 
attached to the print master are permanently registered as information 
voids on subsequent copies. In contact printing onto fine grain 
duplicating emulsions, foreign particles lodged between the films 
produce the "contact printing measle" artifact. This artifact 
magnifies the area of image disturbance in the duplicate to many 
times the size of the foreign particle. 

A tightly wound roll of film provides excellent protection 
against contamination of the inner convolutions. Therefore, maintaining 
clean film surfaces is most important at those points in the production 
cycle where the material is unwound. 

The sources of particles which impair quality in the 
photographic laboratory can be divided into three broad categories : 

1) airborne particles from the general environment, 2) particles 
adhering to the surfaces of film handling equipment, and 3) particles 
and moisture spots originating from those handling the film. These 
sources must be minimized in the vicinity of open spans of film, as 
particles of all types are extremely difficult to remove from film 
surfaces after they have been wound into a roll. 
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Procedures 


Operator Dress Requirements 

AIL personnel working in the general vicinity of open 
spans of print master material should wear the following outer 
garments : 

(1) Full length smocks made from a lint-free 
material such as nylon. 

(2) Caps which fully cover the hair also made 
from a lint-free material. 

All personnel actually viewing exposed film surfaces or 
working in close proximity to exposed film surfaces Ce-g- printer 
operators) should wear partial face masks to prevent the possibility 
of moisture spotting the film surface. In addition all personnel 
actually handling the image portion of films should wear lint -free 
gloves. Gloves are not needed for operators of equipment like a 
continuous printer, as these people handle the extreme ends~~of'the 
film rolls. 

Clean room garments should be worn only in designated clean 
film handling areas which are described in the next section. Wearing 
of these garments in break rooms, chemical mix rooms, or offices 
where smoking is allowed will contaminate the garments and limit their 
usefulness . 

Work Area Restrictions and Housekeeping Requirements 

The most important factor in maintaining film cleanliness is 
to physically separate operations involving open film spans of critical 
material, such as print masters, from other functions within the 
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laboratory. Therefore, inspection, viewing, titling, splicing, 
printing, and similar functions should be conducted in designated 
clean areas. In these areas as in all film handling areas smohing 
should be strictly forbidden. The storage of dirt-generating 
matter such as packaging, corregated cardboard and other fiberous 
material in these areas should be prohibited. Clean room attire ■ 
should be worn exclusively in these areas. 

The work areas should be frequently cleaned during 
non -production periods. This cleaning should follow good commercial 
practices with special attention given to film handling hardware 
which should be thoroughly cleaned prior to each use. This equipment 
should be cleaned periodically with soap and water followed by wiping 
with a lint-free cloth moistened with alcohol. Special attention should 
be given to film contact areas such as horizontal surfaces and idler 
rollers on viewing tables, titlers, printers, and densitometers. 

In addition, all idler rollers and spool spindles on film handling 
equipment should receive frequent cleaning during use. 

IVhen film must be unwound in offices or other areas where 
general cleanliness is difficult to control, the film transport 
equipment should be on a bench under a laminar air flow hood. These 
benches provide an extremely clean local environment for the open film 
span within a general work area. 

Film Handling 

Film webs should be handled exclusively on equipment designed 
to minimize the need for touching the image and which provide a uniform 
tension during winding. Never roll the web from spool to spool by hand. 
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While most viewing tables are equipped with adequate rewinds, 
densitometers are often deficient in this respect and are a common 
source of film damage. Densitometers should be equipped with rewinds 
that permit slewing to any location within a film strand for convenient 
densitometry without subjecting the web to a hazardous condition. 

The print master film web should be frequently cleaned 
during the printing operation. It is good practice to clean the print 
master following every third printing, although some laboratories may 
require more or less frequent cleaning. The film is usually cleaned 

by passing it through a tacky roll machine. 

EquipJnent ' 

The following new equipment is recommended for film handling 
at the NASA Ames facility to insure adequate product cleanliness and 
safety: 

Equipment for the Photographic Laboratory 
1 Denver Film Editing Unit, Part Number 250-500 
1 Denver Densitometer Assembly, Part Number 250-750 
1 Denver Tacky Roll Assembly, Part Number 250-850 
1 Laminar Flow Clean Bench, Atmos Tech Corp., Edison, N. J. 

Equipment for the Data Facility 
1 Denver Film Editing Unit, Motor Wind, Part Number 250-600 
1 Laminar Flow Clean Bench, Atmos Tech Corporation, Edison, N. J. 
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In the Photographic Laboratory the Denver film handling 
unit should be placed on the clean bench to protect original negatives 
during inspection^ editing, and cleaning. The Delaware Titler should 
be moved to the Photographic Laboratory so that titling may be done 
immediately after editing the original negative. For safety, camera 
negatives should be handled on a hand-powered rewind, while a motor 
driven unit is useful in the Data Facility for inspecting prints. 

This rewind should be on the clean bench to protect the prints during 
inspection and prior to shipment. 

A tacky roller cleaner is recommended in place of repairing 
the existing ultrasonic cleaner. Titlxng applied to the camera film 
may be removed by ultrasonic cleaning. 
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APPENDIX I 

Reference Sensitometric Curves 
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APPENDIX II 

Peak Normalized Spectral 
Sensitivities for Ames 
ERAP Camera Films 
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3/20/72 


PEAK NORMALIZED SPECTRAL SENSITIVITY: 2402 


VALUE LOG OF WAVE VALUE LOG OF WAVE VALUE LOG OF 

GTH value LGTH VALUE LGTH VALUE | 

300 3.467E-01 -4.600E-01 535 5.754E-01 -2.40CE-01 

305 3.802E-01 -4.200E-01 540 5.888E-01 -2.300E-01 

310 3.802E-0L -4.200E-01 545 6.310E-01 -2.000E-01 

315 4.266E-01 -3.700E-01 550 6.761E-01 -1.70CE-01 

320 4.467E-01 -3.500E-01 555 7.413E-01 -1.300E-01 

325 4.571E-01 -3,400E~01 560 8.128E-01 -9.00CE-C2 

330 4.571£~0l -3.400E-01 565 8,710E-01 -6.000E-02 

335 4o467E->01 -3.500E-01 570 8.913E-01 -5.000E-02 

340 4,074E-0l “3.900E-01 575 8.913E-01 -5.0C0E-02 

3f5 3.981E-01 -4.000E-01 580 8.710E-01 ~6.000E-02 

350 4,074E-01 -3.900E-01 585 8. 128E-01 -9.000E-02 

355 4.266E-01 -3,700E-01 590 7,586E-01 -1.200E-01 

3^0 4,571E-0X -3.400E~0i 595 7.413E-01 -1.300E-0L 

3^5 4.898E-01 -3. lOOE-01 600 7.244E-01 -1.400E-01 

370 5.248E-01 -2.800E-01 605 6.918E-01 -1.60CE-01 

375 5.495E-01 “2.600E-CI 610 6.607£-ei -1.800E-01 

380 5.754E-01 -2.400E-01 615 6.310E~01 -2.0C0E-01 

385 6.166E-01 -2.100E-01 620 5.888E-01 ~2.300E-Cl 

39'' 6.607E-C1 -1.800E-01 625 5.495E-01 -2.600E-01 

39- 6,918E-01 -1.600E-01 630 5.129E-01 -2.900E-01 

400 7.413E-01 -1,300E-01 635 5.129E-01 -2.900E-01 

405 7.943E-01 -l.OOOE-Cl 640 5.37CE-01 -2.700E-01 

410 8.511E-01 -7.000E-02 645 5.248E-01 -2.8COE-01 

415 8.913E-01 -5, OOOE-02 650 5.495E-01 -2.600E-C1 

420 9.333E-01 -3.000E-02 655 5.623E-01 -2. 500E-01 

425 9.772E-01 -l.OOOE-02 660 6.166E-01 -2.100E-G1 

430 l.OOOE 00 0.0 665 6.457E-01 -1.900E-01 

435 l.OOOE 00 0.0 670 6.9I8E-01 -1.600E-C1 

440 9.772E~01 -l.OOOE-02 675 7.413E-01 -1.300E-C1 

4^5 9.550E-01 -2.000E-02 680 7.943E-01 -l.OOOE-Ol 

450 9.120E-01 ~4.000E-02 685 7.943E-01 -l.OOOE-01 

455 8.318E-01 -8.000E-02 690 7.413E-01 -i.300E-01 

4^.0 7.586E«01 -1.200E-01 695 6. 166E-01 -2.100E-01 

465 6.918E-01 -1.600E-01 700 4.365E-01 -3.600E-01 

470 6.166E-01 -2. lOOE-Cl 705 1.995E-01 -7.000E-01 

475 5.495E-01 -2.600E-01 710 8.511E-02 -1.070E 00 

480 5.012E-01 -3.000E--01 715 3.311E-02 -1.480E 00 

485 4.467E-01 -3.500E-01 720 1.905E-03 -2.720E 00 

4?0 4. I69E-01 -3.800E-01 

4^5 3.981E-01 ~4.000E-01 

500 3.981E-01 -4.000E-C1 

505 4.169E-01 -3.800E-01 

510 4.467E-'01 -3.500E-01 

515 4.677E-01 -3.300E-01 

52 5.012E-01 -3.000E-01 

525 5.248E-CI -2.800E-01 

530 5.495E-01 -2.600E-01 
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PEAK NORMALIZED SPECTRAL SENSITIVITY: 2424 


iAVE 

VALUE 

LCG OF 

fH 


VALUE 

300’ 

3. 631E-01 

-4.400E-C1 

If 5 

3.548E-01’ 

-4.500E-01 

lo 

3.467E-C1 

-4.600E-C1 

TL5 

3.350E-C1 

-4. 7506-01 

^0 

3.236E-C1 

-4,90CF-C 1 


3.42 8E-01 

-4, 650E-01 

*C 

3 .631E-01 

-4.400E-Q1 

3 35' 

4.121E-01 

-3.850E-ni 


4.677E-01 

-3. 300E-01 

1^ 

5.432B-01 

-2 .650E-C1 

3 50 

6.31CC-ni 

-2,e00E-01 


6. 918E-01 

-1.600E-01 

1q 

7 .586E-C1 

-1.200E-C1 


8. 1286-01 

-9.000E-0? 

370 

8. 710E-01' 

■-6.COCE-C2 


9,016 6-0 1 

-4. 5006-02 

»0 

9.3336-01 

-3.000E-02 

385 

9.55CE-01 

-2.000E-C2 

W 

9.772E-CI 

-1.0C0E-C2 

V- 

9. 886E-C1 

-5. 0(.CE-C3 

400 

l.OOCE CO 

0.0 


1 05 9,772E-0I -1.000E'C2 

lo 9.&50E-CL -2.0COE-02 
i5 9.441 E-Cl -2.500E-02 
420 9.333E-01 -3.000E-02 

I >5 9.C16F-01 -4.5GCE-C2 

50 8.710E-01 -6.000E-C2 

435 8.222E-01 -8.500E-C2 

» 0 7.762E-01 -I.ICCE-Cl 

5 7.413E-C1 -1.3GCE-01 

450 7.C79E-01 -l.SGOE'Ol 

^5 6.3836-01 -1.950E-C1 

Ko 5.754E-C1 -2.400E-01 
W>5 5. C70E-01 -2.950E-01 

470 4.467E-01 -3.500E-01 

S 5 3.5C8E-01 -4.550E-01 

0 2.754E-01 -5.6CCE-C1 

485 2.113E-01 -6.7506-01 

K O 1.622E-01 -7.9G0E-C1 
5 1. 135E-01 -9.45CE-C1 

0 7.943E-02 -I.IOOE 00 


WAVE VALUE LCG CF 

LoTH VALUE 

535 3.090E-02 -1.51CF CO 

540 3.C31E-02 -1, 440E 00 

545 4.266F-C2 -1.370E CO 

55C 5.012E-02 -1.300E CO 

555 5. 6236-02 -1.25GE 00 

560 6.310E-02 -1.2C0E CC 

56 5 6. 998E-02 -1.155E 00 

570 7.762E-02 -l.llCb GO 

575 6.3186-02 ~1 .080E CO 

580 8.913E-02 -1. C50E CO 

585 9.550E-02 -1.C20E CO 

590 1. 0236-01 -9.900E-01 

595 1.084E-G1 -9.650E-01 

ono 1.143E-G1 -9.4GGE-C1 
605 1. 189E-01 -9.250E-01 

610 1.23CE-01 -9.100E-01 

615 1.274E-01 -3.950E-C1 

623 1. 318E-G1 -8. 8006-01 

625 1.365E-C1 -8.650E-01 

630 1.413E-01 -8. 500 E -0 1 

635 1.429E-01 -8. 450E-G1 

64C 1.445E-C1 -8.400E-CI 

645 1.462E-01 -8.350E-01 

650 1.479E-01 -8. 3CCE-C1 

655 1.496E-01 -8.250E-CI 

66C 1.514E-01 -8.200E-01 

665 1.549E-01 -8.100E-01 

670 1.585E-01 -8.00CE-C1 

675 1. 622E-01 -7.9C0E-G1 

680 1.660E-01 -7.800E-01 

685 1.718E-C1 -7.650E-01 

69C 1.778E-01 -7. 5C0E-01 

695 1.799E-01 -7.450E-C1 

7C0 1. 8206-01 -7.4C06-0i 

705 1.928E-01 -7. 150E-G1 

710 2 .042E-C1 -6.900E-01 

715 2. 113E-01 -6.75GF-C1 

72C 2.188E-01 -6.6C0E-01 

725 2.291E-01 -6.40CE-01 

730 2. 399E-01 -6.200E-01 

735 2.483E-01 -6.05CE-C1 


WAVE value LOG OF 

lgth value 

77C 2.630 6-0 1 -5.br0E-01 

7 75 2.692E-01 -5.7006-01 

780 2.7546-01 -5.6CCE-01 

785 2.818E-01 -5.500E-01 

79Q 2.884E-01 -5.40CE-01 

795 2.917E-01 -5.350E-01 

800 2. 95 IE -01 -5.3 00E-01 

805 2.917E-01 -5.350E-oi 

810 2.8846-01 -5.40CE-01 

815 2.851F-01 -5.450E-01 

820 2.818E-01 -5.500E-01 

825 2.754E-01 -5.60CE-01 

330 2.b92F-01 -5.700E-C1 

835 2.661E-01 -5. 75CE-01 

840 2 .6-3CE-01 -5.8306-01 

845 2. 57CE-01 -5.9CGE-01 

350 2.5126-01 -6,0006-01 

855 2.427E-01 -b.l50E-01 

860 2.344E-01 -&.300E-01 

365 2.427E-01 -6.150E-C1 

870 2.512E-01 -6.0C0E-C1 

875 2.570E-01 -5.90GB-01 

88C 2.630E-01 -5.800E-01 

885 2.483E-01 -6,Q50E-01 

890 2.344E-0 1 -6. 300E-01 

895 1.972E-01 -7.050E-C1 

900 1.660E-01 -7.600E-01 

905 1.230E-01 -9.100E-01 

91C 9.12CE-02 -1 .040E OO 

915 6.457E-C? -1.190E 00 

920 4.571E-02 -1.3406 00 

925 2.5h1E-02 -1 .595E OP 

930 1.413E-02 -1.850E Op 

935 6.998E-03 -2.155E 00 

940 3.467E-03 -2.460E 00 

945 1.549E-03 -2.810E 00 

950 6 .918E-04 -3.160E 00 


S 5 5.689E-02 -1.245E GO 

0 4.G74E-02 -1.390E 00 

5 3.236E-G2 -1.490E 00 

5 2l 2. 570E-02 -1.590E 00 

S 5 2.600B-02 -1.585E 00 

0 2.630E-02 -1.580E 00 


740 2.570E-01 -5.900E-01 

745 2. 512E-01 -6, OOOE-Cl 

750 2.455E-01 -6.100E-01 

755 2.455E-01 -6.100E-01 

760 2.455E-Ci -6. ICOE-Cl 

765 2. 5416-01 -5.950E-C1 


PAGE B 


1-43 



3/20/72 


PEAK NORMALIZED SPECTRAL SMSITIVITY: 3400 i 


'AVE VA-LUb L0G OF WAVE 

gth value LGTH 

300 4.027E-C1 -3.950E-GI 535 

30^ 4.519E-C1 -3.450E-01 54C 

310 4.732E-C1 -3.250E-0L 545 

315 4. 955E-V21 -3.050E-C1 55G 

320 5.012E-U1 -3.COOF-01 555 

325 5.559E-01 -2.550E-01 560 

330 6. C95E-01 -2. 15GE-C1 565 

335 6.683E-01 -1.750E-01 57C 

340 7.161E-01 -1.450E-01 575 

345 7,852E-01 -1.050E-01 580 

350 8.222E-C1 -8.500E-02 585 

355 8.610E-01 -6.500E-02 590 

360 9.016E-01 -4.500E-C2 595 

365 9.333E-01 -3.C00E-02 600 

370 9,550E-G1 -2.000E-02 6C5 

375 9.772E-01 -1.0C0E-C2 610 

380 9.886E-01 -5.0C0E-03 615 

3E5 9. 886E-C1 -5. OOOE-03 620 

39^ l.COGE 00 0.0 625 

39, 9.8866-01 -5.000E-03 630 

400 9. 886E-G1 -5.C00E-03 635 

405 9.661E-01 -1.5CCE-02 640 

410 9.333E-01 -3.GOOE-02 645 

415 9.016E-01 -4.5C0E-C2 65C 

420 8.81GE-C1 -5.500E-02 655 

425 8.610E-C1 -6.500E-02 660 

430 8.222E-01 -a.500E-02 665 

435 7.852E-01 -1.050E-01 67C 

440 7.328E-C1 -1. 35QE-C1 675 

445 6.998E-01 -1.550E-Q1 68C 

450 6.531E-01 -1.850E-01 685 

455 6.095E-C1 -2. 150E-C1 690 

460 5.623E-01 -2.500E-01 695 

465 5. 188E-01 -2.8506-01' 700 

470 5,07CE-01 -2.950E-01 705 

475 4.315E-01 -3.650E-01 710 

480 4.121E-01 -3.850E-01 715 


485 3 .846E-01 -4. 150E-01 

490 3.715E-01 -4.300E-01 

495 3.589E-01 -4. 450E-C1 

500 3.589E-01 -4.450E-C1 

505 3.715E-01 -4.300E-01 

510 3. 936E-01 -4.050E-01 

515 4,121E-01 -3.850E-C1 

52[ 4.315E-01 -3.650E-01 

525 4.416E-C1 -3, 550E-01 

530 4.624E-01 -3.350E-01 


VALUE LOG OF l^AVE VALUE 

VALUE LGTH 

4.955E-01 -3.050E-01 
5.C7CE-01 -2.950E-01 
5.370E-01 -2.7COE-C1 
5.623E-01 -2.500E-C1 

5. 888E-01 -2.300E-01 
6.237E-01 -2.050E-01 
6.761E-01 -1.70CE-v0 1 
6.839E-01 -1.650E-C1 
6.457E-01 -1.900E-C1 

6. C26E-01 -2.200E-01 
5.623E-01 -2. 500E-C1 
5.433E-01 -2.650E-01 
5. 188E-01 -2.850E-C1 
5.188E-01 -2.850E-C1 
5.070E-01 -2.950E-01 

4. 677E-01 -3.300E-01 
4.121E-01 -3.850E-01 
3.589E-01 -4.450E-01 
3.428E-01 -4.65CE-C1 
3.273E-01 -4.850E-01 
3.236E-01 -4.900E-n 
3.273E-01 -4, 850E-C1 
3.388E-01 -4.700E-C1 
3.673E-01 -4.350E-C1 
4.217E-01 -3.750E-C1 
4.624E-C1 -3.35CE-01 

5. C70E-01 -2.950E-01 
5.559E-01 -2.550E-01 
6.095E-01 -2.150E-C1 
6.531E-C1 -1. £50E-C1 
6.998E-01 -1.550E-01 
7.499E-C1 -1.250E-01 
7.413E-G1 -1. 3Q0E-01 
4.121E-01 -3.850E-01 
2.C65E-01 -6.850E-01 
8.222E-02 -1.C85E 00 
3.936E-Q2 -1.405E 00 


LOG OF 
VALUE 
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3/ZQ/lZ 


PEAK NORMALIZED SPECTRAL SENSITIVITY: 2443 GREEN 


kave value lug of 

•ijH VALUE 


WAVE 

VALUE 

LOG OF 

WAVE 

value 

LGTH 


VALUE 

LGTH 


535 

9.550e-01 

-2 .000 E-02 



540 

9. 772E-G1 

-1. 000E-C2 



545 

l.COOE GO 

0.0 



550 

l.OOOE 00 

0 .0 



555 

9. 772E-01 

-1. OOOE-02 



560 

9.550E-01 

-2.000E-G2 



565 

8.913E-01 

-5 .OOOE-02 



570 

7.943E-01 

-1,Q0CE-01 



575 

6.166E-01 

-2. lOOF-01 



5 80 

3.23 6E-01 

-4. 900 E -Cl 



585 

1. 318E-01 

-8. 800E-C1 



590 

5.248E-C2 

-1.280b GO 



595 

2. 344E-02 

-1.630E 00 



60C 

1. 122E-02 

-1.950E CO 



605 

6.457E-03 

-2.19CE 00 



610 

3. 548E-03 

-2.450E CO 





6<.457F-0l 
6. 918E-C1 

7. A13F-C1 
7.762 E-01 
8. 128E-0L 
8 .318F-C1 
B. 511 E-01 
8.71CE-C1 
8 .710E-01 
8. 51lb-01 

8. 318E-CI 
7, 943 E-01 

7. 762E-C1 
7.413E-CI 
6.918E-01 
6.457E-C1 
6. 166E-01 
5. 623 E-01 
5.370E-01 
5.370E-01 
5.754F-01 
6.31GE-01 
6.918E-01 
7.413E-01 

8. 128E-01 
6.511E-01 
9.120E-01 


-1.9GCE-01 
-1 .6G0E-01 
- 1.3CCE-C1 
-1 .lCOE-0 1 
-9.000b-02 
-8.CCOE-C2 
-7. C on F-0 2 
-6.000E-C2 
-6.000F-G2 
-7.C00E-G2 
-8. C00E-C2 
-l.GCGF-01 
-1 .100 E-01 
-1. 300E-C1 
-1.600E-01 
-1 .900E-r 1 
-2. lOOE-Gl 
-2.500E-G1 
-2.7C0E-01 
-2.70CE-C1 
-2.400E-C1 
-2.000E-C1 
-1.6C0E-C1 
-1.300 E-01 
-9. OOCE-02 
-7.C0CE-02 
-4.000 E-02 


LOG OF 
VALUE 
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PEAK NORMALIZED SPECTRAL SfflSITIVITY: 2kU3 RED 


<.AVE V-ALUE 
.GTH 


L06 OF 

WAVE 

VALUE 

LOG OF 

WAVE 

VALUE 

LOG OF 

VALUE 

LGTH 


VALUE 

LGTH 


VALUE 


400 
40 5 
410 
415 
420 
42 5 
430 
435 
440 
445 
450 
455 
460 
465 
470 
‘ 475 
480 
485 
490 
495 
500 
505 
510 
515 
52 
525 
530 


1 .259E-C1 
1. 318E-C1 
1 .445E-01 
1. 514E-01 
1. 585E-C1 
1 • 66CE— 01 
1. 738E-01 
1.778E-01 
1 .82CE-01 
1 , 778E-C1 

1 ♦778F-01 
1 .698E-01 
1. 549E-C1 
1 .445E-01 
1 .288E-C1 
1. 096E-C1 
9. 120E-02 
7,4l3E-02 
5. 754E-C2 
4 .266E-Q2 
3. 548E-C2 
3.020E-02 
2.692 E-02 
2. 399E-C2 
2.239E-02 

2 .239E-02 
2.291E-02 


-9. COO £-01 
-8. 800E-01 
-8.400E-01 
-8.200E-01 
-8. OCOE-Cl 
-7.8C0E-C 1 
-7.6C0E-01 
-7.50CE-C1 
-7.400E-0 1 
-7,500E-CI 
-7.500E-C1 
-7.7C0E-01 
-8. lOOE-01 
-8.400E-01 
-8.900E-01 
-9, 600E-01 
-1.040E 00 
-1.130E GO 
-1.240E 00 
-1.370E CO 
-1.450E CO 
-1.520E 00 
-1.570E 00 
-1.620E 00 
-1.650E GO 
-1.65CE 00 
-1.640E 00 


535 
540 
545 
550 
555 
5oC 
565 
5 70 
575 
580 
585 
590 
595 
600 
605 
610 
615 
620 
62 5 
630 
635 
640 
645 
650 
655 
660 
665 
670 
675 
680 
685 
690 


2.399E-02 
2. 63 0 E-02 
2. 951E-02 
3.467E-02 
4.169E-02 
5.012E-02 
6. 02 6 E-0 2 
7,413 E-02 
9.333E-02 
1,148 E-01 
1 . 349E-01 
1. 585E-01 
1 .820E-C1 
2. 138E-01 
2.399E-01 
2.818E-01 

3. 388E-01 

4. C74B-01 
4.898E-01 

5. 888E-01 
7.244E-01 
8.318E-01 
9.333E-01 
l.OCOE 00 
8.913E-01 
6. 166E-01 
3. 162 E-01 
1. C47E-01 
3.531E-02 
1.738E-02 
8. 710E-03 
4.571E-03 


-1.620E 00 
-1.580E OC 
-1, 530E CO 
-1.460E CO 
-1 .38CE CO 
-1. 300E CO 
-1.220E 00 
-1 .13CE 00 
-1.030E CO 
-9.40CE-C1 
-8.7C0fc-01 
-8.000E-C1 
-7. 400 E-01 
-6. 7 GO E -01 
-6. 200E-C1 
-5 .5 00 E-01 
-4. 700E-01 
-3.900E-C1 
-3 .lOOE-C I 
-2.300E-f 1 
-1. 400E-01 
-8.C00E-G2 
-3.00CE-C2 
0.0 

-5.C00E-C2 
-2. lOOE-Cl 
-5.000E-C1 
-9. 800E-G1 
-1.440E CO 
-1.760E OC 
-2.C60E CO 
-2.340E CO 
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PEAK NORMALIZED SPECTRAL SENSITIVITY: 2hk3 INFRARED 


MVt' 

VALUE LOG OF 

WAVE 

VALUE LOG OF 

WAVE 

VALUE LOG OF 

r 

VALUE 

LGTH 

VALUE 

LGTH 

VALUE 




5 35 

5.370E-02 -1.270E CO 

770 

9.550E-02 -1.02CE 

r'O 



540 

3.631E-C2 -1.440E GO 

775 

9.333E-02 -l.OiCE 

00 



54b 

3.020E-C2 -1.52CE 00 

780 

9.120E-02 -1.040E 

00 



550 

2.884E-02 -1.540E CO 

765 

9. 120E-02 -L. 04GE 

00 



555 

2.951E-02 -1 .53CE CC 

79C 

9.12GE-02 -1.040E 

00 



560 

3.020E-02 - 1. 520E 00 

795 

9.120E-02 -1.040E 

00 



565 

3.162E-C2 -1.500E 00 

8f 0 

8.9i3E-02 -1.05CE 

00 



5 70 

3.38RE-02 -1.470E CO 

805 

8.710E-02 -1.06GE 

00 



575 

3.631E-02 -1.440E GO 

81C 

8. 511E-02 -1.070E 

00 



5 80 

3.802E-02 -1.420E CO 

815 

8.3L8E-02 -1.C80E 

00 



585 

4. 074E-02 -1.390E 00 

820 

8.128E-02 -1.090E 

00 



590 

4.266E-02 -1.37CE 00 

825 

7. 762b-02 -1. IlOE 

GO 



595 

4.467E-02 “1.350E 00 

8 30 

7.413E-02 -i. 130E 

00 



600 

4. 786E-02 -1.320E 00 

835 

7.079E-02 -1.150E 

00 



605 

5.012E-C2 -1.30GE 00 

840 

6. 761E-02 -1. 17CE 

no 



610 

5.248E-02 -1 .280E 00 

845 

6.310E-02 -1.20CE 

00 



615 

5.495E-02 -1. 260E 00 

850 

5.888E-02 -1.23CE 

00 



6 2C 

5.754E-02 -1.24GE 00 

855 

5.370E-02 -1.27C€ 

00 



625 

6, C26b-C2 -1.220E 00 

860 

4.786E-02 -1.320E 

00 

■ . 


6 30 

6. 310E-02 -1. 200E CO 

865 

4.C74b~02 -1.390E 

00 

4CO 

8.818E-01 -8.0COE-r2 

635 

6.607E-C2 -1.180E GO 

870 

3.388E-02 -1.47CE 

C'3 

^5 

8.913E-C1 -5.rc0E-02 

640 

6.918E-02 -1.160E OC 

875 

2.692E-02 -1.570E 

00 

<■0 

9.772E-C1 -I.r00b-C2 

645 

7.244E-02 -1.140E 00 

880 

1.995E-02 -1. 70CE 

00 

ms 

l.COOE CO C.O 

6 50 

7.586E-02 -1.120E 00 

88b 

1.A45E-02 -1,840E 

CO 

420 

9.120E-C1 -4.000E-C2 

65b 

7. 943E-C2 -I.ICOE 00 

890 

9.120E-03 -2.040E 

00 

ms 

8.71CE-C1 -6.000E-02 

660 

8.318E-02 -1.080E 00 




Ho 

8.128E-L1 -9.0CGE-C? 

665 

8.710E-02 -1 .06CE CO 




435 

7.586E-01 -1,20GE-01 

67C 

9.120E-02 -1.040E CO 





5o9l8E-01 -1.600E-01 

675 

9.550E-02 -1.020E 00 





6. 166b-Cl -2. lCOE-01 

580 

l.OOOE-01 -l.OOOE OC 





5.37GE-01 -2.7C0E-01 

685 

1.023E-01 -9.90GE~C1 





4.6776-Oi -3.300E-C1 

690 

1.072E-01 ~9.70Ce-Cl 




Ho 

3.890E-C1 -4.1CGE-01 

695 

1.096E-01 -9.600E-C1 




Hb 

3.311E-01 -4.800E-01 

700 

1.148E-G1 -9.400E-C1 




47d 

2 . 692E-01 -5.7C0E-01 

705 

1.175E-01 -9.3C0E-C1 




V 

2.239E-01 -6*b00E-Cl 

710 

1. 202E-01 -9,200E-01 




Ho 

1.778E-G1 -7.5CGb-01 

715 

1.259E-01 -9.0C0b~01 




485 

1.38CE-01 -8.6CCE-C1 

720 

1 .259E-01 -9.0C0E-CI 





L.OOCE-01 -l.OOCE 00 

725 

1.288E-01 -8.9C0E-C1 




Hs 

7.244E-02 -1.140E 00 

730 

1.318E-01 -8.8C0E-C1 





5. 623E-02 -1.250E 00 

735 

1.318E-01 -8.800E-01 




50 b 

4.571E-C2 -1.340E OC 

740 

1.288E-01 -8, 9COE-01 





3. 715E-02 -1 .430E 00 

745 

1.230E-01 -9.100fc-0l 




Hb 

3.631E-02 -1.440E OG 

750 

1.175E-01 -9.300E-01 




52 

4.074E-02 -1.390E 00 

755 

K096E-C1 -9.6C0E-C1 




»5 

5.754E-02 -1.240E GO 

760 

1,047E-01 -9,8COE-Ol 




lo 

7.413E-C2 -1.130F 00 

765 

l.OOOE-01 “l.GCOE 00 
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PEAK NORMALIZED SPECTRAL SMSITIVITY: SO-242 BLUE 


iA-V.E 

.GTH 

VA-LUE 

LOG OF 
VALUE 

WAVE 

lgth 

VALUE LEG OF 

VALUE 

WAVE 

LGTH 

VALUE 




535 

540 

545 

550 

5.751E-03 -2.240E GO 
3.499E-03 -2.456E 00 
1.930E-C3 -2.714E 00 
1 .108E-03 -2 .955E CO 




365 

370 

375 

38C 

385 

39 ^ 

39 '^ 

400 

405 

410 

415 

420 

425 

430 

43>5 

44*0 

445 

450 

455 

460 

465 

470 

475 

480 

485 

490 

495 

500 

505 

5l;0 

515 

5 2( 

525 

530 


8,760E-04 
1.455F-03 
2. 7C3E-G3 
4. 166E-03 
7.388E-03 
1. 890E-02 
4.375E-02 
8, 700E-C2 
1.470E-G1 
3,436E-01 
5.444E-01 
7.613E-01 
9.3G7E-01 
l.OOOE CO 
9 .126E-01 
7 .861 E-Ol 
6. 8C8E-01 
5.778E-01 
5.046E-01 
4.355E-01 
3.867E-01 
3.410E-01 
2.974E-01 
2 .700E-01 
2.366E-01 
2.083E-01 
1.753E-01 
1. 469E-01 
1.136E-01 
8.354E-02 
5. 943E-02 
3.790E-02 
1 .928E-02 
1. 135E-02 


-3.C57E CC 
-2.837E 00 
-2. 568E CC 
-2.380E 00 
-2.131E 00 
-* 1.724E 00 
-1.3598' 00 
-1 .C60E GO 
-8.327E-01 
-4.639E-01 
-2.641E-0i 

- 1. 184E-01 
-3. 119E-02 

C.O 

-3.972E-C2 
-1 .045E-01 
-1. 670E-C1 
-2.382E-C1 
-2.971E-QI 
-3. 610E-C1 
-4.126E-01 
-4.672 E-01 

- 5.267E-01 
-5.686E-G1 
-6.260E-01 
-6.813E-01 
-7. 5 62 E-01 
-8. 330E-01 
-9.446E-01 
-1.C78E 00 
-1. 226E 00 
-1.421E 00 
-1.715E 00 
-1. 945E 00 


LOG OF 
VALUE 
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PEAK NORMALIZHD SPECTRAL SENSITIVITY: SO-242 GREEN 


(AVE VALUE LOG OF WAVE VALLE LOG OF WAVE VALUE LOG OF 

•JH VALUE LGTH VALUE LOTH VALUE 

535 8.007E-01 -9. 651E-C2 

540 9.075E-01 -4.215E-02 

545 9.808E-01 -8.441E-C3 

550 i.rooe 00 o.o 
555 9.015E-01 -4.502E-02 

560 8. 302E-C1 -8.08LE-02 

5o5 7.2,33E-01 - 1. 377E-G1 

570 6.479E-01 -1 .885E-01 

575 5.107E-01 -2,918E-ri 

580 3.777E-01 -4.229E~C1 

585 1.933E-01 -7.138E-C1 

590 4. 8L3E-02 -1.318E CO 

595 8 .61CE-03 -2.G65E 00 

600 3.827E-03 -2.417E 00 


3 .446E-0 3 -2.‘+63E 00 
400 5.6C0E-03 -2.252E OC 

« 5 1.024E-02 -1.99CE 00 

0 2.389E-C2 -1.622E 00 

5 4.606F-C2 -1. 337E CO 

420 6,5CCE-02 -1.187E OC 

« 5 7 .682E-02 -1,115E 00 

6 8.C85E-C2 -1.092E QC 

435 7.583E-02 -1.120E GO 

I d 6.828E-C2 -1 .166E 00 
5 5. 709E-02 -1. 237B CC 

d 5.165E-02 -i.287E OC 

K 5 4.649f-02 -1.333E 00 

0 4.455E-C2 -1.351E 00 

5 4.425E-C2 -1.354E CC 

470 4.579E-C2 -1,339E 00 

1 5 4.985E-02 -1.302E CO 

0 5.845E-02 -1.233E 00 

485 6.815E-G2 -1.167E 00 

« 0 8. 283E-C2 -1.C82E CO 

5 1 .066E-01 *-9.723E-Cl 

0 1.366E-01 -8.647E-01 

505 1.76CE-01 -7.546E-01 

I d 2 .248E-01 -6.482E-01 
5 3.118E-01 -5.061E-01 

52 3.819E-01 -4,i80E-Gl 


§ 5 5.111E-01 -2.915E-01 

0 6.492E-01 -1. 876E-C1 
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PEAK NORMALIZED SPECTRAL SMSITIVITY: SO-242 RED 


WAVF. 

VALUE L0G OF- 

WAV 6 

VALUE 

LCG OF 

LGTH 

VALUE 


LGTH 


VALUE 




535 

1. Q75E-G2 

-1.969E CO 




540 

1.233E-02 

-1.9C96 00 




545 

1.475 6-02 

-1.83 IE CO 




550 

1. 7196-02 

-1.765E CC 




555 

2.C86E-02 

-1.681E CO 




56C 

2 .50 5 6-02 

-1.601E 00 




565 

2. 9586-02 

-1.529E 00 




570 

3,7936-02 

-1.4216 no 




575 

4.647E-02 

-1.3336 CC 




58C 

5. 937E-02 

-1.226E DO 




585 

7.311E-02 

-1.136E OC 




590 

8.978E-C2 

-1.047E OC 




595 

1.210E-01 

-9. 1726-01 




600 

1 .503E-C1 

-8 .2306-01 




605 

1. 845E-01 

-7.34CE-01 




6 10 

2.411E-C1 

-6. 178E-C1 




615 

3.163E-01 

-4,9996-01 

385 

2.314E-03 -2.636E 

CO 

620 

3. 9566-01 

-4. 0276-01 

39r 

2.839E-03 -2.547E 

00 

625 

4. 7186-01 

-3. 262E-01 

39^ 

3.369E-03 -2.472E 

00 

630 

6.2806-01 

-2.020E-CI 

400 

4.062E-03 -2.391E 

00 

635 

7. 6686-01 

-1.153E-C1 

405 

5 .024E-03 -2.299E 

00 

640 

8.840E-01 

-5.355E-C2 

410 

6.338E-C3 -2. 198E 

00 

645 

9.679E-01 

-1 .417E-02 

415 

7.557E-03 -2. 122E 

oe 

650 

l.COOE 00 

0. 0 

420 

9,19ae-03 -2.036E 

00 

655 

9 .0 70 6-01 

-4.2396-C2 

425 

1. C75E-C2 -1. 969E 

00 

660 

6.368E-C1 

-1.960E-C1 

430 

1.2026-02 -1.920E 

00 

665 

3. 533E-01 

-4. 519E-ni 

435 

1.055E-02 -1.977E 

oc 

670 

1 .6176-01 

-7.913E-01 

440 

9.272E-03 -2.033E 

CO 

675 

7.4336-02 

-1.129 6 CO 

445 

7.862E-03 -2.104E 

00 

680 

3.7846-03 

-2. 422E 00 

450 

6,9736-03 -2.1576 

00 

685 

1.831E-C2 

-1.7376 00 

455 

6.CC6E-03 -2.221E 

00 

690 

9. 6196-03 

-2. C17E CO 

460 

5.2886-03 -2.277E 

CO 

695 

4,1116-03 

-2.3866 CC 

465 

4.6466-03 -2.3336 

00 

700 

2.871 E-03 

-2.5426 00 

470 

4.305E-03 -2.366E 

00 




475 

3.8686-03 -2.413E 

00 




480 

3, 628E-03 -2.440E 

CO 




48 5 

3.432E-03 -2.464E 

cc 




490 

3.272E-03 -2.485E 

00 




495 

3. 230E-C3 -2. 491E 

CC,‘ 




500 

3.2716-03 -2.485E 

cc 




505 

3. 502E-C3 -2.456 E 

00 




510 

515 

52 

3. 838E-C3 -2. 4166 
4.6266-03 -2.335E 
5.743E-03 -2.241 E 

00 

00 

CO 



beproduc 

original 

5 25 

7, 188E-C3 -2,1436 

00 




530 

8.757E-03 -2^^0 58 6 

00 





WAVE 

LGTH 


VALUE 


LOG OF 
VALUE 
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Summary 

There is good agreement in a single comparison o£ 
processes for ERAP films at Wallops Island, Ames, and Kodak. 
Densitometry at WIS is adequate but would be more reliable 
if a new McBeth instrument were obtained. Radiometric controls 
for WIS processing of ERAP camera films will be exposed and 
provided by the Ames laboratory. Aerial Film Speeds for six 
ERAP films were calculated based on WIS processing. Suggested 
improvements in laboratory materials and procedures should 
produce cleaner operations, a factor of increased importance 
when WIS begins printing aerial films. 
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Introduction 


On 7 March 1972 NASA Headquarters issued Work Order 
No. 4 directing Kodak to assist personnel at Wallops Island 
Station (WiS) in establishing sensitometric controls on several 
photographic processes used in the ERAP program and to insure 
that other laboratory procedures were compatible with those used 
for ERAP at NASA-Ames. Kodak engineers visited WIS on 1 March 1972 
and again on 17-18 May 1972. On the last trip, control strips 
exposed at Ames and at Kodak were run in V/IS processes to compare 
these results to a reference standard and to processing used at 
Ames for ERAP camera films. 

The relationship between densitometers at WIS, Ames, 
and Kodak was measured. However, primary radiometric control 
liras not established at WIS as NASA had agreed to use Ames 
sensitometry for this purpose. Based on WIS processing, Kodak 
engineers calculated exposure recommendations for several WIS 
camera films. 

These data and recommendations for improvements in 
laboratory equipment and procedures are included in this report. 

In general, process control and film handling procedures at 
WIS follow good laboratory practice and yield useful film 
records for the ERAP program. 
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Sensitometry 


This section defines a procedure for using control 
and calibration strips on flight films and compares processing 
of several ERAP films at WIS and Ames. 

Radiometric Control 

Radiometric calibration of camera films requires an 
integration of the spectral characteristics of the light incident 
on the sensitometer film plane, the pass band of any camera filters, 
and the spectral sensitivity of the film. The following calculation 
yields the log exposure at Step 11: 

Log E at = log 
Step 11 

where H-, = irradiance at the lb sensitometer film 
lb 

plane [includes the effects of lamp, mirror, 
til 

cover glass, 11 — step of carbon step tablet, 
daylight correction filter (C5900 or C5900 
+ P2043)], vatts/square meter 
f . * * *f = filters simulating camera filters transmittance 
S = peak normalized spectral sensitivity of film 
t = exposure time, seconds 


10 


Cf. ‘"f ) S dX 
lb 1 n 




l_ ^1 
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In the ERAP program it is important to have calibrated 
gray scale exposures on the camera film emulsions processed with 
the rolls of pictures. Itfhile it is possible to expose gray scales 
on the head or tail end of the flight film, these exposures 
frequently are spoiled by fog light or by camera images. To 
avoid these losses one can use an alternative method in which 
preexposed gray scales are made on the flight emulsion and are 
spliced to the aerial photography immediately prior to processing. 
This second procedure is recommended for use in the ERAP program. 

These calibrated radiometric control strips will be 
provided by the NASA Ames installation. The sensitometers at Ames 
have been previously calibrated by Kodak for the flight films 
of interest. 

Process Control 

Control of the photographic processor is based on the 
use of properly mixed, uncontaminated solutions in a machine 
operated at standard temperatures and mechanical conditions . The 
status of the process is measured by densitometry of near neutral 
step scales exposed using a calibrated sensitometer on a control 
film. Processing of these control strips should immediately 
precede processing of the camera or print film. Additional 
control strips should.be processed at intervals during the work 
day. 
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Usually adequate control is maintain.ed by reading 
about four steps on a strip and plotting the densities on a 
chart in which the center line is the standard density. For 
color film processors, three color densities are plotted along 
the same control line for a step. The following guides are 
suggested for the permitted deviation of the observed densities 
from the control values for color film processes: 


Portion of 
D-log E Curve 


Control Limits 

Color Balance 
Density Spread* 


D min. 


+0.03 No 

No lower limit limits 


D = 0.5 to 0.7 
D = 1.8 to 2.1 
D max. 


+0.10 

0.08 

+0.15 

0.13 

-0.25 

No 

No upper limit 

limits 


* Color balance spread is the absolute range of the deviation 
of the three color densities from the aim line. 

Note that special considerations may prescribe larger or smaller 

limits because of requirements placed on the photography by the 

users or because of unusual processing conditions. 

A full characteristic curve should be read and plotted 
occasionally, but much time will be saved by reading, plotting, 
and controlling only four density steps. The full curves reveal 
changes in tone reproduction and allow measurement of speed and 
gamma as an aid in properly placing the scene image on the D-log E 


curve . 
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It is well to correlate sensitometric data with pH 
or specific gravity measurements and with machine data such as 
temperature, time in solution, and replenishment rates. These 
data assist in locating sources of trouble i^henever densities 
fall outside the specified limits. Process control at WIS is 
satisfactory in view of infrequent operation of the processors 
and a relatively light film load. 

Rather than setting arbitrary limits on step 
densities, it is desirable to establish limits by statistical 
calculation based on an extended process run. From this run, 
limits of 2 or 3 standard deviations may be derived for each 
density value. Control charts showing the average value and 
appropriate limits must be established for each type of film 
that is frequently used. A procedure for calculating control 
limits from statistical analysis of process data is given by 
Bennett and Franklin. 

Figures 1 to 8 compare the WIS and Ames 
processes for several black-^and -white and color films. The 
strips for Figure 1 were exposed at Ames while all other 
comparisons were exposed at Kodak. 

( 1 ) 

C. A. Bennett and N. L. Franklin, Statistical Analysis in 
Chemistry and the Chemical Industry, J. Wiley and Sons, 

New York, 1954, pp. 631-644. 
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For the black-and-white films the differences shown 


in the figures include both processing and densitometry at Ames 
and at Wallops Island. The laboratory at WIS uses a Densichron 
400 instrument while Ames uses an Ansco-McBeth densitometer. 

See the Densitometry section below for the relationship between 
these two instruments. When differences in densitometry are 
allowed for, the processes at each laboratory are nearly 
identical. The WIS process is slightly faster for each of the 
black and white films. However, these results are based on 
only one observation of each process. Consequently the observed 
differences may not be exactly the same in subsequent comparisons. 

Color aerial films are processed on an Fktachrome 
Processor Model 1811 at Wallops Island, and Kodak F.A-5 control 
strips are used to monitor the process. 

After the 115®F processing cycle recommended for 
Ektachrome MS Type 2448 and EF Type SO-397 was brought within 
control limits, Eastman lb exposures on each of the products 
were processed. Densities on the processed strips were measured 
at Wallops Island and by Kodak, and similar exposures were also 
processed by Kodak. Figures 5 and 6 show that the 
Wallops Island process is slightly slower than the Kodak process 
for these films. 
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The 1811 machine was then adjusted to the 120°? 
processing cycle recommended for Ehtachrome Infrared Film 
Type 2443, and Kodak lb exposures on this film were processed. 
Figure 7 compares the results obtained at Wallops Island 
with that obtained on a similar machine at Kodak. The curves 
in Figure 8 compare 2443-104 film processed on the Model 
1411 machine at Ames and on the Model 1811 machine at WIS. 
Since the lb exposures for process comparison at the two bases 
were made using different filters, the comparison in Figure 8 
was derived from similar exposures put through a single 
process at Kodak. All three processes for 2443 film are 
very close together. 

Again note that these data represent a single 
sample of the color processes at both the NASA installations 
and at Kodak. However, process differences for most of the 
films are very small. 
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Camera Exposure 

Recommendations for camera exposure are based on the 
use of the Kodak Aerial Exposure Computer (R-10) and the 
specially calculated film speeds given in Table I for the 
following films and filters: 


Table I 


Film Speeds for WIS Cameras 


EFFECTIVE AERIAL 


CAMERA 

FILM 

FILTERS 



FILM SPEED 

VINTEN 

2402 

SCHOTT GG475 


BG18 

75 


2402 

SCHOTT OG570 


BG38 

53 


2424 

SCHOTT RG645 

+ 

C9830 

24 


2443 

Wr, 12 + 30B 

+ 

20M 

26 

A-l/A-2 

3400 

Wr. 12 



20 

HASSELBLAD 

SO-397 

NONE 



92 


2448 

NONE 



40 

I^S 

2424 

Wr. 88A 



68 


NOTE: These film speeds are based on the following processing 

used at NASA-Wallops Island Station: 

2402: V-11, SS'F, 2 RACKS, 5 ft/min., MX-641 

2424: V-11, 85®F, 2 RACKS, 5 ft/min., MX-641 

3400: V-11, SS^F, 2 RACKS, 10 ft/min., MX-641 

2443: 1811, EA-5 Process, 120°F 

2448: 1811, EA-5 Process, IIS^F 

SO-397: 1811, EA-5 Process, 115°F 
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To obtain the film speeds in the right hand column of Table I, 
a previously developed, proprietary computer program was used 
to relate solar altitude to exposure time at an arbitrary lens 
f/number» This calculation is a spectral integration that 
includes the effects of nominal lens transmittance, the 
spectral distribution of sunlight and haze light viewed vertically 
from very high altitude, and the spectral sensitivity of each 
film-filter combination. The calculated exposure is sufficient 
to produce a density of 1.0 on black-and-white films or 1.5 on 
the green density record of color films from a neutral target 
of 12% reflectance. This reflectance is a useful average value 
for setting exposure of aerial scenes imaged by high altitude 
aerial cameras. 

The R-10 computer was then used "in reverse" by 
entering the previously calculated f/numbers and exposure times 
at several solar altitudes and determining the effective aerial 
film speed. For a given film and filter, these speed values for 
all solar altitudes were identical to within ±1/3 stop. An 
average value of each film speed is given in Table I. 

The effective aerial film speeds in Table I 
should be used along with the correct sun altitude to calculate 
the proper lens f/number and shutter time using the Kodak R-10 
computer. In some instances, photography of unusually light 
or dark terrain will require deviations from the calculated 
exposures . These adjustments should be based on previous 
experience in recording these areas, 



Densitometry 


This section describes procedures for routine 
control of the WIS densitometer and compares densitometry on 
WIS, Ames and Kodak instruments for both color and black-and- 
white films. 


Control Procedures 

Control of a color photographic process is based on 
measurement of dye densities on processed sensitometric strips. 
Densitometer control includes calibration of the instrument 
and an evaluation of repeatability. 

Most densitometers are designed to operate in 
normal room light and temperatures. However, variations in 
these factors may influence the results obtained. The densitometer 
should be calibrated, controlled, and used under those conditions 
which produce the most stable operation. 

Measurements obtained with a densitometer are more 
meaningful if they can be related to a reference instrument 
or to a precisely defined technique for measuring density. 

In the ERTS program, a practical densitometer calibration 
program would be an intercomparison of the densitometers used 
in laboratories doing similar work. For example, since Ames 
and Wallops Island both process IR Ektachrome film, a processed 
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gray scale on 2443 film could be shipped routinely between 
the NASA bases and read on the color densitometer at each 
laboratory. A comparison of this type was made during the 
visit to Wallops Island, and the results are reported below. 

At the time of the visit to Wallops Island, we 
were told that the Densichron 400 instrument had a "dis- 
continuity" between density ranges. This condition should 
be corrected by adjustment of the instrument if possible. 

It is important to know if the color densitometer 
is functioning normally or if a change has occurred which 
requires re-calibration or maintenance. The KODAK Transmission 
Densitometer Check Plaque is a valuable tool for detecting 
densitometer instability and malfunctions. The procedure for 
using the Check Plaque is described in Kodak pamphlet 637820. 
The plaque contains seven reading areas plus one for zeroing 
the densitometer. Density readings from the plaque are 
recorded each day for 20 days. The averages of these values 
are the average performance levels for that densitometer. 
Subsequent readings are compared by statistical tests to 
these aim values for evidence of changes in the densitometer. 
Copies of phamphlet 637820 have been given to laboratory 
personnel at Wallops Island. 
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Comparison With Kodak and Ames Instruments 

Prior to our second visit to WIS we requested that 
processed gray scales on color and black-and-white films be read 
at Ames and shipped to WIS with the Ames density readings. Other 
strips were read at Kodak and carried to WIS where all gray scales 
were reread using the WIS densitometer. 

Density values from 2402 and 2424 films are displayed 
in Figure 9 where the solid line denotes WIS density and the 
dashed line is Ames density compared to readings made at Kodak 
on a 31A densitometer. Readings made on the Ansco-McBeth 
densitometer at Ames match very well the densities read on the 
Kodak 31A machine. However, this Ansco instrument gives erratic 
readings and soon will be replaced with a newer McBeth densitometer. 

Readings on the WIS Densichron 400 are about 0.^6 higher 
than the Kodak values above a density of 1.0. IVhile this is 
reasonably good agreement, the Densichron instrument requires 
considerable attention in order to achieve consistent results. 

A new, more versatile McBeth densitometer should be considered for 
this laboratory. 

Relationships between the three color densitometers are 
shown in Figures 10 and 11. The Kodak instrument gives 
readings between those obtained at WIS and at Ames. Agreement is 
good between the Kodak 31 A and the WIS Densichron, although there 
is a small discontinuity in the blue record at a density of 1.0. 
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DENSITOMETER COMPARISON 
BLACK-AND-WHITE 
FILMS 

WIS-KODAK-AMES 


ORIGINAL PAGE IS POOR 
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DENSITOMETER COMPARISON 
COLOR FILM 

KODAK 31A - WALLOPS ISLAND 

DENSICHRON 400 


2.0 

KODAK 

DENSI 

1.8 


FIGURE 10 
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The Ames instrument reads higher densities than the 
WIS Densichron at all points. The green contrast in particular 
is nearly 20 percent high for the Ames readings. Note that the 
comparison between Ames and WIS is based on reading only one 
gray scale on 2443 film; average results may differ from this 
single comparison. In addition, the Ames instrument has been 
giving erratic readings recently and its performance may not be 
fairly represented by the data in Figure 11. 

Laboratory Practice 

Mixing and Storage of Film and Chemicals 
At the Wallops Island lab, the date of receipt is 
stamped on EA-5 chemical mix kits. The laboratory then follows 
a procedure of "first in - first out" and avoids the likelihood 
of using outdated chemicals. This is a good practice which 
should be continued. Space for storage of EA-5 chemical kits 
is limited and somewhat congested. The addition of shelves 
for storage of chemical kits would permit better utilization 
of available space. A refurbishment of the walls and ceilings 
in this area would reduce flaking of the concrete and eliminate 
a source of dirt. 
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The Wallops Island photo lab uses separate mix 
tanks for making the 1st Developer and Color Developer for 
the Ektachrome Processes. This is a good practice which 
should be continued. The EA-5 replenisher supply tanks are 
equipped with both floating lids and tank covers, both of 
which are desirable. The floating lids contain cavities 
on the upper surface in which solution can be trapped on 
the top of the lid when a freshly made mix is pumped into 
the storage tank. The floating lid should be removed from 
the storage tank during the transfer operation and carefully 
replaced afterwards to avoid leaving solution on the top. 

Replenisher mixes for the Versamat Model 11 are 
mixed and stored in the same room as the processor. Space 
limitations may dictate this practice. If this procedure 
is continued^ precautions should be taken to avoid any 
accidental contamination of the film by the processing 
solutions. 

The Wallops Island laboratory has a large cold 
room that is kept at 5°F for storage of films. Storage at 
these temperatures will extend the useful life of films 
either before or after exposure. Some refurbishment of the 
walls and ceiling of this storage vault would be beneficial. 
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Working Area and Conditions 

Since it is very near the ocean, the Wallops Island 
laboratory may encounter unusual corrosion o£ equipment. 

Corrosion of components in the dryer on the Ektachrome Processor 
Model 1811 illustrates this point. In this case high humidity 
from the film is combined with high temperatures in the dryer 
and perhaps a corrosive atmosphere. Corrective measures include 
frequent cleaning plus a reduction of the humidity in the drying 
cabinet. To reduce the humidity in the dryer, more make up air 
is required and more air must be exhausted from the dryer system. 

A fan should be added to the discharge end of the square exhaust 
duct which originates at the head end of the processor. 

Sensitometers, densitometers, printers, and enlargers 
require nearly constant electrical voltage. The Nash Compressors 
which supply compressed air to the processors have large electrical 
motors. When these start or stop they could cause fluctuations 
in the electrical voltage throughout the laboratory. To avoid 
problems in the lab instruments, the compressors should be 
separated in operating time or electrically. Voltage regulators 
on the laboratory equipment might solve the problem. If not, 
separate electrical sources for instruments and compressors 
may be necessary. 
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It is very important to maintain clean film web 
surfaces in a photographic laboratory. Cleanliness procedures 
should emphasize careful handling of the original record, as 
foreign particles attached to the original are permanently 
registered as information voids on subsequent copies. In 
contact printing onto fine grain duplicating emulsions, 
foreign particles lodged between the films produce the 
"contact printing measle" artifact. This artifact magnifies 
the area of image disturbance in the duplicate to many times 
the size of the foreign particle. 

A tightly wound roll of film provides excellent 
protection against contamination of the inner convolutions . 
Therefore, maintaining clean film surfaces is most important 
at those points in the production cycle where the material is 
unwound . 

The sources of particles which impair quality in 
the photographic laboratory can be divided into three broad 
categories: 

1 . Airborne 

2. Equipment, facilities, and materia-ls 

3 . People 
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The introdu&tion of- dirt into the laboratory through 
the ventilation supply can be largely controlled by filtration 
of inlet air. Normally this is done in all ventilation systems. 

Equipment usually does not generate dirt but may 
get dirty. Periodically film handling equipment should be. 
cleaned. This is especially true of processing machines. 

In the Wallops Island laboratory the ceiling material 
is a source of dirt. The ceiling tile may have been selected 
more for acoustical properties than for cleanliness. In those 
areas where cleanliness is required, a different ceiling material 
is recommended. 

Packaging materials are a source of dirt in a photo- 
graphic laboratory. The cardboard boxes in which film is purchased 
should be stored outside the laboratory. Rooms in which cardboard 
containers have been used should be cleaned before the area is 
used to rewind film. 

People can be a major source of dirt and are perhaps 
the source most difficult to control. Where "clean room" operation 
is required, proper operator dress is an important factor. All 
personnel working in the general vicinity of open spans of film 
should wear the following outer garments: 
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Cl) Full length smocks made from a lint-free 
material such as nylon. 

(2) Caps which fully cover the hair also made 
from a lint-free material. 

All personnel actually viewing exposed film surfaces 
or working in close proximity to exposed film surfaces should 
wear partial face masks to prevent the possibility of moisture 
spotting the film surface. In addition all personnel handling 
the image portion of films should wear lint-free gloves. Gloves 
are not needed for operators of equipment like a continuous 
printer, as these people handle the extreme ends of the film 
rolls. Clean room garments should be worn only in designated 
clean areas. Wearing of these garments in break rooms, chemical 
mix rooms, or offices where smoking is allowed will contaminate 
the garments and limit their usefulness . 

Even with concerted effort to keep a laboratory 
clean, film will get dirty. When it does, it should be cleaned. 
The original film should be frequently cleaned during a printing 
operation. It is good practice to clean the print master 
following every third printing, although some laboratories may 
require more or less frequent cleaning. The film is usually 
cleaned by passing it through a tacky roll machine. If Wallops 
Island should begin extensive duplication of aerial film, the 
purchase of a cleaner for wide aerial film should be considered. 
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WallQp,s Island is about to receive a Kodak Colorado 
Printer. When an area is prepared for this equipment, a constant 
voltage electrical supply should be considered. Other equipment 
requiring critical voltage control could be added to the same 
supply, possibly in the same area. Cleanliness should be a 
major consideration in selecting the ventilation and materials 
of construction for this facility. 

Recommendations 

Laboratory conditions at WIS are satisfactory but 
might be improved by adding new surfaces to walls and ceiling 
in the film and chemical storage areas. As the laboratory 
begins to print aerial films more attention must be given to 
dirt control. Important factors include air filtering, 
replacement of acoustical ceiling tile, use of nylon smocks 
and hats, and control of traffic and cleaning operations in 
the laboratory. A tacky roller film cleaner and improved 
voltage control are also needed. 

Processing of ERAP films at WIS agrees very well 
with that at Ames and at Kodak. Densitometry at WIS is adequate, 
but purchase of a new McBeth instrument would reduce maintenance 
time and improve confidence in process control procedures. 
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Summary 


A comparison o£ prints from ERTS photography revealed significant 
differences in the image quality produced at GSFC, the EROS facility at 
Sioux Falls, and Eastman Kodak in Rochester. Based on this survey 
photographic quality was improved significantly at Sioux Falls, and 
improvements were suggested for optical and contact printers at the GSFC. 

Based on a test in which 365 meters of Eastman Electron Recording 
Film (ESTAR Base) SO-438 were processed the 1-sigma variation in process 
control from all sources is about ± 0.04 at a density of 1.0. Variations 
from film and from processing were approximately equal contributors to 
the overall tolerance. 

Distortion produced by the Kodak Colorado printer at GSFC covers 
a range of about 0.04%, a small value compared to that caused by other 
factors in the ERTS system. The edge fringing inherent in the color 
film materials used at GSFC also seems to be a small factor in the 
unsharpness of ERTS color prints. 

MTF and granularity measurements were made on processed film 
samples supplied by GSFC. MTF values were above 0.70 out to 42 cycles/mra 
for all stages of contact printing in the ERTS system. 
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Introduction 


This report summarizes tasks accomplished under -Work Order 
No. S for the NASA-Goddard Space Flight Center from April 1972 to 
February 1973. Although technical services by Kodak continue to be 
provided for GSFC under this work order, it seems useful to report 
on those tasks completed to date. All of the calculations, test data, 
and film images derived from this work were immediately given to 
personnel at the GSFC photographic laboratory for their review and 
action. This insured timely consideration of the test results prior 
to issuing a formal report. 

Included in this summary are the results of the inter- 
laboratory survey using ERTS photography that was reported separately 
on 7 February 1973. In addition, details are given regarding 
measurement of film granularity and MTF, printer distortion, 
sources of variability in processing the film from the Electron 
Beam Recorder, and sensitometric and sharpness factors in the color 
film system used at GSFC. 

During the 10 month period of Work Order 5 specific 
recommendations for improved performance were made directly to 
the laboratory personnel and were noted in the monthly reports to 
NASA Headquarters. Microdensitometer service and other technical 
photographic analysis will continue for the GSFC during 1973. 
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Comparison of Printing Facilities Using ERTS Photography 
Summary 

A survey was made o£ prints produced in photographic 
laboratories at Goddard Space Flight- Center and Sioux Falls. At 
Sioux Falls, losses from flare light and low resolution were 
substantially reduced in a second test. run on 10 January 1973, 
Adjustments are needed to improve off-axis resolution in both 
optical and contact prints made at GSFC. The fidelity of tone 
and geometric reproduction is similar in all printers in this 
survey, and is probably satisfactory for most users of ERTS 
imagery. However, precise radiometric measurements are difficult 
from densitometry of, ERTS pictures. The requirements should be 
reevaluated for sharpness, -granularity, tone scale, and printing 
contrast in the 70mm N-2 print used to make 9.5-inch enlargements. 

Because of the need for timely distribution of these 
test results, the data and conclusions from this work were issued 
as a separate report on 7 February 1973. 
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Introduction 


An evaluation of printing and processing facilities for 
handling ERTS photography was initiated at Goddard Space Flight 
Center on 13 October 1972 in a meeting of personnel from several 
ERTS laboratories. With assistance from NASA management and Kodak 
engineers, test materials and procedures were defined that would 
yield a quantitative measure of photographic quality in contact 
and enlarged black and white transparencies. A representative 
ERTS scene image was produced on Eastman Electron Recording Film 
(ESTAR Base) SO-438 using the Electron Beam Recorder at GSFC. 

On the same film, Kodak made a special test frame containing gray 
scales, low contrast tribar targets, and log periodic patterns for 
measurement of modulation transfer function. 

The test images were printed at GSFC, Kodak, and Sioux 
Falls in November 1972. Representatives from the NOAA laboratory 
at Suitland, Maryland attended the original planning meeting but 
no prints were made at this laboratory. A second print was made 
at Sioux Falls on 10 January 1973 after improvements were made to 
their Bessler enlarger. 

This report describes the analysis made by Kodak from 
the printed pictures and test frames. 
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Procedure 


The test scene on SO-438 film was the red light image 
of the Seattle, Washington area recorded by the Return Beam Vidicon 
on 29 July 1972. Although the gray scale at the edge of the scene 
runs from 0.12 to 2.02, scene limits measured with a 1.5mm aperture 
are D min 0.14 and D max 1.71; average scene density is near 1.0. 

This scene includes snow, clouds, water, and both rural and urban 
areas. An image area showing suburban Seattle located about half 
way to the edge of the scene was enlarged from the original film 
and all print films. 

The test frame is shown in Figure 1 along with density 
data for the areas indicated. From this frame we can measure 
modulation transfer function and low contrast tribar resolution in 
two orthogonal directions on axis and at each corner. MTF is 
calculated by computer analysis of log periodic bar patterns. Eight 
small squares plus the background density near the middle of the 
frame comprise a 9-step gray scale for measurement of tone reproduction. 
Tone distortion is measured by comparison of densities from two patches 
near each edge of the frame with similar patches in the center. 

Four large squares permit measurement of granularity at 
four density levels, but these areas were not used in this test. 
Geometric distortion was measured by comparing the length of the 
full tribar pattern in the center of the frame with the same length 
in each corner. 
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FIGURE 1 

P-1 ORIGINAL TEST FRAME 
KODAK SO-438 FILM 


Central Gray 
Scale 


Numbered 

Off-Axis Test 

Areas 



Density 

Corner 

Edge 

Large 

*2.4: 

1 Tribar Target: 



or Edge 

Uniformity 

Granularity 

Limiting Resolution 




Patches 

Test Patch 

line pairs/mm 

A 

0.07 

1 

0.25 

0.26 

H 

188 

B 

0.28 


1.60 


V 

188 

C 

0.49 

2 

0.27 

0.48 

H 

188 

D 

0.83 


1.59 


V 

178 

E 

0.96 Background 

3 

0.27 

1.55 

H 

168 

F 

1.16 


1.62 


V 

200 

G 

1.56 

4 

0.26 

2.48 

H 

158 

H 

2.12 


1.58 


V 

178 

I 

2.47 

Center 

— 

— 

H 

200 






V 

200 


* Background density = 0.93; tribar density = 0.55 
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ERTS INTERLABORATORY SURVEY 
FIGURE 2 


^0' K. § E. 

12430 FILM' 

N-2 ; 

■ J 9.5 INCH ' 

(j BESSLER 

(^A IMPROVED BESSLER 10 JAN, 73 


SIOUX FALLS COLORADO 
FROM BESSLER N-2 



i SCENE + TARGET 
' SO-438 
P-1 70MM 






so -467 FILM 
N-2 
70MM 




^ 2430 film 
N-2 

9.5 INCH 


•^SO-467 FILM^-' 
N-2 

9.5 INCH 


SIOUX FALLS BESSLER 


§ E. 


KODAK - COLORADO 


GSFC - COLORADO 


^8 ^ 

2430 FILM 
> P-3 
9.5 INCH 


2430 FILM 
P-3 ^2' 

; 9.5 INCH 


2430 FILM 
> P-3 (6 

9.5 INCH 


2430 FILM 
■ — .V p_3 9 

9 . 5 INCH 

, I ■ 


2430' FILM 
> P-3 
9.5 INCH 



SO-467 FILM 
— P-3 (4 

9.5 INCH 


* BPE IS THE KODAK BEACON PRECISION ENLARGER. 



TABLE I 


ERTS PRINTERS 

TRIBAR RESOLUTION READINGS 


Values are in line pairs 
per mm for a target 
contrast of 2.4 •!. 


Print 

No. 

1 

Printing 

System 

EK P-3 from 9.5” 
EK N-2 

Print 

Polarity 

P 

2 

EK P-3 from 
70mm N-2 

P 

3 

EK 9.5” n- 2 
from 70mm P-1 

N 

4 

GSFC P-3 from 
9.5" N-2 

P 

5 

GSFC 9.5" N-2 
from 70mm P-1 

N 

6 

SF-Bessler P-3 
from 70mm N-2 

P 

7 

SF-Bessler 9.5" N-2 
from 70mm P-1 

N 

7A 

SF- Improved Bessler 
9,5" N-2 from 
70mm P-1 

N 

8 

SF P-3 from 9.5" 
SF-Bessler N-2 

P 

9 

SF-K§E P-3 
from 70mm N-2 

P 

10 

SF-K§E 9.5" N-2 
from 70mm P-1 

N 

N-2 

GSFC 70mm contact 
print from P-1 

N 

N-2 

tEK 70mm 2420 film 
contact print 
from P-1 

N 

N-2 

+ EK 70mm 2430 film 
contact print 
from P-1 

N 

P-1 

Original Test Target 
on Kodak SO- 43 8 
film 

P 


Tribar 



CORNERS 


Orientation 

Axiai 

1 

2 

3 

4 

H 

23 

21 

21 

22 

22 

V 

21 

21 

21 

22 

23 

H 

18 

9 

12 

10 

10 

V 

19 

12 

14 

13 

12 

H 

22 

23 

25 

25 

25 

V 

23 

23 

26 

26 

25 

H 

26 

21 

19 

22 

20 

V 

24 

19 

19 

11 

15 

H 

24 

19 

15 

17 

20 

V 

24 

15 

14 

11 

14 

H 

9 

8 

10 

8 

9 

V 

13 

8 

7 

7 

7 

H 

10 

16 

13 

10 

14 

V 

11 

10 

11 

10 

8 

H 

20 

18 

19 

20 

22 

'V 

22 

18 

20 

18 

21 

H 

7 

16 

10 

10 

11 

V 

11 

10 

9 

7 

8 

H 

7 

7 

7 

7 

7 

V 

11 

7 

7 

8 

7 

H 

10 

11 

13 

10 

14 

V 

17 

12 

14 

15 

12 


25 

11 

13 

14 

14 

*v 

24 

13 

15 

13 

IS 


25 

23 

23 

25 

25 

*v 

25 

23 

26 

26 

25 

*H 

42 

42 

42 

40 

37 

*V 

42 

40 

35 

40 

47 


60 

56 

56 

47 

47 

*v 

60 

56 

53 

60 

53 


* Resolution values are those that would be observed on a perfect 
9.5 inch enlargement made with no losses at 3.369X. 

+ 2420 is KODAK Aerographic Duplicating Film 2420 (ESTAR Base) 

2430 is KODAK Fine Grain Aerial Duplicating Film 2430 (ESTAR Base) 
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80 Ip/mm by contact printing and to 25 Ip/mm by optical printing, 
but in both cases this limit is about the same test chart. Apparently 
for this target contrast the losses due to the enlarger lens at 
25 Ip/mm are approximately equal to the loss caused by the Kodak 2420 
(or SO-467) film in contact printing at 80 Ip/mm. 

Both negatives made by GSFC on SO-467 film (5 and N-2) 
falloff in resolution at the corners. IVhile the drop in sharpness 
on the optical print (5) might be expected, the loss at the edges 
of the contact N-2 is surprising. Apparently improper web tension 
or roller alignment on the Kodak Colorado printer at GSFC is causing 
a slight separation between original and print film at the edges of 
the 70mm strand. Adjustment to loiter and more nearly equal tension 
on the supply and takeup strands of the P-1 should cure this problem. 
Examination of 5 of the 8 contact N-2 prints made by GSFC revealed 
low corner resolution (12 to 14 Ip/mm) on all, and one showed double 
imagery even on axis. Parallel alignment between the drum and pressure 
roller should remove any slippage or chatter. 

As a check on the potential quality of contact prints from 
a P-1 original, Kodak made 70mm N-2 prints using the Colorado printer 
on 2420 film (similar to SO-467 film) and 2430 film. Low contrast 
tribar resolution values from these prints are plotted on Figure 3 
near the data from the GSFC N-2. The print on 2420 film showed the 
equivalent of 24-25 Ip/mm uniformly at all 5 check points, while the 
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finer-grained 2430 film yielded about 40 Ip/mm. Since the spacecraft 
scanning system limits resolution on 9,._5 inch prints to a maximum of 
15 Ip/mm, it is not clear that use of 2430 film would give improved 
70mm N-2 prints. 

Even a small improvement in sharpness would be useful as 
the Kodak enlargement (2) made from the 70mm N-2 is poorer than the 
print (3) made directly from the P-1. Prints Cl) and (4) made by 
contact from enlarged N-2's are also better than print (2) . 

All prints made at Sioux Falls (7), (10), (8), (6), and 
(9) show a resolution of about 10 Ip/mm regardless of whether the 
P-1 or 70mm N-2 is used as a starting point. However, a later test 
(7A) made on 10 January 1973 after the Bessler enlarger had been 
modified, showed 21 Ip/mm, a great improvement over the first test. 
These changes included correct placement of the condensers and light 
source, removal of the glass negative carrier, and precise alignment 
of the enlarging lens and film planes. An enlarging lens of higher 
quality is on order and when installed should yield an output close 
to 25 Ip/mm as obtained at Kodak and GSFC. 

Modulation Transfer Function 

MTF is a more significant measurement than tribar resolution 
in that it gives information on image quality at all frequencies of 
interest to the system. In this test MTF was calculated for two 
orthogonal orientations on axis; these values were averaged to obtain 
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the curves shown in Figure 4. MTF test patterns were imaged at 
the corners but ivere not analyzed. 

Figure 4 reveals three groups o£ curves; 

P-1 and N-2 Original target and contact print 

1, 2 , 3, 4, 5 Enlargements made by Kodak and GSFC 

6, 7, 8, 9, 10 Enlargements made by Sioux Falls in 

first test 

The MTF of the two 70mm films exceeds 0.5 at all points, with the 
GSFC contact N-2 higher in MTF than the P-1 at all frequencies 
tested. This difference is caused by chemical edge enhancement 
in processing Kodak SO-467 film and probably disappears at frequencies 
slightly finer than those in Figure 4. 

The curves made at Sioux Falls predict the observed limiting 
resolution of 9 to 13 Ip/mm, while limiting resolution for the Kodak 
and GSFC prints at 18 to 25 Ip/mm falls beyond the finest frequency 
in Figure 4. However, extrapolation of MTF curves for these prints 
leads to about the same threshold MTF (0.1 to 0.15) for 2.4:1 contrast 
resolution that was observed on the Sioux Falls prints. 

Substantial improvement at Sioux Falls is shown by MTF 
curve 7A made after the Bessler enlarger was modified. This curve 
is now similar to those obtained at the other two laboratories. 
Adjustment of the Sioux Falls Bessler machine also removed a large 
difference (up to 0.3 in modulation) between the MTF curves measured 
qn axis but perpendicular to each other. This effect is another 
indication of the need for critical and positive alignment between 
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enlarger lens and film planes in ERTS printing. Orthogonal MTF 
curves measured on Kodak and GSFC prints were nearly identical, 
indicating proper alignment of lens and film. 

Tone Reproduction 

Print film characteristics curves exposed on each 
laboratory sensitometer and processed with the prints are shown 
in Figure 5. Here, the speed relationships are not correct but 
the relative gamma and curve shape are significant. Figure 6 
shows print-through negative gray scales made from the 9 center 
test areas of the P-1. The most uniform scale - the N-2 contact 
print - reproduces P-1 densities from 0.07 to 2.47 in a nearly 
linear manner covering densities from 0.12 to 2,40, All optical 
negatives show tone distortion, especially at low P-1 densities, 
with the Sioux Falls print (7) having 0.7 less density range 
than the better prints. However, by using the Transflo curve in 
Figure 5 it can be shown that prints from the Bessler (7) and 
K§E (10) enlargers at Sioux Falls would be similar if negative 
(7) had been printed using 0.45 log E more exposure. Both 
enlargers have considerably more flare than that shoim in the 
Kodak print (3) . 

In the second test at Sioux Falls, a much better optical 
print (7A) was produced. This curve has a density range equal to 
that produced by Kodak and GSFC and shows very linear tone reproduction, 
though not as good as on the contact-printed N-2. 
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Since the Kodak and GSFC negatives have about the same 
contrast in Figure 6, the enlarger at GSFC must have slightly more 
flare because the curve for SO-467 film in Figure 5 has higher 
gamma than the one for Kodak 2430 film. 

Figure 7 shows overall tone reproduction curves for 
positive prints made in this test. Prints (1), C4) , and (8) reflect 
the characteristics of previously enlarged negatives, while prints 
(2), C6) , and (9) are made from the GSFC contact N-2. Print (8) 
from the Sioux Falls Bessler shows the expected compressed tone 
scale, and prints (6) and (9) also exhibit the effects of flare in 
the Sioux Falls equipment. Non linearity in the Transflo processor 
curve for 2430 film in Figure 6 also contributes to tone distortion 
in the Sioux Falls prints. 

Of particular interest is the difference in contrast on 
Kodak prints (1) and (2). Print (1) has a gamma of 1.24 and was 
contact printed from a negative that was enlarged from the P-1. 

Print (2) is enlarged from the 70mm N-2 made by GSFC on SO-467 film; 
it has a gamma of 2.14. Since the printers and print film are identical 
for both prints, it is evident that the enlarger is "viewing" the N-2 
on SO-467 film at much higher gamma than the P-1 on SO-438 film. If 
the N-2 made by GSFC is to be a true copy of the P-1 it should appear 
to have the same contrast by either optical or contact printing. 

Further study of the requirements for MTF, granularity, and tone 
reproduction on the 70mm N-2 may be needed to optimize the usefulness 
of this record in all kinds of printers. Possibly a special 70mm 
N-2 of finer grain and lower gamma may be necessary for those users 

who will make enlargements from this record. 
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gMODUCBlLlTY OF THE 
OBIGMAL PAGE IS POOB 

Another aspect of tone reproduction is the uniformity 
of tone rendition in all parts of the frame. This characteristic 
was checked by comparing the density of a light (D = 0.28) and a 
dark (D = 1.56) area near each edge of the P-1 test frame with the 
density of identical areas in the central gray scale. For both 
density levels, differences in the density between axis and edge 
are plotted in Figure 8. On this plot some edge areas deviate 
up to +0.15 from the axial value, especially on prints (5), (7), 
and C9) • Print (7A) shows some improvement in this respect over 
the first print (7) made on the Bessler enlarger at Sioux Falls. 

Test areas at the edges and center of the original 
P-1 are uniform only to +0.03 density, and this pattern is revealed 
and ’amplified in subsequent prints. Note that edge 3 at density 
1.56 is high and remains that way on 5 of the 6 positive prints 
and is low on most negative prints. Also, at density 0.28 edge 1 
is slightly low on the P-1 as it is on half of the positive prints; 
it is high on 5 out of 6 negative prints . 

Absolute density values for the field areas are not 
shoi-m in Figure 8 but are important. For instance, the apparent 
uniformity of print (9) at density 0.28 is caused in part by place- 
ment of the image near the toe of the characteristic curve; densities 
both on and off axis are compressed to a uniform value. 

One point demonstrated by Figure 8 is the difficulty of 
precisely measuring apparent scene radiances by densitometry of a 
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photographic print. To the expected errors in densitometry, 
processing and system parameters must be added the uncertainty 
from nonuniform printing revealed in Figure 8. At low densities, 
this last factor can introduce errors of up to +50% in some 
prints . 

Geometric Distortion 

A measurement was made of the difference in magnification 
between each corner and the center of the frame. This ratio is 
plotted in Figure 9 for each enlargement and for the 70mm P-1 original 
and the N-2 made at GSFC. These data were obtained by measuring the 
length of the complete tribar array in each of the five positions. 

The length in each corner was then compared to that in the center 
to obtain the ratios plotted in Figure 9. 

All areas on most of the prints show magnification ratios 
within +0.005 of unity. The Bessler enlarger at Sioux Falls, print 
(7) , showed up to 1% distortion, but this was reduced later (7A) by 
proper alignment of lens and film. It is not clear why print C4) 
made on the Kodak Colorado printer at GSFC should show poorer 
geometric properties than print (5) from which it was made. Dis- 
tortion of prints made on the Colorado machine is usually +0.03% 
or less. Properly designed and adjusted optical or contact printers 
probably do not show a serious amount of distortion compared to 
that caused by other parts of the ERTS imaging system. 
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Picture Test 


The enlargements in Figure 10 are made from part of the 
Seattle test frame (-RBV No. 2) to illustrate the practical effect 
of the photographic and optical differences previously discussed. 

Ail are 5X enlargements from 9.5-inch prints except those labeled 
"GSF N-2" and "Original P-1" which are enlarged 16.8 times from 
the 70mm film. The six negative pictures at the top of Figure 10 
were made by laboratories in this survey directly from the 70mm 
P-1 scene. Positive prints on the lower half of the page are made 
from 70mra or 9,5-inch N-2’s and may be compared to the original 
P-1 image near the center of Figure 10. All scenes were enlarged 
onto KODAK Low Contrast Fine Grain Aerographic Duplicating Film 
(ESTAR Base) SO-355 which was then contact printed onto Kodabromide 
paper without dodging or other adjustment. 

Individual EBR scan lines are reproduced in the GSFC 
contact N-2 and in enlargements (1) , (3) , (4) , and (7A) . Prints 
from the first test at Sioux Falls are soft and low in contrast, 
but a dramatic improvement is seen in the second test (7A) . 

Careful comparison of prints (1) and ( 2 ) shows (1) to be sharper 
although much lower in contrast. 

Prints made directly from the P-1 original [(3), (5), and 
(7A)] show more detail than those made from the GSFC N-2 [(2), 

(6), and (9)]. This difference is more pronounced in these scenes 
taken half way to the edge of the frame than it would be on axis, 
as the 3.369X optical printer at GSFC shows significant loss in 

' '.f . 

resolution off axis. - ‘ 
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FIGURE 10 

ENLARGEMENTS FROM AREA IN SEATTLE 
TEST SCENE LOCATED HALF WAY TO 
EDGE OF FRAME. P-1 AND N-2 
ENLARGED 16. 8X; ALL 9.5 INCH 
PRINTS ENLARGED 5X. CONTRAST 
AND INTENSITY REPRODUCTION IS 
UNIFORM FOR ALL PRINTS. 
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Processing .o£ EBR Eilm 


To insure proper radiometry and tone reproduction, NASA 
is striving for very low variability in the primary film record 
produced by the Electron Beam Recorder. This device exposes 
Eastman Electron Recording Film (ESTAR Base) SO-438 for subsequent 
treatment in the Kodak Versamat Processor Model 11. Kodak MX-641 
Chemicals, diluted 1:1 are used in this processor to obtain the 
desired sensitometry in a reasonable development time. 

The purpose of this work was to measure the variability 

of SO-438 film and processing in order to determine realistic 

/ 

operating tolerances for this recording 'system. Twelve rolls 
C70mm X 46 meters (ISO feet)) of SO-438 film were obtained from 
stock similar to that used to fill orders for NASA-GSFC. Tests 
were made for film uniformity along and across the factory coated 
roll, for density variability during processing of 365 meters of 
film in 13 days, for densitometer variability, and for the effect 
of latent image keeping. Additional runs were made to learn the 
effect of changes in film travel speed and in developer temperature. 

Figures 11 and 12 show that a change in development time 
(film travel speed) moves the D-log E curve very little while 
variations of 3®C in developer temperature have a significant 
effect. The dashed curve from the GSFC process is well matched 


3-25 

REPRODUCIBILITY Of Tlf 
ORIGINAL PAGE IB f OOR 

























Emul. No. Eastman Kodak Company Process Date 











by our run made under the same process settings. Exposure time 
is 8 seconds on the Kodak lb sensitoraeter compared to 5 seconds 
on the GSFC Herrnfeld sensitometer. 

Variability in the combination of SO-438 film and 
Kodak lb sensitometer was measured by exposing two gray scales 
on strips from the head end of 11 rolls of film and similar 
scales at the middle and tail end of one 70mm roll. All strips 
were processed at one time and densities read on the Eastman 
Electronic Densitometer Model 31A using a 3mm aperture and a 
Kodak Status A blue filter. A density near 1.0 appears most 
sensitive to changes in film and processing and was selected 
> for a statistical^ measure of film-sensitometer variability. 

The one sigma variation in density was ±0.03 along the roll and 
±0.05 across the 11 rolls. 

A similar one sigma value of +0.006 was determined for 
the densitometer by reading the same gray scale 11 times in 10 days. 
Further tests revealed that sensitometry is not changed by processing 
gray scales with either the heavy or light exposure end first through 
the Kodak Versamat machine. 

Extensive testing is required to properly study the 
overall variation in process control strips. Our tests were 
limited to processing 365 meters of 70mm film at two replenisher 
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rates over a period of 13 days. Each roll of SO-438 film was flashed 
on a precision printer to a density of about 0,85 and was accompanied 
through the process by gray scales at the head and tail of the roll. 

All gray scale strips were cut from a single roll of film, randomized, 
exposed on the Kodak lb sensitometer, and frozen prior to use. 

Densities from four gray scale steps processed with the 
first 244 meters of film are shown in Figure 13. A developer replenish- 
ment rate of 70 mls/min. was used for all but the final run when no 
replenisher was used. Under replenishment is indicated in Figure 13 
by a small loss in density with increasing footage Cespeciall'y for 
Step 12, D = 0.95), but this effect is more apparent in Figure 14 
which shows the loss in density on the flashed film. 

The final three rolls of film were processed with a 
developer replenisher rate of 100 mls/min. and produced the nearly 
constant densities shown in Figure 15. Although these data are 
very limited evidence on which to base a replenisher rate or to 
determine process control limits, it does appear that 100 mls/min. 
is a useful replenisher rate. Statistical analysis of the density 
variation for Step 12 in both replenisher runs yields a one sigma 
value of ±0.02 after removal of the overall density loss at 
70 mls/min. 
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The preceding variability factors are summarized in 
Table II where it appears the contribution from film plus sensitometer 
is 3 times greater than the overall variance. However, the process 
control value of ±0.02 will increase as the sample size increases, 
and may approach the ±0.05 for Across Roll variability as the number 
a gray scales becomes very large. An overall one sigma limit of 
±0.04 at density 1.0 seems reasonable for a series of control strips 
cut from one roll. This value agrees fairly well with experience 
on the process at GSFC. 

Table II also describes the 0.10 loss in density (at 
D = 1.0) caused by latent image keeping for 1 to 2 days at 23*“C. 

In this test three gray scales were exposed for each condition on 
randomized strips of SO-438 film using the Kodak Model 60 Sensitometer. 
Strips were stored at either -18” or 23 ”C for 6 to 48 hours after 
exposure, then were all processed together in the Kodak Versamat 
processor at 30“C and 4.2 meters/minute. 

Densities from the 3 strips were averaged for each test 
condition and are plotted in Figure 16 for 4 of the gray scale steps . 
Even at -18°C some of the image is lost 8 hours after -exposure, but 
the effect is 3 times greater at 23°C. Since latent images losses 
at room temperature seem to level out after 24 hours, it is suggested 
that control strips be kept at 20°C for 1 or 2 days after exposure 
and prior to freezing to allow this aging effect to occur. 
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Table II 


Variability Tests on Kodak 
SO-438 Film 


+1 Sigma ^ 
at Density = 1.0 


Kodak lb Sensitometer + SO-438 Film - Along Roll 0.03 

- Across Roll 0.05 

Kodak 31A Densitometer 0.006 

Head First or Tail First on Kodak Versamat Processor 0.00 

Overall Process Control 0.02 

18 samples 

365 meters (1200 feet) 

lb control strips cut from single roll 


Effect of latent image keeping 
1 to 2 days at 23°C (73'’F) 


Density loss 
= 0.10 
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Measurement of Distortion on the Colorado Printer 


As an aid in locating sources of geometric distortion 
in ERTS photographs, we evaluated the distortion caused by printing 
an original SO-438 film onto ‘KODAK Aerial Duplicating Film (ESTAR 
Base) SO-467 using the GSFC Colorado printer. Distortion is 
determined by measuring the moire pattern formed when an original 
and the print are compared to a glass plate master for a repetitive 
pattern image. 

A half tone screen of 40 lines/ram was carefully printed 
onto 70mm SO-438 film in five 70mm square areas spaced at equal 
intervals in a roll of 36.5 meters. After tests run in Rochester 
to verify the quality, of this original film pattern, the roll was 
printed onto SO-467 film using the Kodak Colorado printer at the 
ERTS Photographic Laboratory. Both the original SO-468 film and 
the SO-467 print film are superimposed on a second glass master 
having a line frequency that is slightly different from that on 
the original glass screen. The line patterns on the glass master 
and the. film image interact to produce a moire pattern that is 
measured for frequency and uniformity. Comparison of the patterns 
made by the original film and the print film yields a measure of 
the distortion caused by exposing and processing the print film. 
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The results of this test are summarized below where 
Test Area #1 was printed first on the roll. All film was on 
standard 5.4 cm diameter "A" cores. 


Distortion Expressed as Percent Change in Size 


Test Area 

Length 

Width 

L Diag. 

R Diag. 

1 

-0.028 

+0.017 

0.014 

-0.072 

2 

-0.037 

+0.017 

0.007 

-0.017 

3 

-0.035 

+0.012 

0.013 

-0.034 

4 

-0.031 

+0.016 

0.011 

-0.021 

5 

-0.031 

+0.015 

0.009 

-0.024 

The orientation of 

the above four 

directions 

is depicted 


by the following diagram. 


Left Diagonal 



Right Diagonal 
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The Colorado Printer reduces the length o£ the frame 
while slightly increasing the width. The length reduction is 
caused by the wrapping the original over the duplicating film 
which in turn is wrapped over a drum. For every revolution of 
the drum, slightly less duplicating film than original material 
will pass the printing aperture. 

The difference in diagonal distortion values indicates 
that square frames take on a parallelogram shape. This change is 
caused by rollers that are not in perfect alignment with the film. 

While the negative values for length distortion could 
be decreased by increasing tension in the original strand, this 
would tend to accentuate the diagonal distortion differences. 

It is concluded that the best tension balance for 
distortion occurs at or near the recommended tension settings for 
the film combinations tested. The tensions for this test were 
measured and appear below: 


FILM TENSION ON KODAK 
COLORADO PRINTER 


Supply Spindles 

Tension Setting 
45 

Take-Up Spindles 
Tension Setting 
65 


Tension Range 

2.3 - 3.8 kgms 
(5.12 - 8.35 lb.) 

Tension Range 

0.4 - 1.2 kgms 
(1.62 - 2.68 lb.) 
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The variation in tension is caused by changes in spool 
diameters as the material passes from the supply to the take-up 
spindles. This variation does not significantly affect the 
distortion values from the .test film materials. 

Filter Curves 

During our work on the Colorado Printer, personnel at the 
NDPF requested transmission curves for the filters in this machine. 

These data are given in Figure 17. 

Microdensitometer Service 

Early in our association with the ERTS program, Mr. A. Shulman 
requested that we read on a Kodak microdensitometer a number of test 
patterns generated in the ERTS printing cycles. This request stemmed 
from the need to improve on the speed of such service received when 
previous material had been sent to a laboratory at Los Alamos, N. M. 

Data were needed on granularity, modulation transfer function, and 
edge sharpness for several printing stages. Multiple film samples 
for each stage were exposed and measured to increase confidence in 
the data. 

On 16 June J. Polger of the General Electric Co. staff at 
GSFC delivered to Kodak in Rochester processed film samples containing 
uniform gray patches for granularity measurement and sine wave images 
for determination of MTF. The sequence of laboratory operations used 
to generate the MTF test material is outlined in Table III. 
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TABLE III 

LABORATORY OPERATIONS FOR GENERATION OF MTF TEST MATERIAL 


2— GEN, 


RD 

3~ GEN. 


TH 


GEN. 



H 


LETTERS A TO H DESIGNATE THE PRINTING STAGES DURING 
microdensitometry OF THE SAMPLES AT KODAK. 
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Evaluation of the MTF for items A and C compares the ' 
image quality from the LogE Mark III and Kodak Colorado printers, 
while item E shows the frequency response after the full four 
stages of duplication. Film H is a similar multi-stage test but 
without the contribution from the SO-438 EBR recording film. 

On three samples at each stage, sine wave images were 
evaluated at frequencies of 1.5, 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36 and 
42 cycles/mm. A slit width of 2 x 275 micrometers was used in 
scanning the film which had been given standard processing in 
the NDPF machines. 

The MTF results shown in Figures 18, 19 and 20 were 
delivered to Mr. Polger on 20 June 1972. These data are averages 
of three determinations at each printing stage. Although lines 
connect each data point, a smooth curve through the points might 
be equally valid, since the 1-sigma tolerance on any one of these 
points is ±0.10 for the SO-438 film (B) and +0.03 for all other 
stages. 

Figure 18 shows that frequencies to 42 cycles/mm are 
transferred slightly better via the Kodak Colorado printer (A) 
than through the LogE Mark III printer (C) . Also, there might be 
some enhancement of frequencies near 30 cycles/mm by reproduction 
on SO-438 film. 
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Figure 19 presents the MTF obtained in the usual 
duplication cycle at the NDPF. Modulation averages 0.9 over 
all frequencies and printing stages, but may be dropping in 
the 4— generation (E) at the highest frequencies. Again, 
same enhancement is found at 30 cycles/mm. 

Only SO-467 print film stages are shown in Figure 20. 
These MTF curves are very similar to those in Figure 19 that 
include SO-438 film. However, the loss in modulation at 36 and 
42' cycles/mm is more severe on Figure 20 where the SO-438 film 
is omitted. 

Granularity 

NASA furnished eight to twelve film samples with 
uniform densities ranging from 0.09 to 2.50 for measurement of 
the granularity produced at each stage of printing. These films 
were read on a Kodak microdensitometer using apertures of 12.7 
and 24. micrometers. A circular trace of 6mm diameter yields an 
analog RMS reading on the output meter. Single samples at each 
density were read and are plotted in Figures 21 and 22 after 
substraction of the instrument RMS value when no sample is in 
the beam. 
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As expected, granularity is about twice as large when 

measured with the smaller aperture, and increases slightly at 

higher densities. Note that the granularity is the same for 

third and fourth generation prints measured with an aperture- of 

12.7 micrometers. This effect is absent in Figure 22 and is 

T*d. 

caused by production of a grain pattern that in the 3 — generation 
print is about 12 but less than 24 micrometers in size. IVhen 
measured with the larger aperture, granularity continues to 
increase for each printing stage but differences in grain between 
stages are less pronounced. Grain for the second generation bulk 
prints is slightly less than for the edited second generation 
prints, probably because of differences in specularity and contact 
between the two printers. 

Edge Patterns 

High contrast edges arranged in an L pattern were read 
but not analyzed by Kodak. Sixty four traces were made on the 
Kodak microdensitometer using a slit of 2 x 275 micrometers. 

These traces showed some chemical edge effects, especially on the 
SO-438 film. Analysis of the chart traces was to be done by 
engineers at the NDPF. 
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Sensitometry and Edge Sharpness of Color Films 

On several occasions we discussed with NDPF personnel 
the reproduction of ERTS pictures on color materials. While 
neither of the ERTS sensors produce a color rendition that shows 
the scene as it would appear to the eye, it is reasonable to 
strive for linear tone reproduction in the record for each wave- 
length band. Furthermore, the gamma and shape of each color 
record should be the same unless agreement is reached on a 
desirable deviation from matched records. 

An area of concern in obtaining proper sensitometry 
with color films is the correct matching of densitometer filters 
and dye spectral densities. Engineers at the NDPF have noted low 
blue and high red gamma on prints from KODAK Aerocolor Negative 
Film 2445 (ESTAR Base) . This condition can arise if matched 
gammas are obtained on 2445 film by process adjustments and the 
gray scale is read using Status AA filters. Note in Figure 23 
that densitometry through Status AA filters yields higher blue 
and lower red gammas than are found if Status MM filters are 
used. 

N 

The reason for this difference is shown in Figures 24 
and 25 in which the pass bands of the densitometer filters can be 
compared to the spectral dye densities of 2445 film. The Status AA 
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I BBBBBBBBBaaBBI «■ BBBBBBaBBflBBPB BBBBBBBBBB PBB IBBBBP 1 1 1 RRBBRBRBB BBBBBBBBBB PBaBBaBaBB PPP' BBBBBBt BBBBBBBBB IBBBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBB BBBBBBBBPB PBBBBBBi IB I PBBB IBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBPBBBBBBBBBBBBRBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBBIBBPBBBPBBaBBBBBBBBBBBBBBBBPaBBBPBBBBlIBBBBBBBBBBBBPBBBBRBBBBBBBBBflBBBB iBBBBBBI BBBBBBBBB aBBBBBPBPBBBBBBBBBBBBPPBBPBBBB BBBBBBBBBP BBBBBBBl B I BBBBJBBBBB BBBBBBBBBB BMBBBBBBBBBPPPPBBPBB BBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBBI BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBf BBMBBBB 1 BBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBB iBRBBBRI BBBBBBBBB IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI p.| BBBBBBBBBB BBJUHy|BB|Uyyy|B|yyUU|BaaBaBaBBaBBflBaflBBBB^ 
bIbBBBBBBBBBBI BBBbEb BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBI.BB'BBBBliBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBRBBBBBBB BBB INBBBBBI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI BDBBBBBBBBBBBB^^^^^^^^^^^VRnmfTS^KB^KBBBB 
— ^BBBRBBBBaaBlBiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBNBB IBBBB IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Ji IBBBBBI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI Bt BBBBBBBBBB I t£^»iTiWBBBB 

BBBBBBBBB BBBK BBRBBBaRBBBBBBBRBRBBBBBBBRBB IBB IBBBBt'BBBBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI B iBBBBBI BBBBBBBBBaBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBaL BBBBBBBBBBPJ— BBMBBBBBBBBBMMTBTyiSaMCMaaBBB 

■ BBBBBBBBBBBBBI BBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBJBfBBBBB I IBBBRBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBTB BBBBBBI BaBaaaBBaaBaaBBaBaBaBBaBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaaBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBaaaBB 
— ^BBBBBPBaaBBlBBPRaaPaBBaBBBBBBBBBBBBBBaaiBPBPBBBBPiaaRBBPBBPPBBBRPBBBBBBBBBPBBBBBfirBBPBBBIBBPPBPPBPBPPBBBBBBBPBPPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPBBBBBBBBIBIBBBnPBBBBBflaaMHUyyyUUUHyyyUUyyyyyuywaHaiMlIBBBBN 

BBPP PBBP PBBBPBiaaaaaPBBBBBBBBBBBBBBBBBPt BBBBaBBBa •BaBBBPBBPBaaPRPBBPBPBBBBBBBBPB II 4 BBPBBPI MBPBPPPPPBBPPBBBPBBPBBPBPBBBBBBBBPBBBBBBBBBBPBBPBBBMBBBBB IB lBPBUPBBBBB^^^^^^^^^^^^HgfVffn^HV>fSBMPN 

■ aPBBPlMiHPBBPaa IBBaaRBBBBBBBBPBBBBBBBBBaiiaaBPBPBBB iRaaBBBBBPPBBPBBBPPPNPPMPPBPPRB IPPPaMPBI MNBNBBPPPIIBPBBapppppppppPBaBBPBBBPBBBBBPBPBPPBBBPBBBBPPPP IP IPPPI AEpPPP 

bK^VSpBBBPB IBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBa'lBBaBaaBBa IBBBBBaBBaBBBBBBBBBBPPBPflflBBBBB BBBBBBBBI BBBBBBBBPiniBaBBBPBBBBaBaBBBBBPBBBBBBBBBPBBBBPBBBBBBBBPBBR IP IPPPI PBPPPPlMBi^Wi^fc^^a^MI^EgXP f 1 ' I WiLMliBBBB 

PBBBBB.IBPBBPPBPPPBPBBBPPBPPPPPP IBBBBBBBB P11PPPPBPBB PBBPPPPBBB BBPBBPBPPP B 1 BBPPBPPBI BBBBBBBBBIiaBaBaBBBBBBBPaBBBBBBPBBPPPPPBPBpBBpBBBPBPBBBBBPlIP IPPPI PBBPPBPPPPPBBPP RPBRPBPPBPBPPPBPPPPB RBBBPPPBPB 

Paa iiii iUrtli PBBP BB IPPPPPPBBPPPPBPBPPBPPPPRPiaBBBPaBBPlIBPPiMaMiaMMiPPBPBPPPPPBPaPPPr a IPPPBPBI BPPPPBPBPIlBBBPPBBBPPBBaBPBBBBBPPBBPBBBBBBBBBPBBPPBMBPPRPPliP IPPPI PBBPBPPPBPPPBPBBBaaPaPPBBPPPPPPMPPiaPPBPPPB — 
PBaaBPPPMPPBNPia-IPPPPaPRPPBPPBBBPPBPPPPRIPaBBRBaPBPlBPP«B!V99nPPBPBPPBPPPPPPBP< iPIPPPPPaiMPPPPBBPPilBBBBBBBBBBBRBBPBBBaBPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBBI P IBPPI BBBBBPPPPBPBBPPBPBPPBPPBPPPPPPPPPPIPPPBPPPM 
PRBaBPPPPPaBPPIPlIPPPPPPBPPPPBRBRBBBPPPPPtBPBPRBBPBMIBlPlCinBlBll^lKPPPPPPPBPPPBPPP IB PPPBBPBI BBBPBBPBRrBBBBBBBBBBPPBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPPBBRBBl p.iapBBIBBBPBBPPPPPBPPNPPPPPPPBPPPPPPPPPPIPPPBPPPB 

PBBBBPPPPBPBBP IPPPUyUyyUUUtMPMWPPPMMPPPPriPPI PHBBBRPBBl^M^pSSMiMPPflPBBBBBBBBPPPB ILaaPBBBBt aaaaBaaaPI aaaaaaaaBaaBBaBBBBaBiaBBBBBBBBaBBBBBBBBaPBBBIBaifll aaaBIBBBBBBBBPBBBPPBPPPPPPBBPBPPBPPPPPiaBPaaPPB . 

PBPPBPBPPP PBBP iPp9"fVinEaBaaBBaBPPPPP laat BRaaBBaa iRaaBPBapaaBBPPPPRPPPPPPPPPPiaPBPPaaPRi aappaaBapi BBBBBBBBBBBPBBPRaBaBaaaBBBBBBBBBBBBBBBBaaaaaRaaaRi aapp iRapBapaaapRBPPHPPPpappBPPPPPPPBBPipppaBPPaBHl 
BBBBBBBBBB BBBB IBaS^f ■ IISKmbBBBBBBBBBBB BBBr tBBBBBBMB IB IBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBf BBBBBMBBMt BBBBBBBBBLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBaaaBBaBIt BBBB SBBBa BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBI BBBBBBBBBB I 

BHPaBpappRpapB ippKULSlSUpiaBRapppRPPPPBapa laRpaaapp iPi^aRaapaapaappBPPPPpaapppppi.pnaapaaapi appapaappaaaaaaaaaBaaRaapaaappapaBBaaaBaaaaBaaappRaaaaHaaaf ippaaiiRaBaaaaapppBPPHpppppppBPPBPPPPMaaNPBPPPPpaMRl 
BpaaBBapaB ppaa ippapppppBPfeaaPRPapppppppi appiPRaaaaap.iai aRPMPPBaMPPappBaaaaaaaapa la laapaapat apaBpaaBBaaaaaaaaaRaaBaaaaaaapaaaaRaaaBaaaaBaBaaaRaBBPRaaa.iRiapaaBpppRpapppBBppNpapppppBPPPPPPPaaaiPPPaappaaRl 
aBBBaaaaaB Baaa>iBnaaaaaBBPBaaaBaaaPBaappi apRaaBaaaaaaiiaa laaaapaaaaaaaaBaaapaaaaaa la Baaaaaaai aaaaBaaaaaaBaBRaRaiBRBRRaaaaaBaa 8 aBBaBBaPBPBBPPRBBaaaaBaaa:iB iBPapaaaaBBaaPBBBBBBBaaBaBBBPPBBPaaaaBBapppaBPaaB| 
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laSii 


aiiaaai 

iiiiiiaiiiiiiaiBBilaia 

ippppppaRappppi pai PPM 
ippppppaapppaap ipi laa 
ippppBaaaapRBapiPRipp 

BPBB8P 1PP IMP 

BBBaaai laaraa 


DENSITY 


BBBBapaRppi BM^PpaaBPBaRaaMiiBPBBBB ^BBBBBaaaBPBBaBBBp « apaaaapaaaaa iMppRBPPPPiPBBRPBMBMPBPPPPPaaPRPBapppaRaMMaB 


BBaaaaBBPBBBPpaBBPapppaapaB 
aappRMMPRBPPRMRPMRPPRRMBPMM 
PRMMBMBRBMMMMRf MMPMPPMMBPMP 

fJBBPPPBBPl 

IPtPMPMMPI 

aaaaflBBaBBBBBirBB/lBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBBI 


MBMBMMMRPMMMR ffPMMPMMMMPBMMI 


liiilli 

iBaBBBBBBliaaiiBBMRRBnBRMMPBraMMBRMMBBBMBi 

laPBaaBBBBapaBBBBBMPtPMMBMMMRMRMMM'lBMMMMPMMMPPRMMM 
■aPaaBBBBBB BBBBBBBRaiBBBBBBBaaaBBBRBMBMBPBBMaBBMBM 
laBaaaBBBBBPBaBBBBBBt BRPBPPaPMMRMI P IPPPPP PMMMMBMMM 
iPBaaPBBBBBPaBBBBBBBRaaraBaaMPHPMtPPRaBaPPMMMMBMMM 
B pmBBBPPPBPaaBBBBP 


RPBMMKPBMMPMM 
BBaBBI MBBBBaB 
BBaaBRPaBBRPB 
BMMRPPPBBMRPP 
■MMBPMIBMBPPM 
■MMMPMIBPPMMM 
BBMBBa IBMBRBB 
RMMPMPilHPPPMM 
BMPMPPIRPMBMB 
RMMMMMRBMMRMP 
RPMPMMPiMPRMM 


RMPMMMMIIMMRMP 
HMPMMMMIMMHMP 
RMMMMMPIMPHMM 
BMMBMBBRMBBMM 
RMMPMMRRRMRMM 
RMMMPMMB IPPPP 
BMMBMBMBIIMBMM 


MMP.'PMaappr^PMIPBRPMMPM RMMaat 
MMBRaPaRPnBaMMI.MPPaMMMMPPMMRI 
MMMMPPP;:4aPBPPIiMPMPMMMaPPRaPI 

BBB IB 


imm BaBBBaPBBHBBHVPB BlVHPBPBPBV«»Ji «»»»« 

:aa iPMRRaRRPR.fPBaRBaRRRRRBpppaapRaapapaaaRaapBa 
;PM tMMMMMMMRMUMPMMPRMPPMRMPPPPMPPaaiaPaaPRPMPaP 
aaitaRMMMMMMMMMMMRMMMRRMRMMMMMMMRMMPMRMMMBPMEMP 
nRnaRMRMMMRMMMMMMMMMRaMRMMRMMMMMMMPMPPMXaMMMMB 

. . at BBBBBBaBaBBaBBBBBBBBBBBaBaBaBaaaaaaaBBBBMMit 

aBaaBBaBpBMBPBaBBBaBBBpaappapBaaaBRBaBBaBaaBaapBPPBpaBBPBPPaaaapaaaBaaaaa 
MMMaaaMRPaPMPIPBPPapaMMPMMaPPPPMMPMMMPPPPMMMPMMRMMBaPMPMPaPMMPPRaaaaaMMMM 
MMPMMPaRPaPPPl.BaMPPPPMMMPMMPBPRMMMMMRPMBPaMMMMMRMMRMPPPMPPMaMaaMaaaaaMMaP 
MMMMMPPRaaPBPriPMRRMPaMaMMMMPRaRMMMMRMMMIMBMPPPMRPMPMPMMPPPMPPPaMaPMRaaaaP 
aaBPMaaapaaPM iBBBPaaMMpaaaappaRaapaaMBa laaaapapiMaBaaBMBBPBBBaaaBaaaaaaaB 

— taappiPPPPPPPRPRBPPPapRpaaap 


MMMMMMMRaPaPPRPPMPRMMPMPMMR MB taaRPMMRMliPaP 
PPBMMBMRaMMPI MMMMPMPMMMaMMMRRP faaPPRPPPMRPf 

MMPPPMMRMPRMr MMMMPMMPMPMMRMHI 

MPMMPMRaMPMMnPMMMMMRMMMaPPR I 


PMMMMMPaRaaiaPBaMPMMMI 

MMMMMMMRRMBI RPMPMRMMMMMl 
MMMBMMBBaPBI tMPPBBBaBBMPl 
PMMPMBPBaPRilMRaMPRBMMMMPMMM 
PMMMMBMRaMMiaPPPRMMPMMPMPMM 




MRaaMRSBpSSSI 

BBBMBBaBBBBMr 

MPBaRpaapppRi 

BHBBPPBMMHRMr 

BRBBPaRMMI 

BBBRBPaaMI 


llllflntr 

\«ii 

«** 

MKMRPMPPn RMI 

BBBBapaaaB aar 
BBBaaaaaPBBBL 

£::5s:»b::bs 


I BBBBaal 
bbbbbbI 




MMMMPBBBBBI PaPMaPRMBPPI 

aMaBRaPBBR'iPBBaMaBBBBMBBBBB 

MMPMaPBaaa 


MaaaBBBBapaPBBPPPPRPi aBiaBaaaaBacaBBBBBaRBBBPBBBaBBBBaaBBi aiap 
aPBaaBaBBBRBaBBaBBPBiBBa.IPaaMBBraaBPMaMBBaaaMRBMPRMBMPMRBf MBMP 

]8BBBB::iSS»S5BfiB";^8SSBBS:BBSS8Sfi8aBB8&BB8»»BBfi8a8B8biiR 

BBBBBBBBI 'BBBBB '< 8 P*' CBBBRBBPRBBaBaBBBBB PPPPPPBR IB PBBBMPBBBB PI BBBBBBI 

MBBRBBBPBaRBB 8 a>..P BBBBBBBBB BBBBBBaBBBBBBBBBBB IB BBBBBBaBBB BriBBBBBBBa BaBaaBMPP 


aMMMPBaPBlBBBBaBBiBBBBBBBBBBBBBa 


MPPPPMRMBBaiaBBraaBBPBBRRBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBB 1 BBBBBBBBBB iBBBPaaBBB BBBBBBBBB 

■ ■■■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ W W W Va ■■■■■■■■■ 


MMBMMBBBBBBVBBB'iBBaaBRBBBBB BBaaaiBBBBaaBBBBBBBI BBBBBBBBBB IBBBBBBBI 

MMBMBBB BBaRB«'«B:«aB BBBBBBBBBBaBBaBBBBBB BBBBBBBBBR BBBBBBBBB! BBBBBaaaaB BBBBBBBBB 

MaRRMaflBBBaaBBaaaBBaaBBBBBBaaBaBBBBBaaaBaBBBBBB IBBBBBBBB' bbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

aPRMaMMBBBaRaRBBaaaBBRBBPPPPPPBBBBBBBBBBBBBaaBBI'aBBPBBPBlMPRPRBBBaaBBBBBBPBBBBBBBBIBBBBflBBPaBRRBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa IB 'BBl 
MMRMMMMBaaBRBBBBBBBBaBBBRBBBBaaBBBBBBBaBBBBBBBBRaBBBBBBr.BBBBBBBPBaaBBBBBBBBBBBBBBB IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBRBBBBaaaaBBRi'BI BP1 


iRBPMBMMPaMRMBaaaMMRPaaMR 


BBaa MBBMB 

PMMRMMMMR 

BMPBMMBPB 

BBBBMMRMPBPR 

BBBaBBBaBBBB 

MRaMaaBBaaaBRBMaaBaBBMPBMMBPPBPBPPPMBBMPPP 

BRaMaMBRRMMMBaMaRMaMMMMMMRBMBPBMBMMMBPMMMM 

MPRBMRMaaaRRBaMaMMRRaMPMPBMPMPPBPBPRPMMBMMMMR 
MPMiMMBMMMMRBBBMBaMRBMRMMMMMMRBBMBPMPMPBPMMMR 

BBB IBBaBMaBBBBBaBBBRBBBBBBBaMBaBMBBMBMaBBBBBB 

a JBBBaaRBMMMMPRPPP PPM IMBMMPaaMRBaBBaPBBaBBMPMMRRPPPBPMMMMBBMPMB 

;88S888B88888888B aB8H8&8a886B!8a88888888BB8S8BS888SB88aB88B8aa 

PBMBBBBBlIBaBaBaiBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBI MBMMMBaBliaaaBaaaaBBBBMBBBBBBBBBBBBBB BBBBB 
BMBRRBBBBBBRMBRRBaRBRBBMRBBBBPBBBRBBBBBBBBBRR 
BPBBRBRMBBBRI BRaaaMBMPRBMBBMBBBMBRMBBMBBBBMMR 
BMBBiaaBBBflPI BaaBBMaMBBPBMMBMBBBBBBBBMBBBMBBa 
BBBB IBBBBBBBB BBBBaaBBaBBMBBMBBBBBBBBBBBBBMBBB 
BMBBiiaBBBBBBBBBaBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBI BBBBB 


iBMBBRMPMMBBBRPiia. IPPPI MMRPRPPMRPBMPBMBBRPBMPMPMMBMMMRMRBMPaMMRPaB 
iBBPPBRBMPBMMPBt Ml IPPPI PMBBMMMMRMBRBHMMMMMRPRMRMMMMRMMMIMPMRMMPRBP 
IBPMBBPMBPRMPPPIPl MBMIBPPPMMMMMMBPPHMMRPMMPBNBMMPPPPMPIMPPRMPPBBB 

'BSRBBBPapSBBRPBljl BBBB IPBBBRPPPBPMmSmMBMRMMPPPMPpBpPBMRRBmSmMMhSp 

8SS8888SSS88B88ii88SB8ijSS888SS8S888SS88SBS8B8S888888B8SB8S8BB&B88 

IMMMRBPPMMRMMRPBI iMIMMRMPPMMMHMMMRMPBBBBBPBPBaBMPPPMMMMBRBPMBPBBBB 
IBBBBBBBBBIIBBMBBI B IBBlIBBBaaBBBBaBHB BBBBBBBBPB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB 
laPPBPPRPBBBBPBBBPI IRBBRRP BPPBBBBBRB BBBaBBBBBBBBRBRRRRBR BBBBPRBBaa 
tMPPRPPPMPRMRMMMMIt MMBPPPaHMMPPMMRBaBBBRRBRBBBRBRPRRRRIPPaPRBBBBB 

na!8ss8S!a8ssss:tK:ssrs88::88::::;::s:::::8s:8s::ss:;:::8:::8a8 

IBB BBBBBBBBBB BBB^IBBBBKBMMBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBSBBBBBBBBBBBBBBBB 

IRBPPPMPBMPPPRPMOMIRPRRMRPPBBBBBBBBBBBBBPIBPaBRRaBBBBBBBBBBBBBa 

ii^:s;:3S33:3»S3:i 3 »33 

PPPBPPPPPBBPaPPPPI B| IBPP IPMPPMMPBMBBPRPBBPPlIRRBPPaMBBBlMRRPPBaBBB 
MMMPPPPMBRPPPPRNRBII PMPr MPRRBBBRBBBBBPBBBPBPPBPPaPPBaiaBBBBBBBBP 
MRPHPRPPPRPMPBRBPMItRBBl PRBBBBBBBBBPBBBBBBIBPBaaaBBBBBBBBBBBBBPP 
MPMBMRBPBRBPBBRBBB IB IBBI PRBBBBBBBBBBBBRBBBBBPBBBaBPBBIBBBBPPaPMP 
MPBRPPPMPBPPRBRPBH 1 b IMP* MPBBBBBBBRRBBRBBBBBBBBBiBRBBaiRPRBPBaPMR 
PPPBPPPPPBPPBPBBBBI ‘a tBBBPBBPBBBBBaBPBBBBBBBBBBBPBBMPBiaPBBBBMPPP 

iaBBBBBBaBBBBiiainiiiiaiaBBaaiini 

PMPRPPMMMRPPPMPMMRM I) HMMPMMPMMMPBBflBBBBBBaRBRRBMBBaBBaPBBBBBBaBR 

BBMR PPPPPRMPPBPMPMMiU RPR rMMMMBMRMBPPBRPBMMBB 88888888818888888888 
MMMRRMPPPRRMMPHMMMPrP tRMRRRRPPPPBPaBBPBaMBBPBBBBMBPPBBBBBBBBBBaB 
MBPMPMBMRRMMMMMPMMPl PPMMM IRPPPPBBPaBBBBPPMBPRBBBPBRRBBaBBBBBBBBB 
BBaaPMMMPRMMPMBMaMMRnMMPltPPMBPaBPRPBBBBPBaPBBPBBPPPBiaBBBBBBBBa 
BBBBBBaBBBBMMBBBBBBB Ife BMPI MPBBBBBB BBBBPBBBBBBBBBBBBBBI BBBBaBBBBB 
BBBB BBBB PRBBMBRMPBRP B IRPaPMPMPBMMBPBMMPMMPaRMPMPPMMBIBBBaBBBPaR 
BPBBBBBBRIPPMBaBBBPRI M. MPM.iPPPPBMMBPBMMBPMaaRPPPPPRPPBBRBBBBBBBB 
BBBBBBBaPIBBPBBMBBBPt Bt PPMI MMMBBMP BPPaMMMBRM BMMPPPPPPI BPPRBBBBaP 


JmSSmbSmSm RPMMMPPPRR 888888888" I 

MBPPPBPPBBaaaBBPPBaBBPBBBPPBBBBRBPBBpBBBBBBBPPPpa>''aB iBBB PPPPBBBPpB BBBBBBBBBBBBBBBB IBBBPBBBBBBBPBBPBBBPaBPRPBBBPPPPPBPPPBRPPBRPBBaBPBBBBBPBBBaaBai 'BP IBBI BPBPP BBMPPPBPBP BPBPBPPPBB BBBBBBBPaa I 

MPaBMMPBPBRBRPBBaBBBBPPPPPRRPPB8B8B8P88BBBBBBBBB8a«BBBBBPRRPRBPBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.|BBBaaBRIBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBaPBBMPBPBBBaBaBIPai'BRaPMRPMBRMMBBBBaBBPPPBPMMMBPPBPBBPBaa8 

HMMMMPRMMBMMMPMBMPaMPPMPBPMPMMBRRPBaPBBBBBPBBBBaBBBBPBBBPPPPPPBPBBPBBPBBPBBaPBBBBBl BBBBBBBUBBBBPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlPBBBaBBBBBaBBBBaBPPBaBBBBBaBa laaaRBk'MRMPMHMPMRMMRMRPPPMPaPRaPMPPRPBBBal 
MMaMMPRMMBMPMBPPMPPPaPaPPPMMPRaaMPBBMBMBBBMBBPPBBBBBRPPaPPPMMPPBBBBBPBBBBBBBBBBBBBlBBBaaBBlBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBaBPPaPaBPBaBBB •BB.'RMa IRMP MMMPMMMMBPMMPRBMPMMR PPPPPaPBBB 8 
RMaMMMRaMBPPMBPPPPPPBBMPPPaBPRPaRPMPPBBBBBBBPPRBPBBBBPMRRPPPRPBPPPPBBBaBBBaBBBBBBBmiBBaBBBaBBBBBBBBaaBaBBaBBBBBBBPBBBBPBaBBBBBaBBBPBBPBBaBBBBBaBBI BBl IBPk BMP PPPMPRMMBPaPPBMPPMMa RPPPPPMBBB I 
MMMPMaNMMBMMMBBRBBBMBRMBBMMBMMMBMMBBMBBBBMMaPBBBMPBirBRRBMMMBBMMBBMPBBBBBBBBBBBBBBBB IBPBBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBaBaaflBBBB IBB.'BBB IBB BBBBMMBBBBBBBBaBBBBa BBBBBBPBBB T 
MPRMMPRMPBBPBBBBPBBBBBPBPPPBBBBPBBBRPBBBBBBBBPaBBPBRBaPBPBPBBBBBBBBBBBaBPBBBBBBBBBPPBBBBBBBBBBBBPBBBBBaBBBBBBBBBPBBI BBBBaBBBBB BBBBBBBBBB IBBPBBaBBPk BPE BBBbMMRMMPMMPMBBRRBBPaaPRl RMMMMPBBRB 
MMMMRMBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPBBBBBBaBaaBBBaBBBBBBBBBBBBBBBaBBBaBBBaBPBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBaBBPBBPBBBBBBBBI BBBBBBBBBB BHBPBaRPPBBaaBBBBBBBaiPBi'PMBMMBPRRMMPPBBPRBBBMPMBBPPMMBBPBBB 


PPMMMRMBBPBBBBBBBBRBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBRBBBBBBBBBBBBilBaBBBBBBBBBBBBBBBBaPBBBPBBBBBBI BBBBBBBBBB RBBBB 
MMMMPBBBBRBBBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBt BaBBBBBBBBBBBBBaaaBPBBBBBBBBBBI BBBBBBBBBB BBBBB 
MMMMMBMaBPBPBBBBBBBBBBBBBaBPBBBBBPBBBBBBBBBBBBBaBPBBaBSBaBBaBBBBBBBaaBBaBBBBBBBBBBBBBBiaBBBBB IBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBB! BBBBBBBBBB BPBBM 
■ MRPMBBMMBBBBBBBBBBBBBBRBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBRBBBBBBBMBBBa. BBBBBBMBBBBBBBBaaaBBBBBaBBBBBa BBBBBBBBBB BBBBB 
MMMMBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBl BBBBBBBPBBBBBBBBBBBBBBI BBBBBBBBBB BMBMM 
MMMBRRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBaBBBBBBBBaBBaBBBBBBBBBBBaBBBBBBaBRBBBBBB.lBBBBBBlBBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBI BBBBBBBBBB BBBBB 
MRBMBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBRBaBRBBBBBBBMPBMBBaBBBBBB.iaBPaBBBBBBBflBBBBBRBBBIBBBBRBBBRMRBBMRi 
RRMBMMPRRMBBBMBBBRBBRBRBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBaaBBBBBBflBBaBBBBBaBaBBBBMBBBBkiBBBBBBBBBBBPBaBBBBBBBaBBBBBI BBBBBBBBBB BBBBB 
MMPMMBRBRBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBPBaBBMBBRaBBBBBBBBaBBaaBaBBBMBa BBBBBBBBBB BBBBRPPMMP BBBBB 
MMMMaMRMBPBBBBBaBBBBBBBPaaB BBBBBBaBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBB8aBaBBBBBaaaBBBaBBBBaBPaaaBaBk'aaPBaRBaaBaPPaBBP BBBBBBBBBB BBBBBBRBRBBBaaBJ 
MMBMMBPBBRBBPPBBi BBBBBBBBBP BaBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBaaaBaBBBBBBBBBaaaMBaRBBBBBPBBBPBB.lPPBPa'iPMBPMaHMBPRBaaaaBaBBBBBBBMMBMMRMMMM 
MPBMBBRMBPaBBaaBB BBBBBBBBBP BaaBBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBRPBBBPaBaaaRBBBBBBBBBaaMaaRMaaaPPBaBPBBkaPBPaaBMBPMaPaaPBPaBaaBaaBaRRBBPMMMMBHMBMi 
aBPaPPBPBaaBBPBaBBBBBRBRBaB BBBBB BBBBB PaRBBPBBBBMBRBaaBBBRBBaMBBaaaBPaaRBBaBBBBBBBaPBaBBBBBBk'BBBBBkMBaaBBPaaBaBaaaaBBBBPPBBBBBBBBBaaP 
BBBBBBB PlPBlliPlB BBBBBBBBBB BBBBBBaBaa BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB aBBBBBBBBaaBBMMBPPRPBMMB»RMPMB PBRBB.'*MMMB MkBPMBMMMR BBPBMaMBBB BRRMBMMBMM BMBMM] 

MMMMMRBRMHBRPRBaRRBRaBBRRBB BRBBB BBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB MBBBMPPBBBBMBMMBMRPBPBPBMPk: — 

MRMMMMMRRMaMRaMaaBBRBRBRRBRPr-' 

aMBMRMBRMMBMHMRRMBRMRBMMRMMMI 
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blue filter reads nearer the peak density of the yellow dye record, 
while the Status MM red filter is nearer the peak of the cyan dye 
density curve. Density readings taken near the peak absorption of 
a dye yield the maximum gamma for that record. Status MM filters 
have been designed to give printing densities, i. e., they produce 
curves showing the approximate relationship of the dye records as 
seen by the print film. If gray scales read from 2445 film with 
Status MM filters show mismatched gammas, this condition should be 
corrected without making a compensating change in the characteristic 
curve for the print film. 

The three color records for KODAK Ektacolor Print Film 
4109 (ESTAR Thick Base) are fairly well matched for gamma in the 
typical characteristic curves sho^m in Figure 26. This product is 
normally read using Status AA filters which are designed to "see” 
color film images with approximately the response of the human eye. 
Gray scales made on 2445 and 4109 films should be examined for 
matched printing and visual gammas by carefully exposing and 
measuring the characteristic curves of the actual emulsions used 
in the NDPF laboratory. Standard Kodak test strips serve very 
well for process control, but investigation of tone reproduction 
for a color film requires sensitometry exposed in the laboratory 
on the operational equipment and films. 
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Emul. No 


Eastman Kodak Company Process Date. 


19 18 


13 12 


7 6 


Exposure: 


KODAK EKTACOLOR PRINT FILM (ESTAR THICK 
BASE) SO-193/6109/4109 (FOR AERIAL 
PHOTOGRAMMETRY AND RECONNAISSANCE) 


FIGURE 26 


Tungsten ? 

10 seconds j" ■■ 

Process 

KODAK AERO-NEG Color Process, TI 336 
Developer 105 F 

KODAK VERSAMAT Film Processor, Model 1411M 
KODAK RT Color Quick Change Kit, 

Model 1411C-M 
3,2 feet per minute 


Densxtometr 


Integral Densities 
Status A Filters 
Eastman Electron Densitometer, 
Model 31A I 

B = Blue 
G ■ Green 

R » Red 1 


I ^ 

GREEN 
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Effect of Atmosphere 

A color print system with an overall gamma of 1.0 would 
reproduce the scene exactly as it appears from the satellite vehicle. 
This rendition, however, would not show matched gammas for a neutral 
gray scale on the ground because of the spectrally selective effect 
of the Earth's atmosphere. Darker areas of the scene are affected 
by haze to the greatest extent and frequently appear bluish in 
reproductions of photography exposed from high altitude. 

Figures 27 and 28 describe correction curves for the 
effects of the atmosphere for each of the ERTS sensors. These plots 
show for average atmospheric and lighting conditions the difference 
in gamma correction factors between each wavelength band of the 
sensors. The plots are derived by the Kodak Research Laboratories 
using a proprietary computer program and data from considerable 
high altitude photography. It is assumed that a ground object of 
10% reflectance is imaged to the equivalent of a film density of 
1.00 at which point all the correction curves are equal. For the 
short wavelength records, brighter objects need less gamma correction 
while darker objects require more correction. 

Edge Sharpness 

Mr. A. Shulman at GSFC questioned the contribution to 
color fringing at edges that is caused by light scattering and 
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developmental effects in the 2445-4109 color film system. The color 
fringing observed in prints on Kodak 4109 film often exceeds the 
error tolerance of 22 micrometers. 

To study this effect, exposures were made on 2445 and 
4109 film of a series of neutral sharp edges of high contrast. 
Inspection of film cross sections at lOOX and 200X showed a red 
fringe of lOy width on 4109 film and, on 2445 film, fringes of 
5p to 15y in the magenta and cyan layers, respectively. When 
the processed edge images on 2445 film were printed onto 4109 
film in the Kodak Colorado Printer, a near -neutral fringe of 
about 5y was produced. Apparently, the arrangement of dye layers 
and interaction of factors contributing to image fringing yield 
some cancellation of edge fringing in this color film system. 

The observed 5y fringe is a small factor compared to registration 
errors or image distortion that occurs in producing the prints. 
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Introduction and Summary 

Important characteristics of ERTS printers at Goddard 
Space Flight Center and at the EROS Data Center were sxumnarized in 
a report to NASA Headquarters under Work Order No. 5 on 7 February 
1973. Since then, improvements in equipment have been made and 
new procedures instituted. As a consequence, a second survey that 
also includes tests run at the Johnson Space Center was undertaken. 
JSC is experiencing increasing demands for high quality printing 
in reproducing films from the Skylab missions. 

The survey includes tests run for reference on Kodak 
equipment in Rochester. The purpose of the survey is to measure 
the characteristics of individual printers at each laboratory; 
however, there is less emphasis than previously on the reproduction 
of image quality through several printing stages in a laboratory. 
These measurements reveal printer quality at one moment and do not 
necessarily represent average quality over a long period. The 
test frames were carefully made, but they did not simulate the 
output of the ERTS Electron Beam Recorder. 

The survey reveals improved performance from the EDC 
3.37X film enlarger, but adjustments or new optics are indicated for 
the Sickles and Texas printers at JSC and for the ECP-70 and 13X 
paper printers at EROS Data Center. There has been no improvement 
in the poor off-axis image quality from the 3.37X enlargers at GSFC. 

Another survey will probably be made late in 1974, 
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Procedure 


Two test frames were printed at each laboratory. One 
is clear with a black stripe for testing flare in enlargers, while 

9 ^ 

the other includes patterns for measuring resolution, modulation 
transfer function, and the fidelity of tone reproduction, 
illtunination and magnification. The format for the multi- 
element test frame is shown in Figure 1. 

Uniformity of illumination was measured in the background 
region between the light and dark circular areas, as these patches 
were too near maximum and minimum luminance to be adequately 
sensitive to variations in exposure. Tribar pattems are of 2:1 
contrast covering the range from 8 to 120 line pairs/mm. Geometrical 
distortion was calculated from the ratio of the length of this 
tribar pattern in each corner to that on axis . 

Two groups of bars covering frequencies from 8 to 80 
cycles/mra and 15 to 150 cycles/mm form a log periodic test pattern. 

A microdensitometer slit of 1 x 96 microns produces a tracking of 
these patterns on which amplitude is measured at each frequency and 
the modulation transfer function calculated using a proprietary 
program. This technique is described by Granger and Cupery in 
'•Photographic Science and Engineering", Vol. 16, No. 5, May 1972. 

The flare test was made in accordance with MIL-STD-150A. 
In this procedure a clear field with a black stripe having a density 
of at least 2.0 and subtending 1 degree as seen from the enlarging 


4-2 


BBPRODUCIBILITY OF fHi 
ORIGINAL PAGE IS FOOR 









FIGURE 1 

TEST FRAME FOR INTERLABORATORY PRINTER 
SURVEI. THE 5-INCH AND ?OMM TARGETS HAVE 
IDENTICAL PATTERNS SPACED TO COVER THE FULL 
FRAME AREA. TRIBARS OF 2il CONTRAST RANGE 
FROM 8 TO 120 LINE PAIRS/MM. 
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Geometric fidelity was assessed to ± 0.003mm by measurement of 
a 4mm interval located on axis and in each comer. 

Results 

Tribar Resolution 

Low contrast tribar resolution provides a realistic 
evaluation of printer performance on aerial or satellite scenes. 

In this survey the original target carried frequencies at 2:1 
contrast to 120 line pairs/imn. 

Figure 2 shows that resolution at 70mm scale on prints 
from this target averaged about 90 Ip/mm but with some printers 
yielding less than 50 Ip/mm. The plotted values are averages of 
resolution along and across the film with the axial value usually 
higher than that in the corners. The Texas optical printer at JSC 
and the EN-70 at GSFC showed orthogonal resolution differing by a 
factor of 2 at several points in the field. Most printers were 
more uniform in this respect, but quality was generally lower from 
the Rainbow at JSC, the Niagara at Rochester, the Niagara at GSFC, 
and the ECP-70 and 13X paper printers at EDC. As in the first 
survey, the 3.3X optical printers at GSFC show substantial losses 
in sharpness off axis - a condition that will be corrected after 
receipt of new Tropel lenses. At JSC the Sickle 1:1 optical 
printer produces substandard imagery and should be improved by a 
new lens and focusing arrangement. 
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The improvement in resolution from the 3-3X film 
printer at EDC is noteworthy; previously its performance was less 
than that from the Kodak Beacon Precision Enlarger. At 65 Ip/mm 
the f/17 BPE lens is operating near the diffraction limit, 
while the EDC lens is working less perfectly but at a relative 
aperture of f/5.6. 

After substantial modification at GSFC, the ECP-K (N-2) 
is performing well while a similar machine, the ECP-70 at EDC, gives 
very poor resolution. One change made at GSFC is installation of a 
more specular light source; this modification and probably others 
are needed at EDC. 

Performance of the 13X paper enlarger at EDC is low, 
partly because the lens is used at a slow relative aperture in order 
to obtain uniform field illumination. The spatial frequency response 
of the paper at 5 Ip/mm does not limit these results. 

The Niagara printer at GSFC gave low resolution at one 
corner, and a similar machine in Rochester was below standard. These 
printers should perform as well as the Colorado printer when web 
tensions and rollers are properly adjusted. Probably these results 
simply illustrate the difficulty of measuring printer quality from 
a single film test, although the Niagara test in Rochester was 
repeated with similar results. 

Modulation Transfer Function 

Unlike limiting tribar resolution the MTF curve contains 
information regarding image quality at all frequencies. The curves 


4-7 



in Figures 3-6 are on-axis MTF's for the overall printing system 
including the effects of the original target, printer and print 
film. However, in Figure 6 losses from two stages of printing 
are combined to yield curves that are somewhat lower in MTF 
than those for most single-stage prints. 

Curves for the contact prints in Figure 3 generally 
parallel the original target curve and lie approximately in the 
order expected from the axial values for low contrast tribar 
resolution. Only the Niagara printer at JSC shows a curve with 
appreciable nonlinearity, and this effect may be caused by under- 
exposure of this print. As noted from the tribar data, the 
Rainbow printer at JSC needs adjustment to improve perfoimiance 
at all frequencies. 

Optical printers at JSC show the widely different MTF 
curves plotted in Figure 4. Most MTF curves in Figures 3-6 are 
averages of curves measured on axis in two orthogonal directions; 
MTF data for the Texas printer at JSC differed enough in each 
direction to prohibit averaging. This difference is concealed in 
the graph for tribar resolution but is well shown in Figure 4. 
Apparently image sharpness in the direction of film travel in this 
continuous enlarger is significantly reduced by uncoftipensated image 
motion. 

Excellent MTF at higher frequencies is shown by the 
Miller-Holzworth 4X enlarger. However, response at 50 cycles/mm is 
only 0.34 compared to 0.56 from a well-adjusted Colorado printer. 
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Prints from the 4X enlarger will retain nearly all the fine detail 
in Skylab original films but coarse frequencies will show some loss 
in sharpness. Note that this test was done in blue light on SO-467 
film. However, tribar resolution on 2447 color film exposed in this 
printer was still 77 to 111 line pairs/mm instead of the 96 to 117 
line pairs/ram shown in Figure 1 for the test on SO-467 film. 

MTF from the Sickle printer is very low in this on-axis 
test on 2447 film. Performance in several corners was such that 
resolution was worse than the coarsest frequency (12 Ip/ram) in the 
test pattern. This printer uses a Zeiss Planar f/3.S lens of 135ram 
focal length. Since the lens is corrected for use in an aerial 
camera, its poor performance at 1:1 conjugates is not surprising. 

In addition, the lens is loosely mounted in a threaded focusing cell 
that is often moved by the printer operator. A better arrangement 
would use solid mounting sleeves with locked adjustments for the 
1:1 and 2:1 imaging positions. A new lens designed for 1:1 
conjugates would be rather expensive, but the present image quality 
could be improved by carefully mounting two lenses of ^Smm focal 
length face-to-face. 

For optical printers charted in Figure 5, the EN70 3.37X 
enlarger at EDC shows a very good MTF curve. Resolution on-axis 
is 100 Ip/mm and the response at 50 cycles/mm is 0.48, only 17% 
below the performance of the best contact printers. This machine 
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NO 1STR - 10V4 GRAPH PAPER 
10 X 10 PER HALF INCH 
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X is response along the film length 


Y is response across the film 
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■■WivillllpBvaHHHHHBpppUttBBHinrwKa ppanBaaaBnaiiBpaaaaaBapaHliHaniaBaBir 


^---"“""^---^^"““■■BBBBBBBBBBBBSSaaaSSBBBBBB'^aaavSnaaBaaiSBBBBBBBaBaSaa' 

I ivMKBiiiiBi !!■■■■■■ SSbbbThb SSuBiaSsS !■■■■■■ ■■sbSmbSSSkhbSSSbmSS ■■ b b 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBBBBBBaBBBBBBIBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBRBBBBBXBBaBBB 
BBBBBBBBBB«BBBBBBBBaflBBBBBBBBBBBBBBaBaBlBaBBBBBBBaBBBBBBBBaBBBBBBBBB«>aBBB 
BBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBaBBBBBBBVBBBBBBBBM^BBBRBBBBBBBBBBBBaBBRBBBBBBBBMBBBBB 
BBBBRaBBBBBBBBBBRRBBBBBBBBBBBBflBBJBaBBBBrBBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBflaaMaaBBBBBB 

— ^ ^ -'^“b bm bbbbbb 

agBBBBB 

I BiiiiiiiiiiiiiBBBBBiniiiuiijriBBiliiiiiiBiiBBiiiiiiiiiBiiiii iiiiiinBMBBBa 
BBBaaBBBBgBBRBBBBBaBBaBBaBBBBMBBBJlBaBBBBBBBMBBBBaiBRBaBBBBirB ■BBBBBBRNBBBBBBL. 

BNBBBBflBBBBBRBBBBMBlVaBBBKanMBBBBrBBBBBBBBMBBBBBBBBBmajKBBBBBBBBBBBBRBBBBBBRBl 

■ I^BBB BW BBBBBBBBBBBBBBBBBWBBBBBBByrBBBBl aBBBBBBHBBaBBBBRBBMBBBBBi 

«M:k“ 

■SBaaaRBBBBBiiBii 

JUatBBBRBBBBBBBBBBBRIBBBr' 

BBSBBBBBI — 

HBBI 




e:s:a::::a:;:saa::::: 


IflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBnBBBBBBBB^ 


BB«BaBBBBBBBBBRllBBBBBBnniBBaBBBBBBRBBBBBBIIBBBBBl_ 
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bbbbbbbbbb 


IBHBBBBBBBBRBBBKBBrBBBBBB 


IBBBBBBBBBBBBBBBBBaMBlIBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBal 


ORIGINAL TGT 
MR ITC70 C+3E) GSFC 
ECP K 70 C+3E) GSFC 
MK II D 9,5»' C+3E) GSFC 


I BlKBBBBBBBaBBBBBBRBRBBBBBBBBBBBBBm«aBBBB^i^BBBBBBBBBRBBBBBBBB-BBBBB«aBBBBBBBaBBBBBKBBaBBBaaBBBBBBBBaBBBBBBBB3iBBBBBBBBBBBBBBBBBIiaBBRBBBBBBB«BBRBaBRBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBRmBBBBaBBKBBBBBBRBBIBIBBBBBBBB| 

aKBBBBBJlB>BBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBKKB3iBBBBBBBh;:«aBBBBBBBBnBBBBa BBBBBBBBBBBBBBBBBRH B8BBBBBBBBBBBBRBBBBBBBBBSVBBBIIBBBBBBBBBBBBBim>aBBBBBIIBBBBBBBBBRBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BnaaaaKBVBBBBBBBBBBBBBBBBBBaS B»‘— — — — — “ 

BBBBBBBUIBBBB 

B B B B B B EBB 1 B H H B — 

BBBBBBB«di>BBBBBRBBMBBBBBBBBBBBBBMBBBBBBIEBBBB8BBk^l BBBBBBBRBBBBBBBiBBBBaBBBBBBBflBBBMBBflBBBSBBBRBmBBBBBBBBRBBBBBB 
BBBBBBBKBBBBBBBBBBMBBBBBBBBBBWBMRBB:JBBBlBIBBB*iaBBaVt8aBBBBflBBaBBBBIBB«BBBBBBBBBBBBBBBNBBBBBBBBBBBMBBBBBBBRRBBBVB 

BBBBBUJtBBBBBBRBBBBlt BBMBBBr'BBl BRBBBBHIB1 BW'BBBBBBBBBBBBBIBBKV BBBBBBBBIBBBBaHBBBBEBBBBBICllBBBBBBBBBBlrBB B .... 

BBBBBBB^BBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBB RBBBBBBBBBBRUBBBBRlIBaBBBBaBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBaBBBBBBlIBBBBBBBBakBiBiaBBBBBBBBBBBaBBBBBBaBBBIlBBBBa BBBBBBBHBB PBBBBBBBBBBPlHHBBBBaBBBBnBBBBBBBBBB||BBBBa ■ 

>BBBBB^H*SBBBBBBBBBBlBBIBUBir«8a8888UB^BBBIh:iBBBIIBBBBBBBBBBVllBBBBBBBIBBBBBlCUflBBBBBBBuBiiBBBBBBBllBHiUBBBBBBBBliSillliiBBBlBBEHiiiBBBBBBBBSBiBBJBBBBBiSiBBBBBBBBBaBBBBiH«IIBBBiBBiiEiU&l UBifipBpai| 

BBBBBMMBBBBitBga*lBBMBBMMBBB>BBBBBPBBBMBBBBBBBBfa;TWMIIBhaBBBpBMBMBlBJBgBBMMIBMBBBBBBBpp.BBMBBBBBBBBBBBBBBBB B— BBw— BBBBaBBBBppBPBBBmtlBBBBBPpBMIlBBBBBBPpMBhMBBBBB^^BBMMMBBIIlBBBpBBBBpMMMBBBBPBIPPPBB'BdlMBBBBPPBl 
BBBBMBBBBBBRBBRBlllBBBBBBBBBBRBBBBBBBBaBBRBBBBBBBI BBIBBB:^BBBBBBBBWBBBBBBBBBBBRBaBRBB.KBBBBBBBBBBBBBBBBRMBnaBBBBBBBBBBBBBBBMBBBBBBBRBBBBBBBaBBBBBBBBBBIBBBBMBa3tBBBBBBIBBBBBBB«BMaa8BBBnBMMBBB«8BBBBBBMNl 
n8BMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.'«MB-|BBB8BKBttBBBBBflBBBBBBBBBBBaBBBBRRBMBBBBBBBBMB«BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlBRBBBBBBBBBBBIBBBBBBIBBBBBBaCBBBBBBBBBBBBBBBBBHMMSflBBBBBHBBBBBaBBBBBBBB| 
1B8BBRBJiBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBABBBBBBBBBBBB.''BBBBBBRBaBBBBBBaBBBRBaB«BBBBBBBBRBBBBBBBBaBBMBBBBBBBBBBBBBBRRBBBMBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBXBBBB3U«BBBBBBBBBBB-BBMRBBB»BBBBBBBMBBBaBaBBBBBBMM| 
■BBBBBBMaBa»BBBBBBBBBABBBBBBBBBBBBBBBBBBB-:JBBBaBBBBgBBBaBBBBBnBBBBBB88BaB8BBBBBBBBBBBB BBB BBBBaaBBBBBBBBBBBaBlB»BB BBBB B»BBBBBBBBBBBaBaBJiBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBJa«BBBBBBaBBBaBBBBB«BatBBB»B»-BBBBBBBaBBBBBBBBl 

BBBBBBBBBBBBBBBBaaakBBBBBBBBBa BBBBirBBBBBBFBBPBBBBE BB B B ■ B BBB B l'BBBB ■ fl B BB «KB BBBBBB B B BBBBWWBBB BB.-KBBBBBBBBBBBBBBBBB VWVBBBBB B ■ BBW~ ■ 

K BBBBBBBBBBBBBBflBBBB.''BBBBBBBflBBBBiBBBBBflBBBaBBBBBBKKBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBi 

V;BBBBBBBBBBBRWBBHBaBk7BBBBBBaBUBiBBBBBflBBBNBBBBBBB8BBHBBBBBBBBBBB«BBBBBBBBBBBBhBBB. _ 

BBBBBBBI^BBBBBBaBBBKBBBBBBBBBaMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMBBaBBBBk'BBBBBaBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBnBRBBBBBBBBBBBBBBBBnaBMABBaBHBBBHBBBBaaBBRBnBBBBBBBaMBBBBBBBaBaBBBBBBBBaBBBBBBBBMBNBBBBBBBBBMBBBBBBBBCKaBal 
BBBBBBNVBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVRBBBBBBBB BBaBBBBrBBBBBBi.iaBBBB BBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBrBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBNaBBBBB8BBMMBBBBBBBBBBB««BBBBBBBBBHBBBaBltBBBBBBBBBBNBBBBBBBBBB»BBaBBaBB«BBBl 
BBBBBBBBamBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBiJBBBBBB.'^BBBBBBrBBBBBBBBBBBBaBBBBBB— BBBBBBBBBBBBBBBBBBBaMBBBBBBBBBBBBBBBaBJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBaJBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBaBBBBBaaBBal 


:::::!E3iSEE:::i::ESSE3EE::::EESSiSBEE:E:iESEBBE3SE::::E:EE3Si^::S3eSEEEE::li3iESIS:::iilE3E^ 

IBBBBBRaBBBBBBBBBBBBBB 8 MMli;^BBBBBBBBBBaBNaBBaBaBB«BBBBBUBBBBBBBBBBflaBBBaBBliBBBBflBBBBBBBBaBBBB'B 3 IBBaBBBBBBBBBBBBBBnBBRBBBB«BBB* 

INBBBBBBBBBBaBBBBBr^BBaaBBBWa^BBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBMBBaaaBaBaBBBBBaRBaaBafltBBaaaBBBaBBBaaaBBaacaBaBaBaaaaBBBBBBBBBKaBBBaBBBBHBa 
IBBBRaRBBBBBBBBBaBBamaaBaBBit^i^aBBBBBBaBBBBaBBaBB-BBBBBaaBBBBBBBaBBBBBKBaaBBBaaBBBBBaBBaBBBBBBaBaaBaBBBBBaBBaBBBBBaaaBRBBaBBBBa 
iaaaBaBRBBBBBaaaBBBaKaaBBBBBaah;:EaBBBBaBaBaaaaaBa BBBBaaaBBBBBBBBaBaaaBaaBBBBBaaaBaBRBBBBBaBaaaaBBBaBBaBBBaaaBBBBaaiBaBBaBBiiBaBa 
rBBBBBBBBBBBBBBBBS BBlrBtBBlfBBBBBaB^BPBMBBBBBBaBBMaillBaBBaiBiBBBBpBaMBIiaaaBBBMIQtilBaBaBBBBpBBBBBaBBaBBBBaMaUgBBaaaBBBBBBMBMBBBBBfepHMB 
laaRRBaflaRBaBRaaRBBaBaBHBBBBaaaaBiJsE&iaEBaBaaaBtaflBaBiBaflBfl k£uBBRBBaaaBapffifaBaBaBaBBatfHBaEBBBBBaaBBanaBaBaa|iii|B|iflPHBBBauaMBB 
iBBBBBBBBBaBaBBaRBaBRufiaBBaauiBBBBk7aaBaaaBaBBHuaRaBaRRBaBBHHaBaBBaa«flBKH«aHaflaBaBBBMaBBaBBBRBBBaBii^uaaRBRiHSBiBBHBBB aaBUHia 


aaaaRaBaBaaaBBaaBaaBBBBBBaBRaBBaaaBBaBaaBBaaBRBBaaBBBaBBaaBBaBBaaaBBaBaBBBBBaaaBBaBBaaal 
aaaRBaaBBaaBBBBBBaaaBBBBaBBBBBaaaBBaBBaaaBBaaaBBaaaaBaRBBaBBBBBaaaBaRBBBBBBRBaaaBaaBBBBl 
aaaaRBRaKaaaBBaaRaaRBBBBaaBaaBaaBBBBBBaaaaaKaaaaaBaaBaBRaaaBBRRBRaBaaBBBBBBBBBaaaaBBBBal 
«bbibbbbb«ppbbbbbbbbbbbbbpbbBbb ■ 
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aaaaaaaaaBaaaaiillMaaaaBBBaBBBaaaBBBaaaBaaaaaaaBBhaaBaBaaaBBBBaaaBijaaaaBa^iaaaBBaaaBBBBBBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBaaBBPBBBBBaBBBaaBPBBBBBBBBaaBBBBaBBBBaBBBBBBBBBWBBWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBwBBaBBBaaBBl 
aaaappBKBVBBBB|V£VfBBBBaaaaRaaRpaBBBaaB'iaBaaaaBBBaaaaaaaPBaaBaBBanraBaBa;ahnaaaaBaBaBaaaaBaRMBaaaaBaaaBBaaaaBEBaaaBBBaBB&&aaaaRajaB 9 EBBiaaaMEaBlBBEiDBiuaBBippppESBBBBBBt aBaaaBBBBBBaaaaapiPBBBaBBPBpppI 
flBBBBBaaaaBBBBjVJlkBBaBBBBBBBBBaRRaflBBBaBBBaBaRaaBaBBBBBBBaBBBBBBBBtJBBaBaaBr^BBBRBBaaaRaBBBBUBaaBaBaBBBBBBaBBaaaaRBaBBBBBBtaUaaaaBBaBPPtaBBBilttBBBaBPBPBBBaBBBBBBBBBRBBBBBPBBBBBBBBBaBBRBBBBBBBIBRBBBBBBBBl 

aaaaaaanaaaaaMnnKRaBaBBaaBBaBaBaaaaaBaaBBaaaaBaaaBaBBBBaaaaaBaBaaaaRaaBaaB.'^aaaaBaBaBaaBaaaaBBaaaaaBBaBaBaaBaaBBaaaaaBaaaBaaBaaRNaaaaaaBaaBaBaBBBaaaaBBaaaBaBaaBBBaaaaaBaBaaaBaaaaaaaaBaaaaaaRaRaaBBBBl 

BBBBBBBzaBaBBBBBBBBBBaBBaBBBBBRBBBBBaaaBBViaBaBBBaBaBk<BRBBaaBNRaBaBBBBBBaBBBaaB^BRBBBBBBaBBMaaBBBBBBBaaaaaBBaBBBBBBBBBBBBaaBBBBBBBRaBBBaBBBRBBBBaBaNBBaBBBBBBBBRaaBBNNBaaBBBBBBaBBBNBBBBBBBBBBBBHaBBBBaaB| 

BBBBRB«.BBBaBaBBBBRajiBBBBBBBBBaaBaBaaBaBBaaBBBaaaaBaBaBBBBaaBaBaBBBBBBBi'aaaaBBBB.->BBBBBBBBaaaaBBBBBBaBMaaBBBaaBBBBBBBBaaaBBaRaBBBBBBiaBaBBBBBBBBaBBBBaaBBBBBBaBBaBBBaNNaaBBBBBBaBaBNaaaBBBBBBRRBBRMaBBBaBB| 

aBBRBBBBBBaBBBBBBBBBaaaBBBBBRB BBBBaaaBBB BBaBBBaaBBBBBB.JIBBBBBaBaBaRBBBBBBBaBBBaaB>'*BaBaBBBBBBaBBBBBBaaBaaBBRBBBBBBBaaBBBBf BBBBBBBBBRBBaaBaBBBaBBBBBBBaaaBBaBBBBBaBaBaaaaaBBaBRBBiBaBBaBBaBRRBBBB- " 

aBBBBIiaaaBBRBBBRBaHMaBBBBBBBBB BaHBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBaaBBBBBBBBBBMBBaBBBBBBBBi^BBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaBBBBBBBRBBBBBBBBBBBBBBBBnBBBBBaEBBiBBBBBBBaiUIIWBaBaapBEBBBiiaU|iBBBiBBBBBMBH- 
BBBBBIIiaiBBRBBBBaBaBlBBBBBBBBBBanBBBBRBBBBBBnBBBBBBBBBBaBaBBBBBBBBRBail BBL'BBBBBBBBBi:aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBXaBBBBBBiiBBBBBBBBBBBBBBBBUBBBBBBaBBBiBBBBBBBBEEflHBBBEpfiaEB|B5B3BHBiaiBBaBBE|i&. 

aBBBaBiPPHaBBBBRabUBaBBBBBBBBBBBRBBBBBHBBBBRkBBaBaaBaBBB''BBBBBBBBBBBaaBBBJBBBBBBBBBKABBBaBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBB3niaBBBBaBBBBBBaBBBBBBBBBBURaBBBBaiBaBBBBBaBBaaifiBiiiaiiBiBBaBiBiiaBBiBBBBRRBi 

BBBaBBBBnaBBBBBBBBB«aBBRBBBRBBBRBaBaBBBBBBBBiiaBBBBaBBBBBaaaBBBBBRBBBaBaaBBBBBBBRBBBB?<aaaaaBBBBBBBNBBBBBBBBaB8BMBaaaBaBBBBBBBBBBBBBaBBBBaaaRRBBBaaBBaaBBBBBBBaBaaBBBBBaBaBB8BaBBBBBBaBBBaBBBBBBBBBBaBBBl 

^BaaaBaLBaBaaBBBBBRBBaBBBBBBBBaBBaBBBBBBiaBBBBaBBBBBBaBBBBaaBBBBBBaBaaBBBBBMBBBBBBBBBBaTtaaBBaaaBBaaBBBBBBBBBaBaB — >— — — — — — — B 

BBaBBBaaaBBBBBBRRBBraBBBBBRBRBRBRBaBaBaBBaBBaBaaBBaBBBBBBBaaBBBaBaBBBaBaa«ea^BaaBaBBBaBBii?aBaBBaBBBBaBaBBBaBBaBBa . 

BBI|lBHBPBaBBBBnNHnaBaBBBBBBBBBBaRBaaBBBBBBiaaBBB?BBBBBBBBaaRBBBBBBNBRaaiB«BBBBaBaaHBBBBa7BBaaaBBBBrBaBBaBBBBBBBBaaBBaaRBBBBBBaaBBBBBBBBBBBaBaBaaBBB 

I _.E 5 Ba&BlaBBBBBBi 8 ift 3 BBB 88 BBSS 8 BaBRBBBBBSBa 3 aBBBBBBaBBB 8 aaaB*BBBBSaBBi&BnBBB"BrBBBBSBBBBBBa?aBBB 

BBBBBaBaaBaaaBBBBBaBBBBBaBBBBBBBMBaaBBBBBaaBBBaBaaBBBBaBBBBBaaBBBaBaaaBBaraaBBkBBaaBBaBBaBBB BBa^ ^^BBBBBBBBBaaBaBBaBBBBBBaaiBaBBBaaBBBaBBBBaBBBBaBBBBBBaaaBaaBBBBBaBaaaaaaaaBaBaBBBBBBBBaBBaaBBaMBBBaBBaBBBal 

BBaBBaBBaBBBRBaaaBBBBBBRBRBBBBBaaBBBBBBBBaBBBaBBBBBRB2«BMBBaBBBBBBaNBaBaanBBBRBBaBaBBBBBBBBEaBB£^BBaBBaBBBBaaBBaaaBBaBBlBBaBBBBBBBBBBaBRaBBBMBBBBBBBBBBBRaBBBBaaBBBBBBBBB«aBaBBBBBBBBaBBBaBBBNBaBaBaBBBBl 
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|aiBBPaHNNP»aP«aaaaaBBpi«aaa#BBaBaaaNBPPj;BBaBiiawMbgPiaBapaaaaaNBiiiaBBBBBBBaBaNaBBBBhjaitwNNaBiiBBBBBBaBiaaaaaaBBaBBaaaaa anB aaaaaBBaaaaaBS 

AiBPBBBiiEBBiEaEpppaBiEuiaB 4 pppB 3 EaiEEfiapBB 3 BSSBBBEB EpBBBBEBaEta|H|BaBBBaaBBEBBpp|pBak.?flaEBBPBHBHPBiaB^BBBBBBpppp ■BBBBBBnBBPBBBBBBBBBBBBBBBBB 3 iSBBBRRBBESSSS 3 &BBaRBiSSi&iB&E-iS&Mppupp| 

MaBBBPPPPpBaUBkBBBBBI PPBBUbbBBB BBPPBHpBBBBBBBPRBPMB BBBBBRPBPBB.iaBBBBBRBaBBBBBBBBBBBBah.-^BBBBBBBaBBBBBBBBBPBBBaBI BBBBPBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBaUB BaBBBBBBBBBPBPpBUBBBBBBBPBPPPPliaaBBBBaBB I 

tBBBBaaHNBBBBBBBBBBBBMBaBBBaBBaBBBHBBBBBBBBBBBBBaaaB BBBBBBaBMBBaBBBBBBBBRaaBBBBBBBBBRaBBiJBaaBBBBaBBBBBBBaaBBaBBR BBBaBBaBaaBaaBBBBBBBBBaapaPBBBBBiBBBBBBaaSaaaaBBBBBBBBSBaaaBBBBaBBBBBBl 
t>aBBaaaBNaaBBaBBBBaaMMaBasaaBBaHpaBaaBBaBB'BaajaRaBa^»BBBBBBBaBBBBBBBBaaaaBBBBBaBaBBPhacBaBBBBBBaaaaaBaBBBaBBBBBaBBMmaiaBBaKBaBBBaBaaaaaBBBaa&BBRaBBaaaMaaaEBaBBaaaaaaaaaBBBBBBnBa| 
!iaBiaBBBBBBBaaBBBBBiiaBBBBBBBBBBBBBBBaBB|PBPBBaiBBaaaBBaBBBaBaaBr(BaRBBBaRRBBBBBBBBBBaBPaBBB;<pBBBaaaaaBBaBBBBaaBaPaB«BBaBaaaBBYBaBBBaaNPPPaBBBBBBBBBBaBamSBBmBBRmaBBS 

taMPBPaB§Bippffpl|BllBBBBBBBiBpppBBPy BgBBaPPaBPBBBBBaaaBBPPaBBaMaaBBBBaBaBBBBBBaBBBBBJIBBBBBBBBBBapBP ■ 


BBRBBaBaBBBBaaBBBaBBNaBaaaBBaBBaBBBBBBaBBaRBNaaBBi.BBBaai^BBaaaBRBBBaBBBaaBaKaaBBBBBBRBBBaBBBBaBBBBaBfc:aBaBBBBBBRaBBaBBBaaBaBBaBaaBBPBaaaBBBBBaaBBBBBRBaRaNBiiiBBBaaBiaaaBBiBB.BaBiBBBBBa| 

HBBBBBBPBBBBaaBBaaaBBPBaBflBBBBBaBaPBBBaBSaBBB»BBBaBBBP^BnBPPBBBBBaBaBBr«aflanBBBBBrBBBRBBBaaMBBBBBBBn^ '«BBBBBBBBBBPBPaBBBBBBaaBBBBBBBBBaBBBBBRBBBPBPBMapS SMSaaBBPaaRBPPPBBBBBBSaaaBBBapI 


m ■■■■■■ ■■ppppppppBBBB^paaa.pppBBBBBi 

BaaBBBBBBaaBaBBPBBaBaBaBBBBJCBBBBaBBaaaBBH BBBBBBBBBaBaBBBaaaaa bjbbbbbbbb Baaak'BBMP^ bbbbbbb 
iBaBBBBBBaaBBBBaBBBBaaBBRaKlUBBBBBBaBBBBHBBBBBBBBBaBaUBBBBaBBaBB^EBEiiBiBaBBipSflBfiiBBBBBa 
f BaaBaBBBaBBBBBRBBBBaaBBBBBaaBBBBBBaaaBBB-BBBBBBBBaaaaiaBBBBBiaBB&kiiHBa BaBBiirbJUiiBBBBBa 


A a a rbbbbb a a aaaanaaaa anaaaas 


aaaa«a a aaa«a BvaaBaHsa aaa«aaaaa K*Baaaa8aal 


I apRPPBazaBaBBBBCKiWBBaBBBPRaaPBBaaaaBBBnPBBanaaBBBaRBBBaBBaBBRaPBBRaaBmBaBajRBRBBppaaaBaBBaaa 4 MaBBBBBBa 

BPPPPRB:aaBBBBPaapNBRaBBBBBPPNaaaaBBBBBBaa«MapBnBaBBaBPNaaaBBBBBBaBaaaaaaBBnBRaaBr<aaaaNaaau«aBBBaaaaiaBBBBBBaRBpaaRaaB 

aBRpMaaBiBBBRRaaaaaaBaaBBaaRpaBaaaaBBBBBBRXBaaBBBBBBRpaaMaaBBBaBRaaaaaaaBRUBBBPBapRaaaaaBaaaBaBaaMBiBBBBBBBaaBpaaaaaB 

mjMMaaaaBBBaBNpaaaaaaBaaaBaaaaaMaaBBBBRa KaaaaaBaBaaRaaNaaaBBBaBaMaNaaaaa8XBBBRPB.aa8aaBBBBaBBBPc.aaaaBraBBBBBaaaaaaaaaBBBaBBBKaaaaaBaBBBBBBi.^RBRRaRaaMaaa Bnaaaaiiiiaiiiiiiipi BaaaiiiiRRiiiiaiaMiiiaiiiiiail 
l^^^^j^aBBBBBBaaMaaaBBBBBBBaaBaBBBBBBBBaRBaaBBBaBBBBBBBBBBaBaaBBBaaaaBBaKaBBBBBKBaa.jrBBaBaBBBBBBBBBaPBh:BBaBBBBaBBBBBBBBBBpppRaBBBBBBBapB1RH4l(iPBB»3aaSaanPBPBBiBBBBBaaSBBBSBBBBBBBBBBSE”SSMBlBBBBS!SS5B| 

BBBBBBBBBBBBBBaaBBaBBaBRBBBBBBBBBBBRRB aaBaBBBBBa BRBaBaBBBBBBBBaBBaBB Ba^raBBBBBBBRBPpaaaB BBBBBRpBi.?BBBRaBBMBH BBBHBBBBB BB#WUa|ipBB aaBBaBhah^SiHalxBaaBBBaBBBBBBB RHBBBBBRBH B — 

RBBBaflLBBaBBPPBBBBBBaaaBBPPBBBBBBBBBBaaBBBaBBBBBBRBPRRRBPBBBaaaPRPBBaBB8nBRBBaRRRUaJBBBBBBBRaaS3BaEBBCaBRS33BBEpaiBBaiiBiHSEBaNBaaBBaBBB34"pPaa3BBaBBBaBBBBBBBaBPBPRRRPai _ 
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IrapaaaaaiBBRBBBBaaMaaBBBBaBBRBaaaBaaaBBBnBRBRaeRaaaBBBBBRRBMaaBBBpBpaBaapaaaaaaiBBaapapaaaMaBaRBBBBaaMaaaaBaaaapBBaBBBaaaaaaBaaBaiBBaRBaaaNBaaaBaa 

* — “ - — BiBBPpnnaBBBBBBaBPaaBBBBRaaaaB aBaBaaaaaiBBBaaaaaBBBaBBBBaBRaBaaaaaBaBBBBBBaBaaaBPPPPBBRaaaBBBpaB^ — — 

Ijgpp jawaBaa BBB BggaaaBBBPigwPBaaBBBaagnBBBBBaBaaaBaBBBBBBaaaaaBBBBBaBaiaBaaaaaaiiayHBaaaaBa"- 
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enlarges ERTS negatives in which fine detail is limited by the 
scan-line pattern to 42 cycles/mm. Despite this greatly improvedi 
performance even better results, especially off-axis, may be 
anticipated when the Tropel f/3.5 lens is received at EDC, 

Both the EN46 and the EN70 at GSFC are substantially 
poorer at coarse frequencies and off-axis than they are on-axis. 
This condition is similar to that found in the previous survey, 
and it will be corrected by use of new Tropel lenses. Axial MTF 
beyond 60 cycles/mm differed enough in X and Y directions to 
require a separate plot for the EN46 data. 

As noted previously, MTF curves for the Kodak BPE in 
Figure 5 are nearly diffraction limited at f/17. Performance at 
3.37X can be improved only by increasing the lens diameter at 
the relatively fixed conjugates used on this enlarger. 

Third generation MTF curves in Figure 6 show more 
response at low frequencies than the 2— generation curves in 
Figures 3 and 5. This gain is caused by chemical edge effects 
introduced by processing the SO-467 film. 

Tone Reproduction 

Figures 7-10 show 9-step tone reproduction curves 
generated by printers at each laboratory. In all cases these 
are overall tone curves in which densities on each print are 
plotted against a scale of relative log exposure formed by the 
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nine densities on the original target. As in the previous survey, 
curves in Figure 7 from printers at GSFC are very linear except 
for the effects of substantial flare in the EN70 and EN46 enlargers. 
This condition has persisted since the beginning of the ERTS program 
and is apparently caused by poor construction and baffling in the 
lens and illumination system. Note that upper densities of negatives 
made on these enlargers show a gamma about 40% higher than that on 
contact prints. High film-process gamma permits similar overall 
density ranges on contact and optical prints despite flare in the 
enlargers. Curve shape from the contact print made on the Mk II 
D (+ 3E) simply reflects the effect of flare in the EN70 used to 
make the negative. 

Tone curves from printers at JSC are shown in Figure 8. 
IVhile some effect of flare is evident, much of the curvature at 
lower densities is caused by mderexposure. The Niagara print is 
especially thin while the print made on the Colorado is overexposed. 
As at GSFC, both contact prints are lower in contrast than the three 
optical prints. This effect - a result of scattering in the original 
target - is present to some extent in the Kodak curves shown in 
Figure 9, but flare is very low in the Kodak BPE. 

Curves from the EDC printers in Figure 10 differ con- 
siderably in density level but are similar in gamma. The unusual 
shape of the tone curve from the 3.37X enlarger may indicate some 
fog on this test frame. 
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In addition to producing a linear tone scale, earth 
resources printers should have uniform illumination intensity 
over the frame. To show this characteristic, background densities 
at the four corners of the frame are plotted in Figure 11 relative 
to the density produced on axis. Although a few prints are 
excessively light or dark, most background densities are near 1.3 
and form a sensitive test for exposure uniformity at a gamma of 
about 1.0. 

Contact printers at all laboratories give uniform 
exposure to ±0.05 density, but many enlargers are nonuniform. 

The Texas, Miller-Holzworth and Sickles printers at JSC show the 
largest deviations, while the 13X paper enlarger at EDC also needs 
adjustment. Nonuniformity in the third generation print made on 
the Mk II D at GSFC reproduces the nonuniform field of the EN70 
enlarger used to make the 3.37X negative. 

Geometric Distortion 

One measure of geometric distortion in a printer is the 
uniformity of magnification across the image format. In Figure 12 
the magnification at four corners is plotted relative to that on 
axis for the original target and for each printer. Data for all 
contact printers are within ±0.2% at all points in the frame, but 
several enlargers show as much as 0.7% error. Corners 4 and 5 in 


4-20 




INTERLABURATURY PRiN 

Illtmiination Uniformity 
Densities Near 1.3 





ihmmI 

■MH«I 

■■■■I 




■ PPRHHPm 


■PNPPPPPPM 


1_2-4-5 are densities at corner 
positions relative to axial value 


PPPPPRPPPPRPPPRPRMPPPPHMPPPPMMMPPPRPMKRPPPPPPI 


PPPPPPPRPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 




Ippppprpppppppppppiipmppprpppppppppppp^Uppppppppp 
ipppppRPPPPPPPPppppppppppppppMPPPPPpp Bnlp pppppppp 

IP PPRPKPRjRPHHHIIMHPHPRPPPPPPPPPPRPPPPPPPPP PPraPPRJRM »■»■■■■■' 

nipppppppppppppppppppppppppppppippppppppipppppppppipppppppppp' 

■MPMPPKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPlIPPPPPPPPPBPPPPPPPPPP 


■ PPPPPPPPPP PPRltBliPPPPMl . 

bpSSSpSpppp**SpS*ppSSSrSpSbrrbpI 
■■■■pppppppppIipSSpppSSprphphSrrbSb] 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPIBPPPPPPPPPPRPRPP 


ipppprrrprbpprrrbpprbpppppppi 


PRBPPPRPPPl 

lB«5gaPPPtt||i|t|t|tMPPPK»PPPPPBBBBBBBaBHPBBBPPaBBBPPBBHaBaP: 

BaaaaaaaaaSaaaBaBBaaaaaaBaaaaaapaaaaaaSS' 


ppaaapppBB p 


5SS&SSgB88»S898&SinSSS5aa 


BBBPBBBBBaBBaBBBBBBBBBBBBBBBBPBPBBBBBlIBBBBBBBBBB 


BIIBPBPPPPPBRBBPBPPBBBPRPBPBBBBBPBPPPPBPBBBBaBBRBBMBPPaaPPPPBPPPPPPPPPPPBPPPPPPPPPPPBPPPPPBBPl 
BBPPPPPPPPPPmPPBPPPPPBPPPPPPPPPPPRRKPPPPPPR BaPBPPPPPPPPPPPPPPPPPRRPRPBPBHBPPPPPBBPPBPPPil 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRPBPPBBIBBIPPPPBBI BBPPaPPMPPPPPBa PPPPP PXPPPPPPPMBPMPaPPMPPPPPPal 

XX bppbp PPPPP PPPBX PKPPPMPPPPPPPPPPBBPBPPBBal 

i88B8i66883SSSaBHififiRPSlBPPBBBIBBipPBBBBBBBB8IBBBBBBBBaBaaBaa BBBaaaBaaaaPPBPBPPBPPPBBlI 


Axial 


Density 


:45; 




imlK^ ■ BPBP PBPPpa pmSpS m 


aaBPaaBaaa 


IBBBBPPPPPPP 


[BPPPVPBPPPPPPPS 

aaaaaaaaaaaaaaa 

SBPPaBPPBPBpSpa 


ipppppBPPPPPPPPal 




PPPP 

KPPPPPP 

.apppppp 

IBP PPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPI 

[|bprpb 28888888x 1 iiii 

i...gg.Mg..........M................Kaasgsassassii;iKSKisss8sssi5s;;g::gg;8;;::KKKgKKiiiiggiiggi 




BaPPPPRRPBBPRaBaaPBXaPRaaPBRPBBBBBBBBRBBBRP 

■ppPPPPPBPPPPaBPaBXPXPRBBBaBBBBPBRBBBRPBBBP 

l9«MHa5Ms«8iiSii»ssii>!>»!!»>>!-E!!m-!.»--»->-222288S88 8888888888 


PPPPPPPPXPPPPPRPPPRPPP) 

PPPPaPPPMPPPPPPBPMPRBPPPPPPPPPPPBBPI 

RPPRPPPPRBPPPPPXMPRPPRRPaPPPPaPPBBP ^ 

RPPBPPPPBPPPPPPPPXBapaaapPPBPBRBPBP ilHP aBPaRBBBPaBHPaaBPBBaBBBBaRPBBBBPRRBRBBBBBi 

BBBBBBBBBBBPPPBPPPBBBBBBaBBBBPRBBBBBBBBBBBRPBPRRPaBaBaPaaaBaaaaaaBaaaaaRaaapaaaBaaaBBBBBBBBBBBBBBPPBBRBBBBPBBBBBaPai 

BBBBBBBaBBBBPPlPPPBPBBBRaaPPPPRPBPPPPBPaPPRPBPBBRPPPRPPPPPPaRPMPPPPPXaPPBBPBpaaRPBBBBBBBBBBBBBRPPPBPPPPPPRPPBPPPPPPl 

BBBBBBBBBBBBPPXPPaaRBBBRBPPBPaRPPPPBBBBaaPaBBBPPBPRPPPPPMPPaPPPPPRPPXBPRPPaMMRRBPBBBBBBBBBBBBBRPBPPPPPRPPPPBPBPBPPPPBPBBPBBI 

BBPBBBBBBBPBBRBBBBBBBBBBBBPPPaBPBBBPPBBBPBBBRBBBBBBPPBPBBBBBBPPPPPBPPPPaPPPPPPPaPMPBRPaaBPBBBBRBBRBPPBRRPBPBRPPBRPPPRPPBBBBPBPl 

PBBBBBBBBBPBBBPBPBBBBBBBRBPPBBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBPBRPRPaPPPPPBapaPPBXPPaXBBaRBBBBBBBBBBBBBBBBRRPBPBBBBBBBPPPPBBBBBPBPl 

aBBaBBBBBRBaBBBBBaaBaaBaaaaBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBB»BBBBBBBBBaBBBBaBB1 

RPRRaaRPPRaBPPPRPRBPPBPRPPPPPPRPPPaPPXPBPBPBBBBBBBBBBBBPBBPBRPPPBPPl 

PPaPPPRPPPPRPPRPRRRPRRRRRaXRXaaBPRaRRRRRRPRPRBPBBRBBBRBBBPPl 

IRRPRRBPPPPBaPPPRPRRRPPRRRPPRRPHRRPPRPPPRRPBPPRBPBPRBBBPRRBl 
iBaBaPBaaaBBBBRRPBBMaaPRPPPPaPMPPPaPBBRBPPBPBBPPPPPRBPPBRRRl 
iBBBBBBBaaBBBBBBBPBBBBBBBBBBBBBa BBBBBBBBBa BBPMBRPPa] 


|- 0.2 


I RRRRaBRRBBBBBBBBRPBBBBBBRBBBBBBPPBBBBPPPRPPaBBBBBBBBBBPaPRRPRRBPPaai 

RRRPBBPBBaBBBBBBBBBRRRBBBBBBBBRPRBRBPPPaRPPBBBBBBBBBBBBBBBBBRPRRPPBPPBPXRBXaPBPPP] 

BPRRaBBRRaRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPBRBPBPBRPPBBBBBBBBBBBRRRBBBPBPBBBPBBBBBBBMRBBBPPl 




■PBBBBBBBBBBBBBBBBBaBRPPPRRPPPBBPBaBBBBBPBBRPRPPPPRRRPRRRRPMRRPRPRRPRRRRRXPBRPBBPBBBBBRBPPPRPPPPRPPPPPPPRPPPPPBPPPPRRRPPPPPPRPPPPPPl 
IBP RxpRHPRRRRRRapBRRRBPBBBBaaaBRBPBPRBPPPRP pppppppaaRBRaRRapapa BPaPPPPPPP I 

IHPBBRPPPBBBBPBBBBRBBRBBBBBaBBBBBaBPBBBBBBBPRPBBaRBBBPRPPPPl 

tBRaaRBBRBBBBBBBBBBBBRBRPRRBP RBBPBBPBBBBBBBBPBBBB BBBBBBBPPa I 
IPRaBPRRRRBBBBBBBBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBPPPBBBPBRPPRRPal 

8888888888888888888888888888888888888 :::::::::::::::::::::::::::::::::: ■ 

PPBPRRaaRBBBRBBBBRBBBBBBBBBBBBBBBBPBBBBBBBRBBBBRBBBRaBPPPal 

PBPMBMRPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPBBRBBBBPaBBBP BBBPBBPPPP | 


■BBBBBBBBBBBBRRPRBPRRPB 


IBBBBPBBPRBBBPPRMBPR 

bbbbbbbbbrbbbbprpprrprrxrrprrppppP 

BBBBBBaBPBBBBPBPPPBRMRRPRRPRRPRRRi 

BBBBBBBBBBBBBPRPPaBHRPHRRRPPRMRRRi 


B PPPPP R1 
H PPPPP PI 

Krrrphr] 


g PPR] 

PPR1 

P PPPPP PI 


X PPPPP i 
I PPPPP p 

EBiSEi! 


ppppppppppppppppl 
^ppppppppppRal 


bbbbbbbbbbbpP 


PPRRPPPHPRPRXRPa I 

IPRPMRPRPXRMPa I 

tRPPRRRRMRPPPP I 
IPPPPPPPPPBBBP I 
IPPBBPPPPPPPPB I 

IPPPPPPPPPPPPP I 

B PPPPP PPPPRPPPPP I 


IPPPPPPPPPPPPP I 

[BBaBBBBBBBBaBBaBPBRBBRBBBBBBBBBBBBBBBaaBBaBBBBBaBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBal 
PBBPPPaPPPPBRaPPaPPRPPRRRBPBBBBBBBBBRBBBBBBBBBRaBBBPBRRRRRaRBBPaPPPBBBPlI 
RBRPPBaPBPPBRPBPaaPPBPRPPPPRBPPRBBBBRBBBRPBBBPRBRPBRPRPPHRRPRRRRBBPPRPBPl 
PaRBBPBPPPPBRPBPRBaPRaPPPPPPPRRRPRBBRBBBRPBPaRRPRPPPPRRRRRRRRRRPPPRPRXXll 
BPRBBPaBaBBaRBPPBBBBBBBBaPPPPPPPBBBBBBBBBPBBBPPPPBPPPPPPPPPPBPBPMMBBPPPPl 
^BBBBBPBBPBBBRBPRBPBRBP RBRBXPaBaBBBRaaflPBBBBBBPBPPPBa I 


IbBBBBBBBBB RBBRBPPPPB BBPBBBaBaBaBBBRBRBPRBRRPPPPPPPPPBPBPPBPPBPBBRBBBPB PPPPPPPPPP BBPPBPPPPBaPRRRPPPPPPPPaPBPBPRPRBPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPRRMRPR 
iBPBaRBBBPaRPPPBPPPPPRPPBBBBBBBBBBBBBBBBPBBPPaBRBBPPPBPPPBPBBPBRRRBPPPRRPPPRPPPPBPHPPBPPRPBPBPBPPBBPPPPRPPPPPPPPPPPPPBPBBPPPBPPPPPPPBPPPPRPP 
” RPPPPPR PPPPPPPPPP PBPPBBBBBBBBBBBBBBBRBRPPBPRRPPRBBBaPBaBBaaPBPPPPBPPBPPRPRPPPPPPRPaBXPPaBBBPBBPBBPRPPRBPPPPPPiMMHBPPBaPPPBBMMMBPPPBnaP 

IP PPPPPPPPPP RPPPPPBBPPPBBBBBPPBPPPPPPPPBBRflBBBBBBBBBBBPPPBBPBPPBBPRPPPPRPRPRPRRHPPPPPPPPPPPPPPPPPBPPPBPPPPPPBPPPPPPPPPPPPBPPPPBPPPB 

laPPXPaPPXMPPBBKBRBBBBRBBBBPBPPRBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBaBBBBBBBBaBaBBBBBBBBBBPBPPBPBRBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBaBBBBaBBflBI 

BpPPBXXPPPPPRPPPXBBBPPBBPPPPPPPPPPPPPPPPBaPPPPPPPPPaPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRRMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRPPPPBL 
iBBPPPaBPapaBBPaaaaPBRPBBPPaBaBaaBPBaBBBRBaBBBBBBBBBBBflBBBBBBaBaBBBBBBBaBflaaBaBBaaBBBPBPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBB BBBBB PPBBBPPPBPBBBBRB 

iBBRpPBPPPBBPRBBappPPPBBPPPPBBPPBBRPPPPPaPPPPPRRPRPaaPPRPPPPPRPPPPPPPPPBPPPPRPRPPPaBRRaPPPPaPPPPPPPRPBPPPPPPPPRPRPPPPPPPPPPPPPRPRPPPi 

|ppPPPPPPPBPRPPPRPPPBRPPPPRPPPBBPPPPPPBPPPPRaPBPaPBRapaaPaaPaPPPPRRRPPPRPPRPPPPPPPPPPBPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPB| 
■ PPPPPPPPPP PPPPBPBPPBPBRPPBPPPP BPBPPPPBPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PBPPPPPRPRPPBBRPBRPBPPPPPRRRPBPPPPPPPPPPPPPPPPPRPPPRPRRPPPPPPPPPPPP**~“* ” 
iPRBPBRBBBBBBPPBBBaBPBPBPPBRRRBBBRRBBBBBBPBBPPBPPPPBRRRBRRPBaBRPPBBBRPPPPPPPBBPBPPBPPBPBBPBPPPPPRRRRPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRRBRPPPPPPRPPl 

” BPBBBBBPPRPPP BBPPPRRRPBBBRBBRBBPB BBBRRBRBRBPPPPRPPPPBPPPPBBPRPBPPPPBRPPPBIPBRBRRRBBPBBBBBBBRRBBBPPPP _ 

PPPPPPPPPPiPBPBBPPPPPPPBRBBPBPPRPRRPRRRPl 




I PPPPP PP 
aaaam—^. 

[pi: 

tpppppppppppppp 


83|HpPPPBP RPPPPPPPPPRPPPPPPPPRPBPPPPBPPPPPBPPPPRPP PPPPPPPPPP PP: 

** ^RBRPPPRPPPPPPPPPRPPPPPPBPBPPRPPBPBBBBBBBRBPPPBPPPPMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPBPPPPPPPPPBBBiPBPPBBBBBBBBl 

PBBBPBPPBBRBBBBPPPPPPPRPPPPPPPPPPPPPPRPPPPPPPPPRPBPBPPiPPPPBBBBBBBBl 

PPPBPPPPRBBBRRPBPPPPPPBBPPPPPPPPPPPPPPPPaPPPPaPPPPPPBI " 

PPPPPPPPPPPPPPPPPP PBRPRRRP PPPPPPPPPIPPPPPPPPPPPPPPPPP! 

PPPPPPPBBBBPBBRBPPRIMPPRPPPPPPRPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPBPPPRPBBBPBBB 

PBRPPBPPBBBBBBBBBPPpiPPPPPlBRRRRPRPRPRPPPPPPPRPPRRRPPPRPHRRPPPPPPPP 

aPRPPPPPPPPPBPPPPPPBPPBBBBBBRBBPBRaPRPPPPBRPRRPRRPlRPRRRRPPBRPRPRPPRPRRPPPPPRPPPPL 
PPRRRRRRPPPPPPPPRRPPaPPBBBBBBBBPPPPPPPPPPPPPRPlPPPlPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPl 

aBBMBBSBBBaBBBBaBBBBaBaBBBBBBBBaBaBBBBBBBBBBBBBBaflaBBBflPaBPBPPPPPapaaaaPBBBPBPma 

■aBBBPPPBPaPBaPMPPPPPPaPBBBPBBPBBaBPBBBBapBBBRBBBBBBBBBBPPPBBPPPPBPPPBPPPPHPBPPPP 
IPPPBPPPBPBPPPPPPPPPPPPPPPPPPMPRPPPaBiBBPBBBBRPBBPBBBPPRPPPBBPPPlPPPBPPRRRRRRPBRB 

IPPPPPPPPPPPBPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPP PPPiPPPPPPPPPPl 

■BPBPPPapipPPPPBMPBRPMPPPPRBBBBBPBBBBRBBBPBBBBBPBPPPPBPPBPPPBPPBPRR] 



PPPPBRRPPPPPPPPPPPPPPPPPBPJIRPPPPPPPPPRRPPPPPBBPPBBBPPBBPPPPBPBPPRPRPRRP 

.„._„„„„PPPPBPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPxiaPPPPPPPPPPPPPPPPPBBRPBBPP PPPPPPPPPP PPPPP: 

PPPBPPBBPPBPBPPPPPPaPBPPPPBPPPPPPPPPPPPPPPPPBPPBBPPPPBPPPPPPPPPPPPPPPPBPPPPPPPBPiPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP: 
BBPappBRPPPBBBppB paaaaaMBBR aaaar 


BBBBPPPPPRPPPPPPPPPPBBPBBBBBBaBBBPPBPBPP PPPPP BBPPPPPPPPPBPPPRPPPBBPPPPPPPBBBPBBPPBBBBBBBBB 
PRPPPPPPPBPPPPPPPPPPPPPPRRPPRlPPPPPPPPPP PPPPP PPPPBPPPPPPPPPRPPPRPPPPPPPPPPRPPPPPRRPPMPPPPP 
BPPPPPPPPPPPPPRPPPPPPPPPPMPPXPPPPPPRRPPPPRRPBPBPPBPPPPPPPPPiPPPRPgPPPPPPPPRRRPPPPPRPPRRniM 


BBBBaBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRRBB ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■PPPMllililEllli918SEfi9SSS9SSSESSSSSESSSSESSSES!9B922r-"~--** S9EE9BS£!B 


PPPPPPPPBPBPPIPPPPBPPPPPBPPPP PPPPPPPPPP PPPPPPPPPP PPPPBPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPP PPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPP PPPPP PPPPP 


'~~ 8888 pppp 8 S 8 Sb 8 Spp 888888 b 888 b 8888888888 8888888888888888888888888888888888888881 pppppppppippppppppppppppppi 


IPPPBPPPPBPBPPP 

ipppbppppppbppr 


PPPRBPPPBPBPBRPPPP PPPPPPPPPP PPPPPPPPPP PPPPPPPPPP BBBBBBBBBBBBRPRRPPPB PPPPPPPPPP PPPPP BBBPPPPPPPPPPBBBBBBBBBBBB PPPPPPPPPP PPPPPPPPPP 


IPPPP 

ppaa 


BP PBBBBBBBBB BBaPPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB) 



BBBBBBa 

EpPPPPi 

EpppppI 

Epppppi 

Eppppai 

ppppppr 

Epppppi 

Epppppi 

Epppppi 

Epppppi 


PPPP PPPPP I 
IP PPPP PPPPP I 
IP pppppppppI 
- pppppppppI 


pppppppppI 

8888 
IPPPP 
IPPPP 
IPPPP 


BPP 

PP PPPPP 

PPPP PPPPP PP 

PPPP PPPPP PPPPP 


s s!l 


BPPPBPI 

BPBPPPI 

BRRPRPI 


I PPPPP P 

BaaPBPPBBaBaBBBBRBBBBBBBBBBBaBBaBBBBBBBBaB8BBBaBBBaPPBPPPBaPPPPPPl| 
PPPPPPRPPPPRRPPP PPPPPPPPPP PPPPP PPPPP BRBBPBPBBBBBBBBBBBBBaaBBRPPPPi I 
BBBPaPaPPPPPRMPRPBRPPRRPRPRBRPaXRRRPaRaPBRPBRBaBBBBBBBBBBBBBaPPPRlI 
PBBRBBPPPBRBBRRPRRRPRRPPPPRPRRaPPPPPRPRRPPBBPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPlI 

— ! 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiip88 S88888 mH&ISI8rS8888 88888 88 MMl!m 

g|g,B,aBaB--B,aPBBaBBBBB»BBBaBBBBBBBBBBBMgSggggBSggggSgSI!BgSggiag5;S52ggga5;g;;;;g^^^^ 


w^\ 






NO tSTf* lOV^ GRAPH PAPER 
10X10 PER HALF INCH 




the original target have a slight positive error that is reproduced 
well by most contact printers. Values from the Texas and EN70 
enlargers were checked by repeated measurements; these data yield 
a precision of ±0.0004 for the points plotted in Figure 12. 

Flare 

The flare test described in MIL-STD-150A produced the 
percent flare information listed in Table I. In enlargers having 
significant flare, this defect is usually largest on-axis where it 
appears as a "hot-spot". The two machines at GSFC show excessive 
flare, while all others are below 2%, an arbitrary maximum value 
for high quality work. Use of Tropel f/3.5 lenses should reduce flare. 

Even when flare is between 1% and 2 % it may be profitable 
to further reduce flare light by darkening adjacent walls, operator 
clothing, and all surfaces along the optical path that can be "seen" 
by the print material. The enlarging lens must be very clean and 
have an antireflection coating that is effective at the exposing 
wavelengths. The edges of the lens elements should be beveled and 
blackened to reduce reflections into the lens. 

Tribar Enlargements 

To illustrate the variation in image quality obtained in 
this survey, the enlargements in Figure 13 were prepared. These 
images were made using a diffraction limited f/4 lens on KODAK 
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TABLE I 


FLARE IN ENLARGERS 
Used for 

EARTH RESOURCES PHOTOGRAPHY 


Percent Flare 
Across Frame 


Edge 

1/2 

Center 

1/2 

Edge 


GSFC 






EN-70 3.3:1 

3.4 


8.4 


3.3 

EN-46 3.3:1 

2.3 

5.8 

11.2 

5.9 

2.3 

JSC 






Miller-Holzworth 4:1 

0.5 

1.0 

0.7 

0.6 

0.7 

Texas 2:1 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

EDC 






3.37X Film 

0.6 

1.0 

1.5 

1.3 

0.7 

13X Paper 

1.2 

1.4 

1.9 

1.6 

1.5 

EKCo. 






BPE 3.37X 

0.4 

0.7 

0.9 

0.7 

0.6 
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4. Additional tests should be run on the Niagara printers at 
GSFC and in Rochester to improve resolution at all points 
across the field. 

5. Resolution from the Kodak BPE at 3.37X is not equal to that 
obtained from several other enlargers. However, both 
resolution and illximination are very uniform on the BPE enlarger. 

6. The Sickles and Texas optical printers at JSC give unsatisfactory 
resolution and show geometric and radiometric nonuniformity. 
Adjustment of the Texas film drive may improve resolution along 
the film length. 

Replacement of the Sickles lens with two lenses of proper focal 
length placed face-to-face should improve 1:1 image quality. 

Focus adjustments on this machine should be more positive and 
must be locked in place at the operating position. 

7. While the M-H 4X enlarger at JSC is giving excellent quality 
the Rainbow contact printer gives low resolution and image 
contrast and should be adjusted. 
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Introduction and Summary 

Image quality o£ ERTS pictures may be evaluated using routine ERTS 
photographs or special test targets, as was done quantitatively in 
two previous surveys made under this contract. In this case an unbiased 
assessment of ERTS quality was obtained by ordering 9 inch transparencies 
of identical frames from the EROS Data Center, Goddard Space Flight Center, 
and USDA Western Laboratory in Salt Lake City. On these prints physical 
defects and image sharpness were noted and discussed with laboratory 
personnel. Following this appraisal reprints were made that in each case 
showed improved sharpness and cleanliness. 

The GSFC print is darker by 1.2 density units than the print from USDA, 
and shows significantly better resolution on axis than at the edges. 
Under-exposure and substantial physical damage marred the USDA contact 
print, but both factors were greatly improved in a reprint at that 
laboratory. The USDA optical print was soft and low in contrast 
because of flare. The best tone reproduction and image quality were 
produced by EDC, but dirt and scratches also were prominent in this work. 

Improvements are planned at all three laboratories. EDC will have Tropel 
lenses in their new K§E enlargers and have made considerable headway in 
reducing damage to negatives. GSFC has similar lenses on order for their 
3.37X printers. Extensive modifications and- expansion of facilities are ‘ 
planned at USDA; application of experiences at the other two sites 
should lead to substantial improvement in ERTS imagery from USDA. 

This kind of survey should be repeated later in 1974 using recent ERTS frames. 
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Procedure 


In previous surveys of printers in earth resources 
laboratories, quality evaluations were made from images of a 
special test target. Because the target is obviously a test 
pattern, there is some question as to its unbiased treatment by 
laboratory personnel . Accordingly another survey was planned 
in which the quality of a single ERTS frame was measured on 
9.5 inch transparencies made at Goddard Space Flight Center, 

EROS Data Center, and the USDA Western Laboratory in Salt Lake 
City. 

ERTS photography in Band 5 (red light) was obtained 
in February, 1974 from GSFC after perusal of a computer listing of 
useful frames for Sacramento, Calif., Kansas City, Mo., and 
Rochester, N. Y. Similar photography was ordered from the EROS 
laboratory on 25 July 1973 and received on 24 March 1974. Both 
sets of pictures were obtained without identification of Eastman 
Kodak as the recipient. 

After preliminary analysis of this photography, two 
of the frames were ordered in Febraary, 1974 on Kodak letterhead 
from the USDA Western Laboratory at Salt Lake City. IVhile several 
pictures from each laboratory were similar in area and seasonal 
coverage, only one frame was identical in all three cases. ERTS 
picture 1398-16273 exposed in Band 5 (red) on 25 August 1973 over 
Kansas City, Mo. was used for most of the enlargements and quality 
analyses . 
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These 9,5-inch transparencies were inspected at 7X 
magnification for image quality and physical defects. Enlargements 
were made of selected areas to demonstrate certain quality features. 

The edge gray scale was read in blue light (31A-Status A) as were 
the maximum and minimum scene densities using an aperture of 0,75 mm. 

In the course of discussing these results with laboratory personnel 
reprints of the test scene were made and evaluated. 

Test Results 

Table I lists observations of physical and photographic 
quality while similar comments are noted in Table II for the reprints. 
Two outstanding differences in the original prints are immediately 
evident: the USDA and GSFC prints differ in density by 1.2, and 

the prints from EDC and USDA show much greater physical damage than 
the GSFC print. The severe underexposure of the USDA print undoubtedly 
contributes to its lower sharpness, but it also suffers from poor 
contact and image transfer in the LogE MkII-10 printer. Furthermore, 
it is a 5^ generation positive made from a 9. 5 -inch N-4 produced at 
GSFC. It is unsharp in the corners partly because of the poor off- 
axis performance of the GSFC EN-70 enlarger. 

Differences in image quality are apparent in the 7.5X 
enlargements displayed in Figure 1 for off-axis and near-axial areas 
in prints from the three laboratories. The print made at EROS Data 
Center shows the finest details in both central and edge areas. 
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Table I 

PHYSICAL § IMAGE QUALITY OF ERTS FRAMES 


Frame 

ERTS 

Date 

Separation 
of N-S 
Fiducial s 
on W side, 
mm 

Image Quality 

Physical Quality 

GSFC 

1398-16273 

25 Aug 73 

202.5 

Scan lines sharpest at W edge. 
Corners poor, center fair. 

Step tablet Dmin vignetted. 
Very high density print. 

2 

3 white dirt/cm ; 2 white scratches/cm 
along film 

1309-18181 

28 May 73 

- 

Scan lines visible only on W edge. 

2 

5 white dirt/cm ; very few scratches 

1381-18165 

8 Aug 73 

- 

Scan lines visible only on W edge. 

2 

3 white dirt/cm ; very few scratches 

EDC 

1398-16273 

25 Aug 73 

201.5 

SE and SW corners show sharp scan 
lines. Center and NW corner fair. 
NE corner very soft. 

24 black dirt/cm^; 5 white dirt/cm^ 

1 large white scratch/cm along film. 
IVhite specks in sharply imaged areas. 

1309-18181 

28 May 73 


Film fogged for 4 inch width. 
Similar to above except SE corner 
also soft. 

2 

20 black and white dirt/cm 
5 white scratches/cm along film 

1381-18165 

8 Aug 73 

201.3 

Flare around edge data and final 

2 gray scale steps 

Sharpness similar to 25 Aug 73. 

20 black dirt/cm^; 10 white dirt/cm^ 
3 major scratches/cm along film 

USDA 

1398-16273 

25 Aug 73 

202.5 

Print very thin. Non uniform 
exposure of edge data. Scan 
lines in center, 2X poorer at 
edges, 4X poorer in corners. 
West edge nearly equal to axis . 

8 very fine white scratches/cm along film 
7 white fibers, hairs, or dirt/gray 
scale step 

1291-18175 

10 May 73 


Worse overall than 25 Aug 73. 
Scan lines barely visible. 
Darker than 25 Aug 73 but still 
too thin. 

Dirt as for 25 Aug 73. Some dirt marks 
are identical in both frames. 
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Table II 





PHYSICAL § IMAGE QUALITY OF ERTS 

REPRINTS 


Frame 

Date 

REPRINTED 

Separation 
of N-S 
Fiducial s 
on W Side, 
mm 

Image Quality 

Physical 

Quality 

GSFC 

1398-16273 

26 June 74 

201.8 

St 

Better overal 1 than 1 — print 
West edge still sharper than 
others . 

Very clean 


EDC 

1381-18165 

12 June 74 

201.8 

St 

Better than 1 — print, scan 
lines visible on axis. Lines 
sharpest on N. edge, good on 

Matte particles very 
by enlarger, show as 
on print. 

sharply imaged 
white specks 


E § W edges, none on S edge. 

USDA 

1398-16273 11 July 74 202.5 Much darker than 1— print. Much cleaner than 1— print. New 

Contact Reprint Probably better sharpness, but scratches along E 8 W edges. Newton 

corners still poor quality Rings obvious. Some scratches 

gone, although identical N-4 was used. 

1398-16273 11 July 74 201.0 Lower contrast, dull highlights Clean print. Very few scratches 

Optical Print compared to contact print. dirt. Enlarger lens flare evident 

On-axis sharpness 2X poorer on black dirt along title edge and 

than contact print. Equal to on gray scale Dmax. Flare at SW 

contact print in corners. edge from print film easel. 
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The falloff in sharpness at GSFC is fairly symmetrical around the 

lens axis, while the EDC print is best along the south side for 

two of the three frames. Despite the advantage of enlargement 

directly from the 70 mm P-1, the GSFC print does not show Electron 

Beam Recorder scan lines clearly except along the west edge. These 

lines seem to be enhanced in some areas of the USDA print ^ 

probably by virtue of selective improvement in the rendition of certain 

frequencies by the multiple printing stages. However, fine details of 

the scene are in every case poorer in the USDA print than in the print 

made at EDC. Improved image quality is evident at all three laboratories 

in the enlarged reprints shown in Figure 2. 

Image contrast is reduced in the GSFC print because of lens flare in 
the 3.37X enlarger. Other aspects of tone reproduction in the three 
prints are shown in Figure 3 where densities on the 9.5-inch P-3 are 
plotted against densities on the original P-1. The shouldering of high 
densities on the GSFC print is caused by slight non-linearity in the 
toe of Kodak Aerial Duplicating Film (ESTAR Base) SO-467 film and 
primarily by lens flare in making the 9.5-inch N-2. Curvature at lower 
densities on GSFC print #1 is the result of non-uniform illumination in 
the EN-70 printer. This problem now has been corrected on this printer 
and on the EN-46 used for GSFC print #2. 

Because of underexposure of the P-5 transparency, low densities on the 
USDA prints are greatly compressed. USDA print #2 is heavier and has 
improved tone scale, but both prints are very non-linear. Note that the 
ERTS gray scale is a poor record of scene tone rendition in USDA prints 
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as the gray scale is disproportionately compressed by the dodging action 
of the Logetronics contact printer. The second USDA prints in Figure 2 
show strong midscale contrast and a good black level, as apparently 
rather high process gamma is used for SO-467 film to offset the effects 
of low sharpness and a non-linear tone scale. 

At the Salt Lake City Laboratory a 3.37X enlargement was made from the 
GSFC 70mm N-2 using a 135mm Schneider Componon lens. This print appears 
clean but haslowercontrast than the contact print and does not show fine 
image details; perhaps both physical defects and image structure are 
subdued by flare and poor optical quality. 

The reprints from all three laboratories are better in physical and 
photographic quality than the original prints, although this difference 
is small at EDC. Because of slightly better focus, print #2 from EDC 
(Figure 2) shows small white specks that are only faintly visible in 
print #1. These are matte particles coated by Kodak on the emulsion 
side of SO-467 film to minimize the formation of Newton Rings in 
printing. They are invisible in contact prints but are seen in specular 
enlargements of an SO-467 image, a print made fairly rarely." Possibly the 
70mm N-2 images for EDC and other agencies should be made at GSFC on 
another film material that has finer grain and no or smaller matte 
particles in the overcoat; KODAK Fine Grain Aerial Duplicating Film 2430 
(ESTAR Base) might be suitable as it has no matte coating. 

Dirt and scratches are a prominent problem on these enlargements, 
especially at EDC and USDA. The level of physical damage on EDC N-2 
images probably depends on the "popularity" of particular frames, as 
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damage undoubtedly increases every time a negative is handled to fill 
an order. In addition, these prints are from fairly old negatives 
that were probably handled in the temporary EROS laboratory where 
equipment and procedures were of marginal quality. Current 
production at EDC is given better treatment, although there is certainly 
room for further improvement, particularly in enlarging equipment and 
cleaning techniques. Eventually, automation of the two new K^E 3.37X 
printers should greatly reduce film damage at EDC. 

While the first prints from USDA were very dirty, the reprints 
demonstrate a capability for much cleaner work. This laboratory is 
planning extensive modifications and additional facilities which should 
produce sharper prints that show fewer scratches and dirt marks. For 
substantial gains to be made, vigorous laboratory cleanliness procedures 
are needed along with special air filtering and film handling techniques. 
The experience in this area at GSFC and EDC should be made available to 
USDA personnel. 

Conclusions and Recommendations 

1. Image sharpness and tone reproduction in ERTS prints made at EROS 
Data Center are superior to that in prints made at GSFC and the U SDA 
Western Laboratory. 

2. Density of GSFC prints is fairly high while the USDA print is 
definitely underexposed. 

3. Marks from dirt and scratches are prominent on enlargements made 
by EDC and USDA. 
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4. In all cases reprints of the survey frames were cleaner and 
sharper than the first prints . 

5. The survey should be repeated to monitor changes in quality at 
these facilities. 

6. A new 3.37X lens is needed at GSFC to reduce flare and improve off 
axis image quality. 

7. The USDA laboratory requires substantial improvements in both 
optical and contact printers for ERTS frames. 
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Summary 


Edges in contact prints and enlargements from an ERTS 
P-1 frame were measured for flare at three printing stages. Contact 
prints show some reduction in edge gradient caused by halation in 
the print film but the loss of edge sharpness is much greater in 
enlargements. In particular the lens used for enlargements at the 
EROS Data Center shows narrow-angle flare from off-axis lens 
aberrations that lowers the gradient of high contrast edges and 
scatters light into adjacent low density areas. EDC will receive 
two new K and E enlargers in December with Tropel optics that 
should greatly reduce this problem. 

Contact prints made using ultraviolet illumination 
on KODAK Aerial Duplicating Film (ESTAR Basej SO-467 show much 
sharper edges on high contrast detail than do white light prints. 
Ultraviolet filters are now being used in the KODAK Colorado 
Printers at EDC and GSFC. Similar filtration probably will not 
improve overall image quality in ERTS enlargements. 
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Introduction 


For some time users of ERTS photography have been concerned 
about flare or halation surrounding strongly exposed areas. This defect 
is especially prominent around lakes in infrared pictures and at the 
final black step of the ERTS scene gray scale. Of course, it is more 
noticeable in positive enlargements and sometimes has been severe in 
3.37X prints made by the EROS Data Center from 70mm N-2 scenes. 

This investigation studied sources and remedies for this 
problem in a series of contact and optical prints made in Rochester and 
at EDC. All tests were made on KODAK Aerial Duplicating Film (ESTAR 
Base] SO-467 as this material is used extensively for contact and optical 
prints at EDC and GSFC. 

Procedure 

A 70ram ERTS frame on Eastman Electron Recording Film (ESTAR 
Base) SO-438 was used as a test object along with a Kodak step tablet 
scale. This material was contact printed onto KODAK Aerial Duplicating 
Film (ESTAR Base) SO-467 in a specularly illuminated glass printing frame. 
Two 70mm N-2 images were made, one on a black platen and one using a 
white platen. After evaluation, the N-2 made on a black platen was 
contact printed to make P-3 images on both black and white platens. 

In addition the N-2 was enlarged 3.37X to make a 9.5 inch P-3 on SO-467 
film. The Durst condenser enlarger is equipped with a Schneider Comparon 
f/4.5 lens of 135mm focal length. All prints were made with unfiltered 
tungsten light. 
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In every case an exposure series was made to insure correct 
placement of the ERTS gray scale on the -control curve shown in Figure 1. 
All processing was done in a KODAK Versamat Processor Model 1411 using 
MX-641 chemicals to produce a gamma near 1.0. Note in Figure 1 that 
the EGG sensitometer at 0.01 second makes a curve of lower gamma than 
is obtained with the typical 80 seconds printing exposure. 

Print through curves in Figure 2 demonstrate the linearity 
of the N-2 stage and show the difference in contrast between optical 
and contact printing from an image on SO-467 film. For these test 
conditions, SO-467 film has a Q factor of 1.3, but the effect of higher 
contrast in optical printing is partially offset by enlarger flare that 
increases lower densities on the P-3. 

Only a small change in exposure was caused by using black 
or white paper platens behind the SO-467 raw stock. Density increases 
of 0.02 to 0.04 were measured in gray scales made on a wh ite platen, 
and there was only a small loss in edge sharpness or increase in halation. 
However, a black platen is recommended for all printers. 

The 15-step ERTS gray scales were measured on an Eastman 
Electronic Densitometer Mod. 31A using an aperture of 1.5mm and a 
Status A blue filter. In addition, microdensitometer traces in white 
light were made with a 5 x 96 micron aperture across the side of ERTS 
step 15 and a step of similar density on the Kodak tablet. Since both 
areas seemed to give the same information, all plotted data and analyses 
are for the ERTS scale. 
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While these tests were underway Mr. R. Shaffer compared 
the use of ultraviolet and blue light in exposing 70mm P-3 prints on 
the KODAK Colorado Printer at EDC. Measurements from these images 
are included in this report. 

Results 

The first four images in Figure 3 are enlargements of 70mm 
P-1, N-2, and P-3 ERTS gray scales printed to reveal the edge sharpness 
of the high density positive step. The lower two images are enlarged 
P-3 scales made in Rochester and at EDC (from a different P-1 original) . 
This last image demonstrates the degree of flare deemed objectionable 
around ERTS step 15. 

Details at the edge of these scales are best shown by the 
microdensitometer traces in Figure 4. The P-1 image is very sharp, 
changing from density 0.08 to 1.88 in 0.050mm. The black background 
of the contact-printed N-2 is also sharply bounded, but light has 
spread into step 15 reducing edge sharpness and causing an irregular 
gradient from 0.8 to 0.4 density that covers 0.4nun. This broad edge 
is reproduced at high density in the contact -printed P-3 in which 
additional unsharpness is produced by light spreading from step 15 
into the low density background. 

In Figure 4, the distance axis for the trace from the 
enlargements has been’ compressed by 3.37X to permit direct comparison 
with traces from contact prints. The enlarged edge is lower in gradient 
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than the contact edge at nearly all points although it achieves 
an even greater density range because of the Q factor of this 
spe'cular enlarger. The enlargement made in February 1973 at 
EDC shows more flare and very low edge gradient. 

Flare in the 3.37X enlarger at EDC was reported in 
April, 1974 as 0.6% to 1.9% based on MIL STD-150A test conducted 
as part of the second interlaboratory survey. At the same time 
the enlarger at GSFC showed 2.3% to 11.2% flare but seemed to 
produce acceptable sharpness at high contrast edges. Apparently 
this test measures the uniformity of illumination across the 
enlarger field i. e., flare over fairly large angles. On the other 
hand, the objectionable flare in EDC enlargements stems from narrow- 
angle scatter or unsharp imagery of high contrast edges. This 
problem has been reduced at EDC by cleaning and adjusting the enlarger 
optics and it will be substantially eliminated on receipt of the new 
K§E enlargers with Tropel lenses. 

IVhen exposed in a white light printer SO-467 film reproduces 
ERTS images with adequate sharpness. There is some spreading of light 
across high contrast edges in contact printed N-2 and P-3 frames. 

However, this effect is so reduced by a yellow absorbing dye that there 
is only a small exposure change between prints made on black or white 
platens. Depending on lens and printer quality, enlargements show 
more losses than contact prints and the edge gradient is spread over 
a larger distance. 


6-9 



Further improvement in quality can often be obtained 
by using ultraviolet radiation in contact printing. Figure 5 
compares P-3 images contact printed on SO-467 film using ultraviolet 
and blue light on the KODAK Colorado Printer at EDC. A Corning 5970 
glass filter was used in one b$am of the printer to make the ultra- 
violet print. High contrast details in the ultraviolet print are 
much sharper; note this gain around the frame number C102) and at 
the edge of step 15 in the gray scale. The edges of lakes— imaged 
very black in this infrared positive-show much clearer detail and 
less flare in the ultraviolet print. 

Figure 6 reveals the extent of this improvement by 
photomicrographs and density traces of the step 15 edge on the ERTS 
gray scale. Exposure by ultraviolet is increasingly confined to 
the surface layers as the radiant intensity drops at the edge. This 
effect is not caused directly by the yellow dye in the film but is 
the result of natural absorption of scattered ultraviolet energy 
by the silver and gelatin. The yellow dye produces sharper images 
in blue light printing (with some loss in speed) but it is relatively 
transparent to ultraviolet radiation. This absorbing dye is used 
in KODAK Fine Grain Aerial Duplicating Film 2430 (ESTAR Base) and 
in SO-467 film but not in KODAK Aerographic Duplicating Film 2420 
(ESTAR Base) . Improvement in high contrast tribar resolution on 
ultraviolet prints can approach 100% compared to white light exposures 
on 2420 film. Ultraviolet printing causes less gain in the sharpness 
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of low contrast detail and its advantage is less on 2430 and SO-467 
films in which the yellow dye shifts much of an unfiltered tungsten 
exposure to ultraviolet wavelengths. 

An ultraviolet filter may not improve image quality in 
ordinary enlargers, as any reduction in halation in the print film 
may be offset by greater lens aberrations and flare at shorter 
wavelengths . 

Conclusions and Recommendations 

Image flare or edge broadening occurs to some degree 
in all ERTS print stages after the P-1. Maintenance of intimate 
contact between original and print film and use of specular 
illumination restricts this loss to that inherent in the SO-467 
film. The increase in flare caused by a highly reflective platen 
is noticeable but small; however, a black platen is recommended. 

Two effects are noted in prints of high contrast edges 
a loss in gradient and a reduction of density range over which high 
gradient is maintained. A AD of 1.90 in the P-1 is reduced to 1.4 
in the N-2 and to 1.25 in a contact -printed P-3. The N-2 and P-3 
stages also show "density tails" into the area of lower exposure 
that can cause the full P-3 edge to cover 0.3 millimeter. 

Edges in enlargements are lower in gradient and, 
especially for the EDC printer, show narrow-angle flare caused by 
lens aberrations that are most prominent for off-axis areas. 
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Introduction and Summary 

An analysis of ERTS scenes printed at three government laboratories 
was reported in August, 1974 under Work Order No. 5* To monitor improvements in 
quality and service, a second survey of the same three laboratories was started 
in December, 1974 and was later extended to include the NOAA facility operated 
by the General Electric Company in Beltsville, Md. 

At the EROS Data Center and the USDA Western Laboratory a blind 
customer order was placed for one frame used in the previous survey and for a 
new frame that is part of the EDO quick-response map of the United States. 

This kind of order insures an unbiased sample of image quality shipped by these 
agencies to customers. At the Goddard Space Flight Center and the G.E, facility, 
it is not possible to place a blind order, but a fair sample of their output 
was obtained. 

Orders from USDA and EDC were received in 2 to 3 weeks; this is 
much faster service than we obtained in 1974- Image quality from the USDA 
laboratory is also greatly improved for both sharpness and density, but their 
film-process gamma is twice that at other laboratories and the tone scale is 
distorted. 

Prints from an experimental printer at GSFC were much sharper than 
any others because a special Tropel lens is used. This gain in quality is 
especially noticable for off-axis areas and in frames showing snow cover. Tropel 
lenses are ordered for production printers at GSFC and EDC and are strongly 
recommended for the USDA and NOAA facilities. 

Dirt and scratches are evident on prints from all laboratories, a 
problem that will be more severe when the Tropel optics are installed. 

A survey to obtain quantitative quality measurements is planned 
for these and other facilities later in 1975* 
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Procedure 


To allow oomparxBon of results from the 1974 siirvey one of 
the same scenes was reordered -from each laboratory. In add-i-tion to 
this image of Kansas City, Mo. ( 1398-16273 i 25 Aug. '73), a frame 
showing western New York from the EDC Single Coverage of the C.S, 
was ordered { 1244-15303 > 24 March '73) • Only 9«5~mch transparencies 

of Band 5 (red light) were recjuested. 

Agency response to customer orders has greatly improved in 
the past year. The order mailed from Provo, Utah to the USBA Western 
Laboratory on 21 January 1975 was received in Provo on 3 February 1975* 
Similarly, an order sent from Rochester to EDC in Sioux Palls, S.D, on 
13 December 1974 was received on 4 January 1975* 

Since it IS not possible for customers to place orders at 
GSPC, 9*5“inch transparencies of the two test scenes were requested 
through the CSTA technical staff. 

In Rochester the pictures were evaluated for sharpness and 
for physical quality. The annotation gray scale below the Kansas City 
scene was read on the Kodak Densitometer Model 31A using the blue 
Status A filter. Selected areas of the scenes were enlarged 7*5 times 
and printed to show image quality both on and off axis. 

On 2 April '75 during a visit to the General Electric Laboratory 
in Beltsville, Maryland, we obtained from A. Rossi a 9 . 5 -inch enlarge- 
ment showing an area in Montana. This frame (1719-17432, 12 July 1974) 

IB representative of black-and-white enlargements made by G.E. under 


7-2 


bbpbodbcbiliw 
ORIGINAL PAGE lo POOR 



contract to NOAA for the 3-color ERTS map of the United States. All 
three bands were checked for optical and physical quality, and two 
areas at 15mm and 85 mm off axis in Band 5 were enlarged 7*5^ 
inclusion in this report. Densities of the scene gray scale were read 
in blue light and plotted against the blue light densities of the 
original P-1 image. 

Results 

Table I summarizes the physical and photographic quality 
evaluation of each frame. In the absence of formal ground targets, 
image quality is assessed by judging the apparent sharpness of the EBR 
scan lines and by the accutance of edges on cultural details in the 
scene. Micro contrast and flare are also noted along with the number 
of scratches and physical defects. Figures 1 and 2 are 7*5X enlarge- 
ments of small areas in the prints. 

In this survey GSPC printed the two scenes on both the EN -70 
production enlarger and on the General Electric research printer 
equipped with a Tropel lens and illuminator. The advantage of the 
Tropel optics is most apparent in the off-axis views in Pig^e 1 . Scan 
lines are readily visible at off axis while similar prints from 

other laboratories show no scan lines and have a much softer image. 

The superb lens and specular illumination in the Tropel system 
prominently reveal all scratches and dirt on the 70 “>® original film. 
These defects are easily seen in the frame margins and also can be found 
over most of the scene. On the Kansas City scene most of the scratches 
are white in the EH -70 print, while the Tropel print shows predominently 
black scratches. This effect may be caused by different angles of 
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TABIiB I 

PHYSICAL AiTD IMACE QUALITY OF ERTS FRAMES 


Laboratory & 
Frame No. 

Separation of 
N-S Fiducials 
on W Side, mm 

GSFC-EN-70 

I24A-I5303-5 

202.6 

1398-16273-5 

202.6 

GSFC-'Tropel 

1244-15303-5 

201.4 

1398-16273-5 

, 201.5 

KDC 


1244-15303-5 

' ''■201.1 

1398-16273-5 

^ .'Fr' 

'S. ’ 

201.3 

USDA 

f 1.' 

^ - 

- Tk ^ 

- w 

1244-15303-5 

F” 202.4 

1398-16273-5 

202.4 


Image Quality 

No scan lines center or corners 
Best in ring 50®® off axis 

Sharpest in 50— 60mm ring 

Scam lines on aixis amd at west edge 


Scan lines visihle all over, "best in 
SW corner, poorest in KW corner 


Scam lines very shatrp all over frame 


No scam lines visible, print appears 
thin and contrasty in upper scale 

Flame around step 15 Dm ax amd frame No. 
Few scan lines on axis, faint in corners 


Soft, scan lines only in 60mm ring, 
High contrast image 

Much better density and sharpness than 
last survey, scan lines in center and 
faintly at west edge, many small 
Newton rings, high contrast image 


Physical Quality 

4 white scratches/cm along film 

30 black or white dirt/cm^ at edges 

3_5 white scratches/cm 
Black dirt in margins 
One 1mm fiber 

4—5 black scratches/cm along film, 

60 cinch marks, O.5®® long, Newton rings. 
Black dirt very common, esp. in margins. 

4-10 black scratches/cm. , 1-2 large white 
dirt/cm^, some dirt same as on BIN-70 

0—1 white Boratch/cm, 10—15 black dirt/cm 
in both scene and margins 

5 large white scratches, many 1mm cinch 

marks/cm2j scratches added since 

'74 survey, 20 black dirt/cm2 m margins 

0—1 white scratch/cm, 3—10 dirt 
marks/cm2 ijiack and white 

Clean, less than 1 dirt mark/cm2 
0-1 white Bcratch/cra 



25MM OFF AXIS 



ERTS PRINT COMPARISON 
SCALE 
1:133,000 


GODDARD 

SPACE 

FLIGHT 

CENTER 

EN-70 

LENS 


FIGURE 1 


95MM OFF AXIS 


m ^ 





GODDARD 

SPACE 

FLIGHT 

CENTER 

TROPEL 

LENS 




EROS 

DATA 

CENTER 



KtFROUUUWUTV 
,OttiUlNAL PAGE:tS WH 



USDA 

WESTERN 

LABORATORY 


7-5 







r 


preceding page blank not niJfEr » ixN O rlLi l-< IjIjAaS lY i.> ■*. k 

ERTS PRINT COMPARISON 
SCALE 1:133,000 


FIGURE 2 






7-7 






careful in handling archival films, and additional cleaners, air filters, 
and control procedures may he needed to minimise dirt and scratches. 

In addition to quality measurements. Table I lists the separation 
between north and south fiducial marks on the west side of the frame. 

Both the USDA prints and GSPC production prints on the EN-70 show a sepa- 
ration close to 202 . 5 mm. Fiducials on prints made at EDO have a separation 
of 201.2mm, a difference in enlargement factor of 0.65%. This measurement 
was also made on 3.37X enlargements obtained at the laboratory operated 
by General Electric Company for NOAA in Beltsville, Md. This value of 
202.6 listed in Table II agrees well with that from USDA and GSFC. 

Table II summarizes quality measurements made on NOAA prints of 
ERTS frame 1719-17432. This image of an area in Montana is from a set 
covering the United States in Bands 4, 5» 7j fwo areas from the Band 5 
frame are enlarged 7«5X in Figure 4» and a tone reproduction cxirve is 
shown in Figure 5* 

The GE frames show considerable flare around heavily exposed 
infrared images of lakes and the Bmax step of the gray scale. Although 
a comparison of identical areas from NOAA and the other laboratories was 
not made, Figure 4 shows faint scan lines on axis but rather soft imagery 
85 mm off axis. Lens aberrations off axis are also shown by distorted 
images of pinholes at the edge of the 70 mm N-2. The fiducial cross 
marks are well imaged but appear on a lighter background area that is 
marred by scratches. Generally dirt and scratches are not prominent, 
possibly because of lens and illumination quality, but Bands 4 and 7 are 
marked by many water spots and brown stains. The NOAA gray scale in 
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TABLE II 

PHTSICAL AjW> image QUALITT OP ERTS FRAMES 
KOAA-GEfiJERAL ELECTRIC CO. 

FRAME 1T19-17432> MQSTAWA, 12 JULY 1974 


Separation of 
N-S Fiducial s 

Band OB W Sidct nm Image ftualxty 

4 202,5 Scan lines clear on-axie and on west 

edge I soft zn corners ♦ 

Black pxnkole images show poor lens 
quality in margins. 


5 


I 

h-» 


7 


202,7 Large flaure around step I 5 Lmax of 

gray scale , coma and astigmatism 
evident in hlack: pinhole images, 

202.6 Strong flare around lakes and cloud 

shadows, scan faint in center and to 
south west, no scan lines in rest of 
frame. 


Physical Quality 

5 to 11 oval hrown stains, 1 to 2mm 
long across film near gray scale, 
white dirt up to Imm long, about 
l/cn\2 scratches. 

Piduoials covered with scratched, 
transparent density patch. 


40 to 60 drying marks or water spots/ 
cm 2 espeoxally along eastern half of 
frame, spots are O.O 5 to 0.1mm diameter. 



ERTS PRINT COMPARISON 
SCALE 1:133,000 


FIGURE 4 


NOAA 

GENERAL ELECTRIC LABORATORY 
BELTSVILLE, MARYLAND 
NIKON ENLARGER LENS 


15MM OFF AXIS 


85MM OFF AXIS 
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Figure 5 has a good density range but shows more distortion than the 
EDO curve and is similar to the EN—70 GSPC. 

Conclusions and Recommendations 

1. Compared to the survey in 1974f this test revealed much 

faster service from EDO and USDA and improved image density and quality 
at the USDA laboratory. 

2. The value of the Tropel lens for 3.37^ enlargements was 
very evident, especially on snow covered scenes and in imaging off-axis 
areas. However, the Tropel lens and illuminator clearly reveal scratches 
and dirt that would be overlooked by other optical systems. 

3. The enlargement factor at EDO is 0.65^ less than that at 

GSFC, USDA, and NOAA. 

4. Image quality at NOAA is similar to that at other laboratories, 
but soon will be inferior after Tropel lenses are operational at the other 
facilities. 

5 . A quantitative quality check at these and other laboratories 
using a Kodak test frame is planned later this year. 
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Summary 

Radiometric calibration was calculated for sensitometers at 
the Johnson and Kennedy Space Centers, the Wallops Plight Center, and 
the Ames Research Center. Both black-and-white and color infrared 
film was used along with several color filters. Future calibrations 
should be run by engineers at the Johnson Space Center using the 
procedures described in this report. 

Concurrent with the sensitometer work Kodak personnel checked 
several densitometers at the MSA centers and at other earth resources 
photo laboratories. Differences between readings of a black-and-white 
film strip were less than 3/^, but variations of over 20^ were found in 
densitometry of a color film neutral scale. Substantial differences 
were seen between several densitometers at the EROS Data Center even 
when instruments were nominally of the same model and manufacturer. 

Large differences (lO/^) between two instruments reading color film at 
Goddard Space Plight Center were also found. 

Kodak engineers will re-check most of these densitometers 
using an HBS standard strip later in 1975 * 
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Introduction and Procedure 


At a quarterly review meeting Mr. L. Jaffe requested that 
Kodak assist in calibrating sensitometers used in the NASA aircraft 
program for earth resources photography. While sensitometric gray 
scale exposures are applied to most aircraft photography, some 
laboratories still omit this step and others use instruments of 
unknown, or doubtful calibration. The main purpose of this work is 
to calibrate sensitometers at four NASA sites by photographic 
comparison with a Kodak lb sensitometer in Rochester. 

In addition, densitometry at Kodak was compared to that 
at the four sites and at three other facilities, as this information 
was readily obtained in the course of the work on sensitometers. 

To complete calibration in a reasonable time only one 
black-and-white and one color film were used. Near— aim coatings of 
KODAK Plus-X Aerographic Film 2402 (ESTAR Base) and KODAK Aerochrome 
Infrared Film 2443 (ESTAR Base) were selected. Exposures were made 
on the Kodeik Sensitometer Model lb using simulated daylight and 
Kodak Wratten filters identical to those used on the NASA aircraft 
for exposure of these films. Samples of each exposure were processed 
and measured at Kodak, and the radiometric exposure at step 11 on 
the gray scale was calculated as described in the next section. 

Exposed strips and unexposed rolls of both films were 
carried to Wallops Plight Center and were shipped in dry ice to 
Kennedy Space Center, Johnson Space Center, and the Ames Research 


8-2 



Center. Expostires made on this rawstock "by the NASA center were 
processed along with the Kodak exposures. Both strips were read 
on a densitometer at the center through filters appropriate for 
the material; usually readings from two gray scales were combined 
to get an average value. Later most of the test strips were read 
at Kodak to allow a second calculation of sensitometer radiance 
which was averaged with the value calculated at the center. 

At each of the four centers density readings were made 
of two gray scales on 2402 film and one on 2443 film. These test 
strips were also read using densitometers at GSPC, EROS Data Center, 
and the USDA Western Laboratory in Salt Lake City. Values obtained 
from these instruments were compared with those measured on the 
Kodak Densitometer Model 31A in Rochester. Other densitometers at 
Kodak were also included in the survey. 

Sensitometer Calibration 

Photographic sensitometry may be used to predict the 
response of a film-process combination if the effects of several 
critical factors are controlled. The spectral contribution of these 
elements is important as photographic films are not uniformly sensi- 
tive to radiation of all wavelengths. Two light sources of differing 
energy distributions may produce different densities even though the 
total energy on the film is identical. Each combination of light 
source, filter, and film must be handled as a unique case, with 
the spectral quality of sensitometry and flight exposure carefully 
matched. 
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Since film and processes can vary in their response to light, 
it is vital that the actual hatch of flight film is calibrated in the 
anticipated process. Different processes may change edge effects, 
spectral sensitivity, and resolution, as well as the overall speed 
and contrast. Radiometry from color film images recfuires elaborate 
analysis because of development' interactions between the three emulsions 
that depend on the degree of exposure in each layer. 

Most films yield different densities for a series of constant 
exposures each applied for a different combination of time and intensity. 
To avoid this problem the exposure time in camera and sensitometer 
should not differ by more than a factor of five. 

A fimdamental assumption in sensitometer calibration is the 
additivity of exposures made at several wavelengths. This principle 
states that film sensitivity can be found by summing the sensitivity 
at each wavelength multiplied by the relative illumination at that 
wavelength. Since this calculation is done for a specific density 
level, a comparison of sensitivity calculated for two different filters 
or light sources will be valid only if the film does not change gamma 
as a function of exposing wavelength. 

After proper correction or calibration of these several 
factors, the Kodak sensitometer is calibrated using the following 
procedure; 

where 


H 


IP. 


= spectral irradiance on the film, watts/m^/5nm 
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= spectral irradiance from lamp, watts/m^/5nm 
^ at distance of film 

= spectral transmittance of filters 

"to - spectral transmittance of sensitometer optics 

Figure 1 shows. ^ "tlie film irradiance which is integrated with 

the peak normalized spectral sensitivity for the film. An example of 
this function is shown in Figure 2 for KODAK High Definition Aerial 
Film 3414 (ESTAR Thin Base). This curve defines the "effective" 
energy that causes a given density (usually l.O) at each wavelength. 
The final integration "between wavelengths /v., , and. is 

E = -°‘T- l%\^ 


where 


£ = radiometric film exposure at step 11, ergs/cm^ 

1006 = conversion factor, watt-sec to ergs/cm2 

m2 


T = 

\ = 
S).- 

Sv = 


exposure time, seconds 
density of step 11 of step tablet 
film sensitivity, ergs/cm^/5nm 
peak film sensitivity, ergs/cm2/5nm 


The radiometric exposure at step 11 may be used to calculate 
the exposure at other steps by proper allowance for the density dif- 
ferences of the steps. Assuming a neutral step tablet, differences 
in density are numerically equal to changes in the logarithm of exposure. 

After calibration of the Kodak instrument, sensitometers in 
other laboratories are calibrated by simultaneously processing film 
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strips exposed on each instrument using similar filters and exposure 
times- The density at step 11 on the Kodak exposure is plotted on 
the curve from the laboratory exposure. The difference in log ex- 
posure from this point to step 11 is applied to the Kodak calibration 
to find the laboratory value at step 11. The calculation is often 
repeated using several film strips and densitometers to improve con- 
fidence in the calibration. 

Tables I and II list the radiometric exposure for the Kodak 
and NASA sensitometers on Kodak 2443 film and on Kodak 2402 film using 
several filters. Identical Kodak Wratten filters were used at Kodak 
and NASA, and exposure times were closely matched except at Wallops 
Plight Center where reciprocity failure may slightly affect the 
calculation. In Tables I and II note that "computer logarithms" are 
used in which negatives values increase continuously from zero. 

There are other methods for defining film exposure in a 
sensitometer, but all have deficiencies. A conunon calibration is 
expressed in meter-candle-seconds, a photometric unit derived by 
integration of the film irradiance and the photopic response of the 
eye. This procediire yields a step 11 calibration that is constant 
for all films and filters. In a confusing manner, the effect of color 
filters is treated as a shift in film speed rather than as a change in 
irradiance that actually occurs. For example, a sensitometer with a 
source deficient in infrared radiation could have the same step 11 
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TABLE I 


SENSITOMETER CALIBRATION 
FOR 

NASA EARTH RESOURCES AIRCRAFT LABORATORIES 
KODAK PLUS-X AEROGRAPHIC FILM 2402 (-ESTAR BASE-) 




Wratten 

Exp. 

Log Exposure 


Sensitometer 

Filter 

Time Sec. 

ergs/cm^ @ Step 

EKCo. 

Kodak lb 

12 

1/25 

-0.591 

KAD 

637F (CS900 + P2043) 

23A 

1/25 

-0.835 


3000°K 

25 

1/25 

-0.906 



57 

1/25 

-1.182 



57A 

1/25 

-0.868 



58 

1/50 

-1.591 


- 

59A 

1/25 

-0.950 



47B 

1/25 

-1.301 



None 

1/25 

-0..343 

JSC 

Kodak lb 

25 

1/25 

-0.986 


C5500 (C5900 + P2043) 

57 

1/25 

-1.272 


2850°K 

47B 

1/25 

-1.401 

KSC 

Mead Star 

12 

1/64 

-0.561 


C5900 + P20430 

25 

1/64 

-0.786 


3200°K 

57A 

1/64 

-0.848 



47B 

1/64 

-1.261 

WFC 

Tech Ops 

12 

1/250 

-0.821 


KG4 H- FGIO 

25 

1/250 

-1.086 



58 

1/250 — 

“ -2.241 



47B 

1/250 

-1.861 

ARC 

Kodak Mod . 60 

23A 

1/10 

-1.205 


C5900 + EK301 

59A 

1/10 

-1.160 



None 

1/10 

-1.173 


NOTE: These radiometric exposures are "computer logari-thms" in which 

negative values increase continuously from zero. 


At KAD the 2402 film was processed in a Kodak Versamat Processor 
(Spec. 69 3B) using MX 64 I chemicals, 2 racks, 8 ft. /min at 88®F, 
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TABLE II 


SENSITOMETER CALIBRATION 
FOR 

NASA EARTH RESOURCES AIRCRAFT LABORATORIES 
KODAK AEROCHROME INFRARED FILM 2443 (ESTAR BASE) 


. 2 
Exp Time Log Exposure ergs/cm @ Step II 


KODAK 

Sensitometer 

lb 

Sec. 

R 

G 

' i 


637F + Wr. 12 filters 
3000°K 

1/100 

-1.913 

-1.678 

-1.499 

JSC 

Kodak lb 
C5500 + Wr. 12 
2850°K 

1/100 

-2.083 

-1.798 

-1.609 

KSC 

Mead Star 

C5900 + P2043 + Wr. 12 
3200°K 

1/64 

-1.358 

-1.088 

-0.972 

WFC 

Tech Ops . 

KG4 + FGIO + Wr. 12 

1/250 

-2.078 

-1.978 

-1.834 

ARC 

EG5G Mk. VI 

1/100 

-1.803 

-1.618 

-1.439 


Wr. 12 + 2,62 ND Silver 


NOTE: These radiomeinc exposures are "computer logarithms" in which 

negative values increase continuously from zero. 


At KAD the 2443 film was processed in a Kodak Versamat Processor, 
Model 1811 using EA-5 chemicals with the first developer at 120'‘F. 
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pho-fcometric calibration as one with a large infrared output. However, 
the response of an infrared sensitive film exposed through visual 
blocking filters would be quite different in the two sensitometers. 
Densitometer Calibration 
Black-and-White Film 

For each laboratory! readings from two black-and-white strips 
were compared to those made on the same strips using the Kodak 31A 
densitometer. These differences were averaged to obtain the data 
plotted in Figures 3 and 4» Similar data from seven densitometers at 
EDO IS tabulated in the "V" column of Table III. At several laboratories 
readings made on a second day confirmed the earlier values. Many instru- 
ments read lower densities than the Kodak 31A values but most are within 
0.05 of this standard. The Macbeth TD-504 at WFC gives the lowest 
readings of any of the NASA flight centers. All densitometers at EDC 
closely match the Kodak 31A readings for the 2402 film strips. 

Two important factors in reading black-and-white densities 
are the color of the illumination and the emulsion position. Con- 
ventionally, all gray scales are read with the emulsion up and facing 
the phototube. Densities are usually hi^er if read with the emulsion 
down since more of the light scattered by the silver grains misses the 
collecting aperture when the emulsion layer is further away from the 
phototube. The following readings from 2402 film illustrate this point; 
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TABLE III 

TEST DATA FOR EDC DENSITOMETERS 


11 March 1975 





KODAK 31A 



Photolab TD-504 
Inspection #1 



Photolab rO-504 
Inspection IfS 


Incoming Inspection 
Gratag 

Incoming Inspection 
Macbeth TD-504 



Custom Lab 
GAM Inc 

- Color 

Color Registration 
Macbeth TD-504 
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V = Visual filter reading of gray scale on KODAK Plus-X Aerographic Film 2402 (ESTAR Base) 

R, G, B = Status A densitometry of gray scale on KODAK Aerochrome Infrared Film 2443 [ESTAR Base) 

Densitometers Photolab Inspection ffl, TD-S04, 1490B Incoming Inspection, Data Management, TD-S 04, 1383B 


Photolab Inspection ffl, TD-S04, 1490B 
Photolab Inspection #5, TD-504, 2814A 
Incoming Inspection, Data Management, 
Gratag 


Custom Lab Color, GANI Inc , 126F, 72B94 
Color Composite Registration, TO- 504, 1489B 
Process Control, Photo Lab, TD-504, 1445B 
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The magnitude of this effect depends on the amount of scattering 
caused by the image; it may differ for other black-and-white films 
and IS usually near zero for color film densities as these dyes 
scatter little light. 

The difference between readings made through blue and visual 
filters is shown in Figure 4 where the blue Status A filter in the 
Kodak 31A densitometer yields densities up to 0.08 lower_than the 
visual filter in the same instrument. In the following chart other 
instruments and filters do not show exactly the same differences, but 
there seems to be a tendency for blue readings to be higher than visual 
values at low densities and lower at high densities; 


Blue Vs. Visual Densities on Kodak 2402 Film 

Visual Density 


Densitometer 
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EDO , Gratag, 
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+.01 
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-.01 

-.03 

-.02 

-.02 
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This relationship may also change for other films in which image tone 
differs from that of 2402 film. Usually, hlue densities more closely 
approximate printing densities than do visual filter readings when 
unsensitized print films are used. However, visual readings are 
satisfactory for control of a printer or process in which only minor 
excursions are expected. 

Color Film 

Densities read from the 2443 color film are more variable 

than those from 2402 film. Table III and Figures 5» 6, and 7 show 

deviations from the Kodak 31A of up to 0.20 at densities between 2.0 

and 3*0. Red and blue densities show the widest excursions, with the 

GAM and Inspection No. 5 at EDO showing the largest difference from 

the 31A values. At GSPC the Macbeth TD-504 lu the photo lab gave 

very high red densities even at densities as low as 1.0. Following 

this test, this instrument was removed from service for repairs. 

The TD— 504 densitometers at the four flight centers (Figure 5) 

show a remarkably similar trend of densities lower than the 31A readings. 

Red values reach a minimum at density 2.5> then rise to nearly equal 

the 3IA density. Other TD-504 instruments at Kodak, GSFC, and EDO 

do not show this pattern, some producing very high red densities. 

Densities from the Kodak 31A were most closely matched by the 

TD-504 Inspection No. 1 at EDO and the TD-504 m the Engineering Lab 
\ 

at GSFC. 
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Status A Densitometry 
X GSFC, TD-504, Engin. Lab. 
• GSFC, TD-504, Photo Lab 
0 USDA-WL, TD-404 
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• The Macheth TD-504 instrument is zeroed prior to each use 
but lacks other controls except for a capped slope control on the 
rear of the machine. Adjustment of this control on TD-5O4 densi- 
tometers at Kodak permits a fairly close match to the 31 A performance. 
In this condition red densities are close to 31 A values while green 
and blue densities are slightly hi^. 

While there may be argument about using the Kodak 31 A as an 
absolute standard, there should be close agreement among all densi- 
tometers at one laboratory. Densities read daily from a check strip 
for several weeks will establish the normal variability of each instru- 
ment. Subsequent deviations in daily values outside of these 2 -sigma 
limits should shut down the densitometer for maintenance by the manu- 
facturer or service laboratory. 
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Recommendations 


Because substantial differences in densitometry were found 
at these laboratories Kodak personnel are planning a second survey 
after some of the instruments are adjusted. Black-and-white densi- 
tometry should be checked using an MBS calibrated strip. Changes to 
the Macbeth 504 densitometer to improve the uniformity of color film 
densitometry should be explored. 

Since the sensitometers at four NASA flight centers were 
calibrated for only two films and for a few filters, additional cali- 
brations should be run using the same procedure, Kodak will supply 
peak normalized spectral sensitivity curves for this work, but we 
recommend that future sensitometer calibrations between NASA facilities 
be run by engineers at the Johnson Space Center. Personnel at this 
photo laboratory are skilled in photographic photometry and have the 
proper equipment for this work. 
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Summary 

Five months after an order was placed we received and evaluated 
Landsat enlargements at 1:1,000,000 scale made at the INPE Brazil laboratory. 
Prints made from an INPE recording were compared with ones of the same scene 
taken on a different date and recorded by the NASA Goddard Space Flight Center. 
The films, processes, and equipment used at INPE were not reported to us and 
undoubtedly influence the differences found between the GSPC and INPE images. 

Generally enlargements from the INPE negatives are sharper than 
those made by INPE from GSPC 70"® N-2 records. The GSFC prints have a 
grain pattern and do not reveal EBR scan lines in most cases. While the 
INPE prints are usually better, they show a 2 or 4 times difference in image 
sharpness across the frame. 

The INPE prints often contain diffuse spots, especially evident 
in border areas, that may be water drying or chemical marks. In addition, 
large areas are covered by a fine black "dirt*' that could be a form of static 
electrical mark caused by high humidity when unwinding the print film. 

Prints from the INPE record have a more linear tone scale, but 
both INPE and GSPC prints have a Dmax that averages 1.4 rather than the 
desired 2.0. 
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Introduction 


As part of our service to NASA under this contract, KodaJc engineers 
have evaluated the image quality of earth resources photography at several 
U. S. government facilitiiss. In 1975 Mr. L. Jaffe requested that we extend 
this appraisal to the Intituto dePesquisas Espaciais (INPE), the government 
laboratory at which Landsat photography is reproduced in Brazil. Accordingly 
on 23 June 1975 order was placed to Sr. Gradiola Fernandez, Administrative 
Director, INPE for several Landsat scenes in black-and-white positive trans- 
parencies at a scale of 1:1,000,000. We requested images of seacoast areas 
in Bands 4i 5i 7» and hoped that enlargements from the same scene might 
be obtained from a 70mm negative supplied by the NASA Goddard Space Plight 
Center and from magnetic tapes recorded in Brazil directly from the space- 
craft . 


On 25 August we received a letter from Sr. Marcio Barbosa, Chief of 
the Data Bank Division, noting problems caused by cloud cover and poor quality 
in the images requested, but promising airmail shipment the following week. 
Blank forms for additional orders were also enclosed. 

The requested 9*5~inch transparencies were sent at no charge on 
27 November and were received on 8 December 1975 Rochester. Although 
Sr. Barbosa enclosed two scenes from INPE and two from GSPC negatives, there 
was no flow sheet showing production steps, materials, printers or processing, 
and this information was requested in our letter of 9 December acknowledging 
the shipment. This request was repeated in a telegram sent to Sr. Barbosa 
on 7 January 1976, but despite the lack of this information an evaluation 
and report of image quality was prepared. 

Evaluation of Images 


The 

following 9*5‘ 

-inch transparencies were 

received and analyzed: 

Scene No. 

Recording 

Laboratory 

Brazil 

Coastal 

Area 

Bands 

Date of Overflight 

122211 

INPE 

North 

4,5 

11 July '73 

121356 

INPE 

South 

4,5,7 

9 May *75 

12203 

NASA 

North 

4,5,7 

9 Oct. '73 

12335 

NASA 

South 

4,5,7 

30 July '73 
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It IS apparently not possiljle for Landsat to send the same Brazilian scene 
directly to the INPE receiver and later (via the spacecraft tape recorder) 
to the NASA— GSFC antenna. However, INPE was ahle to provide Landsat pictures 
taken on different dates of areas on the north and south coasts of Brazil. 
Frames of the north area had nearly identical ground coverage in the INPE 
and NASA records, hut the INPE frame showed about 605^ cloud cover. Overlap 
between INPE and NASA frames was only in the south coast coverage. This 
condition makes difficult accurate comparison of image quality, as the test 
areas in the two frames appear in different parts of the camera and enlarger 
fields. 

Since we have not been able to learn from INPE the films, processes, 
and printers used to prepare these transparencies, the following flow chart 
IS assumed based on reports from Kodak and other visitors to the INPE 
laboratory; 


INPE 

Magnetic 

Tape 

Framing _ 

Electron Beam 

Kodak 

SO-219 

Film 

3.37 X Durst 
Enlarger 

9 . 5-inch 
P-3 

Recorder 

70mm y 

^ Rodenstock lens 

Positive 



N-1 » 

\ 

Transparency 

NASA 

GSFC 

Continuous 

Kodak 

SO-438 

Kodak Colorado 

Ko'dak 

SO-467 

Magnetic 

Electron Beam 

Film 

Contact Printer 

Film 

Tape 

Recorder 

70mm 


70mm 



P-1 


N-2 


Tables I and II summarize observations on the physical and photographic 
(juality of these transparencies obtained by inspection on an illuminator at 
magnifications up to lOX. Generally, scan lines from the electron beam recorder 
are more prominent in the INPE print, but this record is more variable in 
sharpness across the frame than is the NASA print. Probably the change in 
sharpness is caused by misalignment in the enlarger between the 70mm negative 
and the 9*5 ipoh film. The degree of unsharpness varies considerably between 
frames but enlargements from the INPE N-1 are always sharp in the southwest 
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TABLE I 


PHYSICAL AND PHOTOGRAPHIC QUALITY OP 
9 « 5-INCH LANDSAT TRANSPARENCIES 

SOUTH COAST 


Scene No. 

Flight 

Date 

Recording 

Facility 

Comments 

12335-4 

30 July ‘73 

NASA 

Scan lines barely visible, E. side better than center or W. side. 
Very low dirt level, about l/cm^. Fine grain or Newton Ring pattern. 

12335-5 

It 

II 

Much softer than band -4, few scan lines, only on E. side. 
Fine black "dirt" over 1/3 of width. 

12335-7 

tt 

tt 

Soft, no scan lines, worse than -5« No scratches, black dirt 
about l/cm^ "Grain" pattern prominent in gray scale. 

121356-4 

9 May '75 

INPE 

Strong scan lines in SW corner, no scan lines in HE corner. "Measles", 
lO/cm^, about 0.6mm diameter, black center light halo« Hundreds of 
black "dirt" on N l/3 of frame (humid static?). Two black scratches 
in SW corner. 

121356-5 

If 

M 

NE corner very soft; square pixels evident; black dirt or static 
along S. edge. Banding every 6 or every 15 scan lines. "Measles". 

121356-7 

It 

If 

NE corner soft but better than -5, worse than -5 on axis, random 
scan line banding, six white dropout lines. 


Scale on INPE print is 1.95^ smaller than NASA print. 

Frames overlap only 509^* 

INPE print generally sharper than NASA print; "Grain" or Newton Rings hurts NASA quality. 



TABLE II 


PHYSICAL AMD PHOTOGRAPHIC QUALITY OF 
9,‘i-INCH LAHBSAT TRANSPAREKCIES 

HORTH COAST 


Scene No. 
12203-4 


12203-5 

12203-7 


122211-4 


122211-5 


Plight Recording 

Date Facility^ 

9 Oot '73 NASA 




« 


tf 


II 


11 July '73 INPE 


II 




Comments 

Severe dropouts ohscure every 6th line over central 50n»n & all of S. half 
of frame. Scan lines very faint. S. edge sharper than N. , E. sharper 
than W. edge. Dirt about 2/cn)^, no scratchesj "grain” is soft. 

N and NW very soft, poor on axis, hut some scan lines visible. 

Worse than -4 generally. 

Many dropouts, especially every 5‘th group of 6 scan lines. 

Scan lines faint, better than - 5 . 

Same coverage as 12203, but 60^ cloud cover. 

Extremely soft at N, and E. edges. Defoous causes doubled edges. 
Excessive scan line banding in SW corner. 

"Measles” about 3/cm^, faint. 

Same sharpness differences across frame as in -4. 


Scale on INPE print is 2.33^ smaller than NASA print. 



corner and soft in the northeast corner; sometimes this difference is a 
factor of 2X or 4X in quality. 

This pattern is not exactly repeated in enlargements from the GSPC 
N-2 where the east side of the frame is usually better than the west side. 

If these prints were all made at the same time on one enlarger, then the 
prints show that the two electron beam recorders may differ in sharpness 
across the frame. However, the appearance of the INPE images makes an optical 
problem more likely than an EBR problem. 

Figures 1 and 2 are enlargements from several of the transparencies 
that compare image quality in common areas of both sets of prints. Inter- 
pretation of Figure 1 is confused by annual and seasonal differences in 
flight dates. However, areas were selected that are approximately the same 
distance off axis in each frame, making comparisons of image quality fairly 
valid. 

The INPE 2nd generation prints generally reveal more scene details 
than do the 3rd generation prints from the GSFC record. Scan lines are much 
sharper and there is no confusing grain pattern. The scale of the INPE print 
averages 2fo smaller than that from the NASA record, a difference that must be 
caused by adjustment of the electron besim recorder if a fixed enlarger setup 
was used for making both prints. ' 

The top and bottom pair of scenes in Figure 2 illustrate the sub- 
stantial difference in sharpness between northeast and southwest corners of 
the INPE prints. In addition these enlargements show the "black dirt" 

(Frame 121356) and excessive banding (Frame 122211) described later in Tables 
I and II. The middle pair of scenes in Figure 2 illustrates the severe 
periodic dropout on the GSFC recording of 9 October 1973. 

Further evidence for soft enlarger quality is the lack of dirt and 
scratches on these images. In addition to some defocus and tilt in the 
enlarger, it is possible that INPE uses diffuse illumination rather than a 
specular light source. A lamp filament sharply focused by condensers will 
reveal many scratches and dirt particles that are hidden by diffuse illumination. 
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LANDSAT SCENES OF BRAZIL 
SCALE 1:143,000 

121356 
9 May 75 
INPE -BRAZIL 


12335 
30 July 73 
NASA - GSFC 
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INPE- 
BRAZIL 
121356 
9 May 75 

BAND 

4 



SW CORNER 



INPE-11 Jul 73-122211 



SW CORNER 


BAND 

4 


INPE- 
BRAZIL 
122211 
11 Jul 73 

BAND 

4 


NE CORNER 



GSFC-9 Oct 73-122-3 
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(SO~219) while the other should show 30^ higher ganuna "because of the Q-faotor 
of .the coarser-grained N-2 made on SO -467 film. Any conclusions regarding 
tone reproduction are dou"btful without more information a"bout enlarger flare 
and sensitometric measurement of film and processing characteristics. 

Conclusions and Recommendations 

It apparently is not possi"ble to o"btain a direct comparison of 
image quality in which a single scene is recorded and printed "by "both NASA-GSFC 
and INPB la"boratories. The comparison scenes received from Brazil include 
the confusing effects of seasonal and annual changes and pro"bahly represent 
different photographic stages of reproduction. Despite these factors it is 
possi"ble to make some recommendations: 

1. We should compare the sensitometry, films, and printing techniques 
used "by Brazil with those used at GSFC. This information has been requested 
and should be received soon. 

2. A delivery time of 5 months seems excessive for black-and-white 
prints from Brazil, but may simply reflect difficulties in starting this 
laboratory. 

3 . It would be interesting to see color prints made at INPE, as the 
quality of the three bands of information varied considerably -in our sample. 

4 . Major adjustments are necessary in the INPE enlarger or the electron 
beam recorder (or both) to correct the large differences in image quality 
across the frame. 

5 . Evaluation of images on prints from a special test target as used 

at EROS Data Center and GSPC would yield interesting quantitative data concerning 
the INPE operation. 

6. A new lens and more specular illuminator for the INPE enlarger 
would probably produce a large increase in sharpness. This change might also 
reveal considerable physical artifacts that are not common on these test prints. 

7 . The source of "measles” and "black dirt" seen in several INPE prints 
should be found and eliminated. Humidity control may be an important factor 
in solving these problems. 
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Introduction and Summary 


Since the last survey of earth resources printers was 
reported in April 1974 > several laboratories have made significant 
changes in equipment and operations. Accordingly, materials for a 
third survey were distributed to engineers at Goddard Space Plight 
Center, EROS Data Center, and the USDA laboratory at Salt Lake City. 

Test targets also were delivered to personnel at Johnson Space Center 
and Kennedy Space Center, but reduced printing operations at these 
laboratories precluded participation in this sixrvey. Prints were 
first made late in 1975 ? then as new printers were installed, additional 
test images were exposed and evaluated early in 1976 . 

Although the survey yields a quantitative measure of many 
important attributes of image quality, it does represent only a single 
sample of printer output. Problem areas should be verified by repeated 
testing to determine trends and true levels of performance. 

Since the 1974 survey, image sharpness of the EDC 13X 
Devere enlarger and the 3.37X film enlargers A & B has greatly improved. 
However, the Durst enlarger shows low resolution and relatively high 
geometric distortion. Resolution from the Kodak Colorado printer at this 
laboratory should be checked frequently, as our test shows an unusually 
large variation in sharpness across the frame. 

The Tropel lens and illuminator on the GSFC EK-46 printer 
sets a new standard for image quality in a 3.37X enlarger. It shows 
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good tone reproduction, produces very high sharpness (especially in 
off-axis areas), and has low flare. 

For all printers the uniformity of illumination is 
satisfactory at less than 0.06 log exposure across the frame. In 
addition geometric distortion is ± 0,3?^ or less for all printers in 
this survey. 

Tone reproduction for all film printers is generally ac- 
ceptable when the print is made with sufficient exposure. The EDC film 
enlargers show an especially linear tone scale. Paper prints from all 
laboratories are severely compressed in both highlights and shadows 
because of rather high paper contrast and the long density scale (2.0) 
of our test target. 
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FIGURE 1 

TEST FRAME FOR INTER LABORATORY PRINTER 
SURVEY. THE 5 -INCH AND 70MM TARGETS HAVE HDENTICAL 
PATTERNS SPACED TO COVER THE FULL FRAME AREA. 
TRIBARS OF 2:1 CONTRAST RANGE FROM 8 TO 120 LINE 
PAIRS/MM. 


A'i^-KohlJClBILlTY UF THE 
imStiAL PAGE IS 
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original target to obtain the MTP for the printer plus print film-a more 
meaningful curve for comparison of laboratory performance. 

Densities of uniformity patches and gray scale steps were read 
through a visual filter on an Eastman Electronic Densitometer Model 31A. 

Both the uniformity and gray scale measurements included nine areas in the 
frame . 

Geometric distortion was monitored by measuring the length of one 
tribar array (about 4mm) on axis and in each of the four corners. The 
Goertz microscope used for this test had a measuring precision of i 0.003 mm. 

Flare in enlargers was evaluated according to MIL-STD-I5OA. In 
this procedure a clear field with a diagonal black stripe subtending 1 degree 
IS imaged onto the print material simultaneously with a calibrating step 
tablet taped to the raw stock adjacent to the stripe image. Comparison of 
densities at several points in the stripe image with equivalent densities 
in the step tablet image allows calculation of percent flare light. 

Table I lists a description of printing and processing conditions 
and ec[uipment used for each test image. In some cases data are incomplete 
or were not reported. Several third generation prints were prepared at 
GSPC according to the following flow chart; 


70mm (+) 1 
Kodak target 

Coloradc^ 

70mm (-) 2 

50-467 

ECP-K 

-* 

70mm (+) 3 

50-467 


ColoradOj^ 

70mm (-) 2 
50-467 

EN-46 
Trope 1 


241 mm (+) . 
SO-467 


EN-46 „ j. 

241mra (-) 2 

Mk II-D 


241mm (+) 3 


Bendix 

s'o-467 



SO-467 


EN-4.6„^ 

241mm (-) 2 

MK II-C 


241mm (+) 3 


Bendix ^ 

SO-467 



Paper 
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TABLE I 

Characberistios of Prxnter Test 


Lab 

Printer 

Print 

Material 

Contact or 
Lens 

USDA 

Klimsch 

4421 

Contact 


Mk II 

4421 

Contact 


Sal zman-Pavel le 

Kodabrome 

f/ll 


EN-70 (GSPC) 

SO-467 

Bendix 


Devere - film 

4421 

f/5.6-150mm 
f/8 —150mm 


Devere- paper 

Kodabrome 

Rodenstock 

f/8-150mm 

EDO 

ECP-70 

3^467 

Rodenstock 

Contact 


Film 'A&B 

SO-467 

3.37X-6 inch 


Durst A 

Paper 

f/22, Nikor 


Colorado 

SO-467 

Contact 


Devere 

Paper 

Rodenstock 

GSPC 

EN-46 

SO-467 

Bendix 


EN-46-Tropel 

SO-467 

f/5.6-150mm 

Tropel 


Mk II-D 

SO-467 

f/3.5-150mm 

Contact 


Mk II-C 

Paper 

Contact 


ECP-K 

SO-467 

Contact 


Colorado 

SO-467 

Contact 

EKCo. 

1 BPE (Beacon) 

2420 

f/17.8 - 10. 


Niagara 

2420 

Contact 


Other Prxnt Bata 

1.6 secs, exp., Tung-Halogen lamp; 641-85‘’~10 fpm 

1.3 secs, exp., Aristo SO-395 641-85®-10 fpm 

25 secs, exp., Tung-Halogen lamp; Kreonite -80"-5 fpm 
4 secs, exp., Tungsten; 641-85®-? fpm 

3.37 X enlarger 

2 secs, exp., Tungsten; Kreonite — 7?“ -5 fpm 

1.4 secs, exp., 641-15^ fpm; 70mnj frame printer 
1.1 secs, exp., 641-14^ fpm 

10 secs, exp,, very diffuse illumination 

Ultraviolet filter 

13.x enlargement 

Original production enlarger 

New lens and mercury arc illuminator 


70mm frame printer 

Ultraviolet filter 

6 secs. exp. , 64I-7O® -20 fpm 

100 fpm, Corning 9^63; 75® ~ 100 fp™ 


4421 is KODAK Aerographic Duplicating Film 4421 (ESTAR Thick Base) 
SO-467 is KODAK Aerial Duplicating Film (ESTAR Base) SO-467 
2420 IS KODAK Aerographic Duplicating Film 2420 (ESTAR Base) 



Results 


Tribar Resolution 

In Figure 2 the limiting resolution on the original target (l21 
line pairs/mm) is compared with the "best value (usually on axis) and the 
worst corner value for resolution on each of the prints referred to the 
70mm scale. Enlargements in Figure 3 illustrate differences in on-sixis 
image quality. Best performance is generally 95 "to 100 Ip/mm for all except 
the Revere enlargers working at 13X at EDO. These machines are much improved 
from the results of our last survey. The BN-46 with the new Tropel lens and 
illuminator at GSFC is notably better than other 3-37X enlargers - it' reveals 
the full 121 Ip/mm in most patterns with only one corner droping below 
100 Ip/mm. J4r. J. Polger, Technicolor photo scientist at GSFC, attributes 
this loss to a slight buckling of one corner of the film in the glass gate; 
further adjustments are planned on this EN-46 machine. Overall performance 
at GSFC averages below that at other centers because four of the prints are 
third generation images on which the average resolution is only 60 Ip/mm. 

The EN-46 at GSFC, and the Colorado 3.3X film enlargers at EBC 
show a wide range in resolution across the frames This characteristic has been 
noted previously for the EN-46, and it will be replaced soon by an enlarger 
with Tropel optics. Since this range in performance from the EDC Colorado 
printer is unexpected, a retest was run in January 1976 to obtain the following 
average resolution values from three prints; 

Retest, Ip/mm First Test , Ip/ mm 

Center Corners Center Worst Corner 

82 72 76 61 64 98 66 

The retest data show more consistent performance, but this uniformity is 
obtained more by lowering on-axis resolution than by raising quality in the 
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Figure 



frequencies in the Landsat scene. The Kodak Beacon Enlarger (BPE) is essentially 
diffraction limited hut at f/l7 gives poor performance at 3«3TX. The high trihar 
performance of the A and B film enlargers at EDO is reflected in the good MTP 
curve in Figure 5> vfhile the relatively low quality from the EN --46 at GSPC 
IS also revealed. 

This machine also influences results in Figure 6 where the EN-46 
IS used in one case to make an enlarged negative that is subsequently printed 
on the Mk II-D at GSFD. Both MTP and trihar resolution are low in this third 
generation record. A much better third generation image is obtained when 
the Tropel lens is used to enlarge a 70 mm negative made on the Colorado printer. 

Illumination Uniformity 

Radiometric fidelity can be obtained in Landsat printers only if the 
scene is uniformly illuminated during the printing exposure. Data in Figure 7 
show this property by plotting on a rather expanded scale the density extremes 
around each frame compared to the on— axis value. Since most film prints are 
made at a gamma close to 1.0, deviations in density on these images correspond 

well with variations in log illumination across the field. Most film printers 

show variations in a frame of O.O5 to O.O7 log exposure or less. 

Paper printers display more apparent variation in illumination (up 
to 0,12 range in density on Figure 7)1 Dut most of this difference is caused 
by gammas of 1.6 to 2.2 found in Landsat paper prints. Generally illumination 
uniformity is satisfactory for printers in this survey. 

Geometric Distortion 

Uniformity of magnification in Landsat imagery is important in 

assessing its value for cartography. In Figure 8 almost all printers show 

off-axis magnification that is within ± O.yfo of the axial value. Paper 
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enlargers at USDA ajid EDO exhibxt the widest range of magnification, while 
the EN-70 at USM is the only film printer that reaches O.yfo distortion. 
Enlargers are better in this regard than in previous surveys. 

The absolute amount of magnification on axis is also an important 
parameter, as this value determines the nominal scale of the Landsat prints. 
Table II summarizes magnification measured on axis over a distance of 4mm at 
the 70mm scale. Most enlargers producing prints at 1:1,000,000 scale yield 
magnifications within ± 0,3% of the nominal 3»369X value. The Durst at EDO 
usually IS not used forthis work and was apparently not carefully set for this 
particular test. 

Tone Reproduction 

In Figure 9-12 tone reproduction cxirves are plotted as density on 

the print (out) vs. density of the original nine-step target (in). Most film 

prints that are properly exposed show a fairly linear tone relationship, with 
the film enlargers A and B at Eros Data Center yielding a particularly straigjit 
line. The EN-46 at GSPC is rather non-linear at high input densities because 
of substantial flare in this enlarger. An explanation for a similar effect in 
the Niagara contact printer at Rochester is not evident unless the print film 

had a very sweeping toe shape. Three of the film curves in Figure 10 show 

distortion at low densities because these USDA prints were printed too low on 
the film reproduction curve. 

Tone reproduction on paper prints is severely distorted at both high 
and low densities, and third generation tone reproduction is especially non- 
linear in Figure 11. With raidscale gammas of 1.3 to 2.2 and a Dmax of about 
1.5» these printing papers cannot accept more than 60% of the density range 
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TABLE II 


-EDO 


USDA 


' AXIAL MAGNIFICATION FOR LANBSAT 
ENLARGEMENTS 



Magnif. 

GSFC 

Magnif 

Film A 

3.367 

EN-46 

3.363 

Film B 

3.368 

Tropel (-2) 

3.370 

3.3 Paper 

3.356 

Tropel (+3) 

3.374 

Durst 

2.849 

Mk II C (+3) 

3.363 

Devere BiW 

13.44 

Mk II D (+3) 

3.367 

Devere Color 

13.52 




Magnif . 

EKCo. 

Magnif . 

EN-70 

3.356 

BPE 

3.372 

Devere Fxlm 

3.367 



Devere Paper 

3.368 



Salzman 

3.371 
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on the original target. An original record of lower density range or the 
use of lower gamma paper would produce more linear tone reproduction in 
paper prints. These conditions would reduce the number of prints rejected 
for high or low density but mi^t bring complaints about "hazy" or low 
contrast prints. 

Flare 

Measurements of flare light could be made on only a few optical 
printers, since the gamma on several paper prints was too high to show density 
from flare light in the test stripe. In other cases steps on the gray scale 
could not be clearly identified on the paper print and sensitometric cali- 
bration of the test was impossible. The following flare values were obtained 
at five positions diagonally across the frame: 

PERCENT FLABE 

Frame Position 


Printer 

Corner l /2 

Center 

111 

Corner 

USDA 





Salzman 

4.7 5.4 

5.8 

5.2 — 

- 4.4 

EN-70 

3.0 4.9 

8.7 

5.4 

3.2 

GSFC 





EN— 46, 

1.8 5.8 

7.4 

4.9 

1.8 

EN-46, 

0.4 1.0 

1.2 

0.7 

0.4 

EDO 

Less than 1 . 5 ^ at all 




3 . 37 X Paper 

points 



Durst A 

Less than 3 . 1 ^ at all 

points 



Film A 

0,4 0.5 

1.4 

0.8 

0.8 

Film B 

0.4 0.5 

1.5 

0.8 

0.7 

Devere B.&W. 

No density in stripe 




Devere Color 

Step tablet not clearly identified 



EKCo. 





BPE 

0.4 0.5 

0.6 

0.5 

0.4 
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The EN-46 with Bendix lens and the similarly equipped EN-70 at 
USDA continue to have high flare because of an on-cixis hot spot. This 
condition is corrected in the new Tropel lens and illuminator. Flare in 
the Salzinan le rather high, while that in the two film enlargers at EDO is 
exceptionally low - a factor contributing to the very linear tone reproduction 
from these machines. Because it operates over a narrow field angle at f/l7» 
the Kodak BPE shows very low flare. 

Conclusions and Recommendations 

1. The Tropel lens and illumination system on the EN~46 printer at GSFC 
shows an outstanding MTF curve and high tribar resolution. Off axis quality 
is especially good relative to other lenses. 

2. Resolution from the 13X Revere enlarger at EDC is much improved over that 
in the last survey, but the Durst at EDO has low resolution and relatively 
high distortion. 

3. The Kodak Colorado printer at EDC shows too large a range in resolution 
across the frame; its performance should be checked frequently. 

4. At USDA the Salzman enlarger yields lower sharpness than other USDA 
printers. 

5. Compared to results in previous surveys, the ECP-70 printers at EDC and 
USDA give fairly good resolution but are still not equal in sharpness to other 
printers in both laboratories. 

6. The 3.37X film enlargers at EDC have nearly identical image quality and 
are especially sharp on axis, but their MTF curve falls off rapidly beyond 
60 Ip/mm. 
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7. Uniformity of illumination is satisfactory in all printers. The range 
in log exposure across the frame is 0.06 or less. 

8. Geometric distortion has been reduced in several enlargers and now rs 
less than + 0 , 3 % for all printers. 

9. Film prints show a gamma near 1.0 with the EDO A and B enlargers yielding 
especially linear tone reproduction because of low flaire in these machines. 

10. Image tones are severely compressed in highli^ts and shadows of paper 
prints because of high paper contrast and the long density range (2.0) of 
the original target. 
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